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GC RELINE™T Soft
GC RELINE™I ExtraSoft

VINYL POLYSILOXANE SOFT LINING MATERIAL

GC RELINE"T PRIMER FOR RESIN

RESIN PRIMER/ADHESIVE FOR VINYL POLYSILOXANE SOFT
LINING MATERIAL

GC RELINE™I FINISHING MATERIAL

COATING MATERIAL FOR VINYL POLYSILOXANE SOFT
LINING MATERIAL

GC RELINE™I POINT FOR TRIMMING

POINT FOR TRIMMING SOFT LINING MATERIAL

GC RELINE™T WHEEL FOR FINISHING

WHEEL FOR FINISHING SOFT LINING MATERIAL

GC RELINE™T REMOVER FOR RESIN

REMOVER FOR SOFT LINING MATERIAL

For use only by a dental professional in the indications for use.

GC RELINE I Soft and ExtraSoft are vinyl polysiloxane soft lining materials
1SO 10139-2 type A.

INDICATIONS FOR USE

1. Relining of dentures in case of thin sensitive mucosa and resorbed ridges.

2. Relining of dentures in case of sharp and bony ridges.

3. Relining of dentures in case of bony undercuts (with difficulties
involving insertion and/or removal of the denture).

4. Relining of implant-supported dentures

CONTRAINDICATIONS
Avoid use of this product in patients with known allergies to silicone.

DIRECTION FOR USE

A)DIRECT RELINING METHOD
1. Check the resin denture for misfit and sensitive areas of the mucosa (e.g.

with FIT CHECKER ADVANCED or FIT CHECKER ADVANCED BLUE).

. Disinfect with a non-alcohol based product and dry the denture

thoroughly. Relieve the area to be relined and roughen it, ideally by

microabrasion.

. Clean in an ultrasonic cleaning machine containing an ultrasonic or

enzymatic solution and dry thoroughly. Apply GC RELINE I PRIMER

FOR RESIN to the bonding surface with a clean and dry brush and

gently dry with clean, dry and oil-free air. Do not contaminate the

surface with latex gloves, powder from gloves, etc.

Note:

Close the bottle with the cap immediately after use. Do not

contaminate the primer bottle with moisture, in order to avoid that

the primer liquid becomes blurry.

Dispense GC RELINE I Soft or ExtraSoft directly onto the denture. The

working time is 2 minutes at room temperature 23°C (73°F).

Note:

1) Bleed the pastes from the cartridge to ensure even proportion of the
paste into the mix. Otherwise, it might be slow to set and you will
need to retain the denture in the mouth for over 5 minutes.

2) Do not use a solvent like alcohol on the area between GC RELINE II
and the denture as this will cause separation.

. Seat the denture in the mouth. Ask the patient to gently close into

centric occlusion and then perform muscle trimming.

Retain the denture in place for at least 5 minutes and remove it from the

mouth.

7. Using a scalpel or scissors, remove excess material on the edge of

GC RELINE I Soft or ExtraSoft. Using light pressure, progressively trim

with GC RELINE I POINT FOR TRIMMING using a speed of less than

20,000 RPM, and finish with GC RELINE I WHEEL FOR FINISHING

using a speed of less than 6,000 RPM. Before use, the wheel must be

set on a mandrel with a fixation cap or screw to hold it securely in place.

. If it is considered necessary to achieve an even smoother finish, follow

the procedure below: (NB: GC RELINE I FINISHING MATERIAL A and

B are sold separately)

a) Apply GC RELINE I PRIMER FOR RESIN to the peripheral borders
and margins of the denture in order to bond GC RELINE II
FINISHING MATERIAL to it. Do not apply the primer to the relining
material. Gently dry the primer (as in step 3 above).

b) Dispense equal amounts of GC RELINE I FINISHING MATERIAL A
and B onto the mixing pad. Mix with a plastic spatula and apply the
mixture to the edge of the previously placed GC RELINE I Soft or
ExtraSoft material and to the denture using a sponge. The working
time is 2 minutes and the setting time is 4 minutes at room
temperature 23°C (73°F).

If it is necessary to check the fit of the relined denture, use an
uncured fit checking material.
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B) INDIRECT RELINING METHOD
1. Proceed according to Steps No.1-4 for Direct Relining Method.
2. Mount the denture on the gypsum model and press it on an
articulator.
3. Remove the denture from the model after about 30 minutes.
4. If required, proceed according to Steps No.7- 8 for Direct Relining
Method.

Illustrated Technique

Resin primer Trim this area and finish

—

A

Relining material e | Relining material >

Denture base Denture base

Rotational
direction

Point/ Wheel

Resin primer
Relining material == | Relining material —

Denture base

Denture base

Finishing material

Denture base

MAINTENANCE OF THE RELINED DENTURE

1. Advise the patient to clean the relined denture under running water, with a

soft brush and soap, at least once daily.

Within 3 months of applying GC RELINE I Soft or ExtraSoft, check the

denture for any accumulation of calculus and check the condition of the

oral tissues. If necessary, relieve the pressure spots and apply additional

GC RELINE I Soft or ExtraSoft material to the relieved area.

If an additional layer is required to be applied to an existing relining,

relieve the original relined area with GC RELINE I POINT FOR

TRIMMING and apply material within 3 months of the original application.

. To replace an existing relined material, follow the below described
procedure:

a) Expose the acrylic surface by cutting the silicone material with a
scalpel.

b) Put a few drops of GC RELINE I REMOVER FOR RESIN on the
surface of the acrylic denture.

c) Insert the instrument or spatula between the silicone and acrylic resin
interface and remove the silicone material from the acrylic resin with
the instrument or spatula.

d) After removing the silicone material, relieve the fitting surface of the
denture to provide a completely clean surface. Afterwards, follow steps
No. 2-8 in the instructions above.
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STORAGE
Recommended for optimal performance, store at room temperature
(15-25°C) (59-77°F) and out of direct sunlight.

PACKAGES
. INTRODUCTORY KIT
1) GC RELINE I CARTRIDGE
Soft 59 g (48 mL) or ExtraSoft 57 g (48 mL) (1)
2) GC RELINE I PRIMER FOR RESIN 8 g (10 mL) (1)
3) GC RELINE I POINT FOR TRIMMING (1)
4) GC RELINE I WHEEL FOR FINISHING (1)
5)GC RELINE I REMOVER FOR RESIN 5 g (5.5 mL) (1)
6)MIXING TIP I L (6 pieces)
7)Disposable brush (3)
8) Plastic spatula (1)
. REFILL PACKAGES
1) GC RELINE I CARTRIDGE
Soft 59 g (48 mL) or ExtraSoft 57 g (48 mL) (1)
2) GC RELINE T PRIMER FOR RESIN 8 g (10 mL) (1)
3) GC RELINE I FINISHING MATERIAL A and B 10 g (9 mL) (1 each)
4) GC RELINE I POINT FOR TRIMMING (3)
5) GC RELINE T WHEEL FOR FINISHING (12)
6) GC RELINE I REMOVER (FOR RESIN) 5 g (5.5 mL) (1)
7) Disposable brush (6)
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CAUTION
1. In rare cases the product may cause sensitivity in some people. If any
such reactions are experienced, discontinue the use of the product and
refer to a physician.

. The primer and the remover are volatile and flammable. Do not use
them near fire. Close the bottle immediately after use and keep away
from sources of ignition.

. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek
medical attention.

. Avoid getting the relining material on clothing. It is difficult to remove
once it has set and penetrated the fabric.

. When applying the relining material, care should be taken to avoid
mixing or contact with the following materials. They may delay setting
time or result in poor adhesion.

* Latex gloves, powder from gloves

* Condensation type silicone impression material
* Polysulfide impression material

* Eugenol type material

* Soft relining material from other companies
*Uncured acrylic resin

. Before using, check that the shaft of GC RELINE I POINT FOR
TRIMMING or GC RELINE I WHEEL FOR FINISHING rotates correctly
without distortion.

. Rotate the point or wheel from the relining material toward the
denture base.

. Do not use excessive pressure when using the point or wheel.

. When trimming or finishing the relining material, wear a dust mask to
avoid inhaling silicone dust, and wear protective eye glasses.

10. Personal protective equipment (PPE) such as gloves, face masks

and safety eyewear should always be worn.
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Some products referenced in the present IFU may be classified as
hazardous according to GHS. Always familiarize yourself with the safety
data sheets available at:

https://www.gc.dental/europe
They can also be obtained from your supplier.

CLEANING AND DISINFECTING

MULTI-USE DELIVERY SYSTEMS: to avoid cross-contamination between
patients this device requires mid-level disinfection. Immediately after use
inspect device and label for deterioration.

Discard device if damaged.

DO NOT IMMERSE. Thoroughly clean device to prevent drying and
accumulation of contaminants. Disinfect with a mid-level registered
healthcare-grade infection control product according to regional / national
guidelines.

Undesired effects- Reporting:

If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or similar

events experienced by use of this product, including those not listed in this

instruction for use, please report them directly through the relevant vigilance

system, by selecting the proper authority of your country accessible through

the following link:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

as well as to our internal vigilance system: vigilance@gc.dental

In this way you will contribute to improve the safety of this product.

Last revised: 01/2024
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Mpeaw ynoTpe6a, BHuMaTenHO
MIPONETETE UHCTPYKLUWTE 33 yTIOTpeGa

GC RELINE™I Soft
GC RELINE™I ExtraSoft

MEK BUHWN NONMUCUNOKCAHOB MATEPWAT 3A PEBASUPAHE

GC RELINE™T PRIMER FOR RESIN

CMOSIUCT NPANMEP/ALXE3WB 3A MEK BUHWIT MOSIMCUNOKCAH
PEBA3SUPALL MATEPUAN

GC RELINE™T FINISHING MATERIAL

NMOKPUBALL MATEPWAT 3A MEK BUHWIT MONNCUINOKCAH
PEBA3UPALL MATEPUAN

GC RELINE™T POINT FOR TRIMMING

®PE3A 3A PASAHE HA MEK PEBA3UPALL MATPUAT

GC RELINE™II WHEEL FOR FINISHING

OVCK 3A ®UHUPAHE HA MEK PEBEA3WPALL MATEPUAT

GC RELINE™T REMOVER FOR RESIN

OTCTPAHUTEN HA MEK PEBA3UPALL MATEPUATN

[la ce M3non3ea camo OT A@HTASIHW NleKapy, Cnassaikn UHCTPYKLUUTE
3a ynotpeba.

GC RELINE I Soft n ExtraSoft ca BMHUN-NONNCHUNIOKCAHOBU MEKN
pebasupaiu matepuanu ISO 10139-2 tun A.

WHAWKALMN 3A YNOTPEBA

. PeGasnpaHe Ha NpoTe3u Npu TbHKa 1 YyBCTBUTENHA NUrasuua u
aTpodupani rpeGeHn.

. Pe6asunpaHe Ha npoTe3un npu ocTpu KOCTHU pbboBe.

. PeGasupaHe Ha NpoTe3u Npu KOCTHY NOAMONM (MPK 3aTPyAHEHO
nocTaBsiHe U/WNW OTCTPaHsIBaHe Ha NpoTesn).

4. PebasvpaHe Ha NpoTe3n ¢ UMNNaHTHa onopa.
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KOHTPAUHAUKALIUK
[a ce n3bsarea ynotpe6arta Ha To31 NPOAYKT NPU NaLUMEHTM C U3BECTHA
aneprus KbM CUINKOH.

HACOKU 3A YNOTPEBA

A)ANPEKTEH METO[ 3A PEBASUPAHE
1. MpoBepeTe nNpoTesaTa 3a TPYAHO NacBaHe 1 YyBCTBUTENHU 30HN

Ha myko3saTa (Hanp. ¢ FIT CHECKER ADVANCED unu FIT

CHECKER ADVANCED BLUE).

. NeauHdekTupaiTe ¢ HeankoxoneH NPoAyKT 1 NoAcyweTe
BHUMaTenHo npoTesara. OcsoGoseTe 30HaTa, Noanexalya Ha
pebasupaHe v st HarpanaseTe, B UAeanHUs cryyan Ypes
MuKkpoabpasaus.

. MouncTeTe B yNTpa3sykoB ypes, CbAbpxall ynTpassykos u
€H3MMeH pa3TBOp 1 NoAcyLueTe BHUMaTenHo. HaHecete GC
RELINE I PRIMER FOR RESIN kbM cBbp3Balyarta noBbpXHOCT C
4mucTa, Cyxa YeTka v BHUMATESHO MOACYLIETE C YUCT, CyX,
o6eamacrneH Bbaayx. He 3aMbpcsiBaiiTe N0OBBLPXHOCTTA Ype3
NaTeKCOBU PbKaBULW, TANK OT PbKABULIW U T.H.
3abenexka:

BatsopeTe byTuUnkaTa ¢ kanaykata HeMmoCpPeACTBEHO CreA

ynotpeba. He sambpcsiBaiiTe 6yTunkarta Ha npaiimepa c Bnara,

3a Aa He Ce pa3maXxe TeYHOCTTa Ha npariMepa.

4. Nosupaite GC RELINE I Soft unu ExtraSoft aupekTHo BbpxXy

npoTesara. Bpemero 3a paGoTta e 2 MUHYTW Npu cTaHa

Temnepatypa 23°C (73°F).

3ab6enexka:

1) OBessb3ayweTe nacTuTe OT NATPOHa, 3a 4a ocurypute
paBHOMEpHO ChOTHOLLEHUE Ha NacTaTa B cMecTa. B npoTueeH
cny4yan Moxe fa ce BTBbpAu 6aBHo v e Tpsibea fa
3aAbpXKUTE NpoTe3aTta B ycTaTa 3a noseye oT 5 MUHYTU.

2) He n3nonseaiiTe pa3TBOpUTEN KaTo ankoxon Bbpxy obnacTra
mexay GC RELINE Il u npoTesarta, Tl kaTo TOBa Lie AoBese
[0 oTAensHe.

MocTaBeTe npoTesata B ycTaTa. HakapaliTe nauneHTa Aa 3aTsopu

NeKO B LieHTpasnHa okny3us 1 criefj Tosa ohopmeTe C MyckynuTe.

. OcTaBeTe NpoTe3aTa Ha MACTO NOHe 3a 5 MUHYTI 1 U3BaaeTe OT
ycrata.

Upes ckannen uim HoXwua, OTCTpaHeTe U3NNLLIHNS MaTepuan no

pbboseTe o GC RELINE I Soft unu ExtraSoft. Mocpeactsom nek

HaTuck, nocteneHHo nspexxete GC RELINE I POINT FOR

TRIMMING, n3nonaBavku ckopocT no-manka ot 20,000 o6opoTa B

MUHyTa v puHupaiite c GC RELINE I WHEEL FOR FINISHING

4pes ckopocT no-marka ot 6,000 o6opoTn B MuHyTa. Mpean

ynoTpeGa AMckbT TpsibBa Aa 6bAe 3akpeneH KbM ANCKOAbPXKaTENs

C dhukcmpallaTa kanayka Unu BUHT 3a 3aabpkaHe.

. AKO cMsITaTe, Ye € HeOBXOAMMO NOCTUraHeTo Ha AOMbIHUTENEH
rnaHu, cneapaiite cnegHata npoueaypa (3anomHete: GC RELINE
T FINISHING MATERIAL A and B ce npoaasa otaenHo)

a) Hanecete GC RELINE I PRIMER FOR RESIN no
nepudepH1Te rpaHULn 1 pbGoBe Ha NpoTesaTa 3a Aa
cebpxeTe GC RELINE I FINISHING MATERIAL kbM Hero. He
HaHacsiTe npaiimepa kbM pebasupaluus matepnan. HexHo
noacyleTe npaitmepa (kakTo B CTbrka 3 no-rope).

b) Oo3upaiite eaHakso konuyectBo GC RELINE I FINISHING
MATERIAL A v B Ha cmecuTenHoTo 6nokye. CmeceTe ¢
nnacTMacoBa wWnaTyna u HaHeceTe CMecTa no pb6a Ha
npeaeaputenHo HaHeceHust GC RELINE 1 Soft unu ExtraSoft
matepuan 1 kbM npoTesata Ypes rb6a. Bpemeto 3a pabota e
2 MUHYTU 1 BDEMETO 3a BTBLPASBAHE € 4 MUHY TV NPU OKOMHA
TemnepaTypa 23°C (73°F).

AKo e HeobX0AMMO A1a NPOBEpUTE NacBaHeTo Ha pebasupaHara
npoTesa, N3non3sariTe HENONMMEPU3Nparn MaTepuan 3a nposepka.
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B)METO[ 3A NHANPEKTHO PEEA3VPAHE

. M3nbnHeTe cTbkK 1-4, KAKTO NPY METOAA 38 AUPEKTHO

pebasupaHe.

MocTaBeTe NpoTesaTta BbPXY MNCOB MOAEN U BKlOYETE B

apTukynarop.

Ceanerte npoTtesaTta oT Mojena cnep okono 30 MuHy Ty,

. AKO € Heo6X0AMMO, U3NbNHETe CTbNKK 7-8, KaKTO Npun
mMeToAa 3a INPEKTHO pebasnpaHe.
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WniocTpupana TexHuka

CmonucT npaimep — Wanunete Tasn obnact u puHupante

Pe6a3supaly N

* | matepuan T\ —

| 4

OcHoea Ha npoTesaTta OcHosa Ha npoTesata

Pebasupaly
matepuan

Mocoka Ha ymal anck

BbpTeHe CwmonucT npaiimep
Pebaaupawy Pe6asnpaly
marepuan = |marepvan >

OcHoea Ha npoTe3ara OcHosa Ha npotesarta

B3aBbpLuBaly matepuan

Pebasnpauy
matepuan

OcHosa Ha npoTesata

3A0BPXAHE HA PEBA3UPAHATA MPOTE3A

1. IHCTpyKTupaiiTe NnauMerTa Aa nounctea pebasmpaHata npotesa
noA Tevalla Boa C Meka YeTka U canyH, NoHe BEAHBbX AHEBHO.

. 3 meceua cnep HaHacsiHe Ha GC RELINE 1 Soft unu ExtraSoft,
nposepeTe NpoTesaTa 3a oTaraHe Ha 3b6eH kaMbk 1 NposepeTe
CbCTOSIHUETO Ha ThKaHnTe. AKo e Heobxoaumo, oceoboaeTe
TOYKWTE Ha HanpexeHue n HaneceTe gonbnHutenHo GC RELINE I
Soft unu ExtraSoft B ocBo6oaeHuTe mecta.

3. AKO & He0BX0AMMO f1a Ce NOCTaBM AOMbIHNUTENHO MaTepuasn BbpXy
cbliecTByBalWo pebasnpaHxe, obpaboTtete Tasn obnact c GC
RELINE IPOINT FOR TRIMMING n HaHeceTe maTepuan B
pamkuTe Ha 3 Mecel|a OT MbpBOHaYanHaTa annmKayus.

. Ba na oTCTpaHuUTe Beye CblUECTBYBalL MaTepuasn, cneasaiTe
npouenypata:

a) OTkpuiTe NNacTMacosaTta NoOBbPXHOCT Ype3 U3psi3BaHe Ha
CUNNKOHOBMA MaTepuan cbC ckanmner.

b) MocTaseTe Hskonko kankn GC RELINE TREMOVER FOR RESIN
BBbPXY NacTMacoBaTa NoBbLPXHOCT.

c) BkapaiiTe MHCTPYMEHT UMK WNaTyna B KOHTAKTHaTa NOBLPXHOCT
MeX/y CUNMKOHA 1 NnacTMacara U 0TCTPaHeTe CUMNKOHOBUS
maTtepuan oT nnactmacarta ¢ UHCTPYMEHT unu wnatyna.

d) Cnep oTcTpaHsBaHe Ha CMIIMKOHOBWA MaTepuan, oceoboaerte
nacsaliaTa NoBLPXHOCT Ha NpoTe3aTa 3a Aa OCUrypuTe YncTa
noebpxHocT. Cnef ToBa, cnefpaiite cTbnku No. 2-8 ot
VHCTPYKLWUTE Mo-rope.
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CBbXPAHEHUE
CbxpaHsiBaiTe npv HopmanHa Temneparypa (15-25°C) (59-77°F),
[flaney oT AUPEKTHa CMbHYEeBa CBETNMHA.

OMNAKOBKH
1. BbBEXIALLA OMAKOBKA
1) GC RELINE TKAPTYLLIA
Soft 59 g (48 mL) UMW ExtraSoft 57 g (48 mL) (1)
2) GC RELINE I PRIMER FOR RESIN 8 g (10 mL) (1)
3) GC RELINE I POINT FOR TRIMMING (1)
4) GC RELINE I WHEEL FOR FINISHING (1)
5) GC RELINE I REMOVER FOR RESIN 5 g (5.5 mL) (1)
6) MIXING TIP I L (6 6posi)
7) EpHokpaTHa yeTka (3)
8) Mnactmacosa wnatyna (1)
. AOMBHUTENHO
1) GC RELINE I CARTRIDGE
Soft 59 g (48 mL) unu ExtraSoft 57 g (48 mL) (1)
2) GC RELINE I PRIMER FOR RESIN 8 g (10 mL) (1)
3) GC RELINE I FINISHING MATERIAL A&B 10 g (9 mL) (1 Bcsika)
4) GC RELINET POINT FOR TRIMMING (3)
5) GC RELINE I WHEEL FOR FINISHING (12)
6) GC RELINE I REMOVER (FOR RESIN) 5 g (5.5 mL) (1)
7) EpHokpaTHa yeTka (6)
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BHUMAHUE
1. B pesikv ciyyan, NpoayKThT MOXe /1a Npean3suka
CBPBLXUYBCTBUTENHOCT y Hsikon xopa. Mpyu TakuBa peakumu,
npekpatete ynotpeGata Ha NPOAYKTa 1 NOTLPCETE Nlekapcka NoMOLL.
. MpaiimepsT 1 pa3TBOPUTENST Ca NETNMBN 1 3ananumn. He
u3nonasaire B 6MM30CT A0 OF'bH.
BarBapsiiTe kanaykaTa BejiHara cnep ynotpeba u ApbxTe Aaneu
OT U3TOUHULM HA UCKPU.
. B cnyyaii Ha KOHTaKT ¢ ouuTe, HeaabaBHO NpomuiiTe ¢ Boaa U
noTbpceTe MeaNLMHCKa NOMOLL.
W3bsreaitTe nonagaHeTo Ha pebasupall Matepuan Bbpxy ApexuTe.
OTCTpaHsiBa Ce TPyAHO Crief} NPOHNKBAHE B ThKaHWUTE 1 BTBbPAABAHE.
KoraTo HaHacsiTe pe6aaupalunsi Matepuar, TpsiGea Aa BHUMaBaTe Aa
136srBaTe CMeCBaHe UMM KOHTAKT CbC CrieaHnTe Matepnany. Te morat
[a 3a6aBAT BTBLPASBAHETO UMK Aa JOBEAAT A0 NOLLIO CBbP3BaHe.
* laTekcoBM pbKaBULK, Tank OT pbKasuLm
* KoH/ieH3aLMOoHeH TUN CUIMKOHOBM OTNeYaTbYH! MaTepuany
*MonucynduaHn oTnevaTbyHN Matepuanmu
* EBreHonosu matepuani
* Meku pebasupalym matepuanu oT Apyru Nnpon3soauTenn
* HeBTBbPAEHM aKPUNHN NIacTMacu
. Mpeawn ynotpe6a, nposepete ganu abpxaTtenst 3a GC RELINET
POINT FOR TRIMMING nnn GC RELINE I WHEEL FOR
FINISHING ce BbpTU NpaBunHo, 6e3 oTKNoHeHue.
[BuxeTe rymata unu Aucka B nocoka oT Matepuana 3a
peba3upaHe kbM OCHOBaTa Ha NpoTesara.
He npunaraiite npekomepHa cuna, korato u3nonssare rymata unu
ancka.
Korato nunute unu cduHupate pebasupalims matepuan, Hocete
3aWMTHa Macka, 3a a u3GerHeTe BANLIBAHETO HA CUIMKOHOB Npax
W HOCeTe 3aluTHM oYuna.
10. NnyHm npeanasHu cpeactaa kato (JINC) kaTo pbkaBMLMW, MAcku u
ounna Tpsibea fa 6bAaT HoCeHU.
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Hsikon npofykTH, cnomeHaTy B HacTosiwaTa U3Y morat fa 6baat

knacuduumupanu kato onacHu cnopes GHS. Bunaru ce 3anosHasaiTe

C MHOPMALMOHHUTE NIMCTOBE 3a 6E@30NaCHOCT Ha Pa3NoNOXeHNe Ha:
https://www.gc.dental/europe

Morat ga 6baat nauckaHu u ot Bawmns gocTaBymk.

MOYNCTBAHE U JE3NHOEKLINA

MHOIOKPATHA YMNOTPEBA HA JO3UPALLATA CUCTEMA:

3a f1a ce n3berHe KpbCTOCAHO 3apassiBaHe MexX/y NauMeHTV To3n ypen
13NCKBA CPEAHO HMBO Ha Ae3nHdekuns. Beanara cnea ynotpe6a
ornenaaiiTe ypeaa v ro onakosaiTe. 3xsbpreTe ypeaa, ako e nospe/eH.
HE MOTAMANTE:

Mouuncrete nobpe ypena, 3a Aa ce NPeAOTBPATH U3CLXBAHE U
HaTpynBaHe Ha 3ambpcuTenuTe. [leauHdekumpanTe ¢ perncTpupan
CPeaHO CUMeH NPOAYKT 3a KOHTPON Ha UH(eKUMUTE B CbOTBETCTBUE C
PEr1oHanHnTe / HaUNOHaNHUTE U3NCKBAHUS.

[oknaasaHe Ha Hexenanu edekTu:
Ako y3HaeTe 3a HAKakbB BUJ HexXxenaH E}(t)EKTY peakuus unu I'lOl:lOsHM
CBGMTVIH. BBb3HUKHaNM ot ynmpeGaTa Ha TO3WN NpoAYKT, BKINOYUTENHO
Te3u, KOUTO He ca MSGDOEHM B Ta3n UHCTPYKUKA 3a ynoTpeGa, mons,
FlOKﬂEFlBahTe ' AMPEKTHO Ypes CboTBeTHaTa cucTtema 3a
GIZLI/ITeJ'IHOCT, KaTo M36epeTe nogxoAasuinsa opraH BbB Bawarta cTpaHa
AOCTBMHWN Ype3 cneaHaTa Bpb3Ka:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
KaKTO U Ha HawaTta cucTtema 3a BbTpellHa G,ClMTeJ'IHOCTZ
vigilance@gc.dental
Mo 103K HauuH we gonpuHeceTte 3a noqupﬂaaHe Ha 6e3onacHocTTa
Ha TO31 NpoAYKT.

Mocnepnxa pepakuus: 01/2024

Pred pouZitim si peclivé prectéte navod
k pouiti.

GC RELINE™I Soft
GC RELINE™I ExtraSoft

VINYL-POLYSILOXANOVY MEKKY PODLOZKOVY MATERIAL

GC RELINE"T PRIMER FOR RESIN

PRYSKYCNY PRIMER/ADHEZIVUM PRO VINYL-POLYSILOXANOVY
MEKKY PODLOZKOVY MATERIAL

GC RELINE™T FINISHING MATERIAL

MODIFIKATOR PRO VINYL-POLYSILOXANOVY MEKKY
PODLOZKOVY MATERIAL

GC RELINE™IO POINT FOR TRIMMING

OREZAVAC| KONCOVKA PRO MEKKY PODLOZKOVY MATERIAL

GC RELINE™T WHEEL FOR FINISHING

LESTICI DOKONCOVACI KOTOUC

GC RELINE™T REMOVER FOR RESIN

ODSTRANOVAC MEKKEHO PODLOZKOVEHO MATERIALU
(PRO PRYSKYRICI)

Uréeno vyhradné k pouziti ve stomatologické praxi v doporu¢enych
indikacich.

GC RELINE I Soft a ExtraSoft jsou vinylpolysiloxanové mékké
podkladaci materialy ISO 10139-2 typ A.

INDIKACE K POUZITI

1. Podkladani zubnich nahrad u pacientl s tenkou citlivou sliznici a
resorbovanymi vybé&zky.

2. Podkladani zubnich nahrad u pacientt s ostrymi a kosténymi
vybézky.

3. Podkladani nahrad u pacientd s kostnimi podsekfivinami (ktefi maji
potiZe s vkladanim a vyjimanim nahrady).

4. U pacienty s implantaty.

KONTRAINDIKACE
Nepouzivejte pro pacienty s prokazanou alergii na silikon.

NAVOD K POUZITI o

A) TECHNIKA PRIMEHO PODKLADANI

. Pryskyfi¢nou nahradu zkontrolujte kvili netésnostem a oblastem s
citlivou sliznici (napf. pouzitim FIT CHECKER ADVANCED nebo
FIT CHECKER ADVANCED BLUE).

. Nahradu dezinfikujte prostfedkem bez obsahu alkoholu a dikladné
osuste. Odlehcete na nahradé misto uréené k podlozeni, idealné
mikroabrazi.

. Vycistéte v ultrazvukové Eisti¢ce v ultrazvukovém nebo

enzymatickém roztoku a dukladné osuste. Na vazny povrch

naneste ¢istym a suchym $tétcem GC RELINE I PRIMER FOR

RESIN (pryskyfi¢ny primer) a jemné osuste &istym a suchym

vzduchem bez pfimési oleje. Pozor na kontaminaci povrchem

latexovych rukavic, praSkem z rukavic apod.

Poznamka:

Po pouziti lahvi¢ku okamzité uzavrete. Nevystavujte lahvicku s

primerem vlhkosti, kontaminovana tekutina primeru by se mohla

zakalit.

GC RELINE I Soft nebo Extra Soft naneste pfimo na zubni nahradu.

Doba zpracovani je 2 minuty pfi pokojové teploté 23°C (73°F).

Poznamka:

1) Pastu z tuby pfidavejte pomalu, aby doslo zajisténi
rovnomérného podilu pasty ve smési. V opa¢ném piipadé muze
byt tuhnuti pomalé a budete muset zubni nahradu ponechat v
ustech déle nez 5 minut.

2) Nepouzivejte rozpoustédlo, jako je alkohol, na oblast mezi GC
RELINE I a zubni néahradou, protoZe by doslo k oddéleni.

. Usadte nahradu v ustech. PoZadejte pacienta, aby jemné skousnul

v centralni okluzi a poté retrakci tvafi a rtl upravte okraje.

. Nahradu ponechte nejméné 5 minut na misté a poté vyjméte z ust.
Skalpelem nebo nizkami odstrarite z okraje pfebyte¢né mnozstvi
GC RELINE I Soft nebo Extra Soft. Za pouziti mirného tlaku
postupné ofezte GC RELINE I POINT FOR TRIMMING pfi
rychlosti maximalné 20,000 ot./min a vyle§téte GC RELINE I
WHEEL FOR FINISHING pfi rychlosti otacek max. 6,000 ot./min.
Pred pouZzitim je potfeba nasadit kotou¢ na trn s fixaéni matici
nebo pfisroubovat pevné na misto.

.V pfipadé potieby Ize docilit jesté hladsiho povrchu, pokud budete
dodrZovat nasledujici postup: (GC RELINE I FINISHING
MATERIAL A & B se prodava samostatné)

a) Na boéni hrany a okraje zubni nahrady naneste GC RELINE
PRIMER FOR RESIN k navazani GC RELINE I FINISHING
MATERIAL (modifikator). Primer neaplikujte na podloZkovy
material. Primer jemné osuste (jak je uvedeno v bodé 3 vyse).

b) Na michaci podlozku naneste stejné mnoZzstvi GC RELINE I
FINISHING MATERIAL A a B (modifikator). Smichejte plastovou
Spachtli a houbi¢kou naneste na okraje dfive umisténého
materialu GC RELINE I Soft nebo ExtraSoft na zubni nahrady.
Pracovni €as je 2 minuty a doba tuhnuti 4 minuty pfi pokojové
teploté 23°C (73°F).

K pfipadné kontrole pfesnosti dosazeni podlozené zubni
nahrady pouzijte neztuhly material pro kontrolu pfesnosti.
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B) TECHNIKA NEPRIMEHO PODKLADANI

. Postupuijte podle kroku 1-4 pro metodu pfimého podkladani.

. Zubni nahradu upevnéte do modelu ze sadry a pfitlacte na
artikulator.

. Priblizné za 30 minut nahradu z modelu vyjméte.

.V pripadé potfeby pokracujte podle krokt 7-8 pro metodu pfimého
podkladani.
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How

Zobrazena technika

Pryskyfiény primer Tuto oblast ofezte a vylestéte

= | Podlozkovy material ==—

A

Podlozkovy material

Baze nahrady Baze nahrady

Smér otadek Koncovka/Kotoug

Pryskyfiény primer

Podlozkovy

material —

material

— ‘Podloikovy
[

Baze nahrady Baze nahrady

Dokonéovaci material

Baze nahrady

OSETROVANI PODLOZENE ZUBNi NAHRADY

1. Doporucte pacientovi, aby zubni nahradu alespori jednou denné

vygistil mékkym kartaékem a mydlem pod tekouci vodou.

2. Do 3 mésicl od aplikace materidlu GC RELINE I Soft nebo ExtraSoft
zubni nahradu zkontrolujte, zda se na ni neusazuje zubni kamen, a
také zkontrolujte stav ustni tkané. V pfipadé potfeby zbruste na
nahradé vyvysena mista a na obrousenou oblast naneste dal$i GC
RELINE I Soft nebo ExtraSoft.

. Pokud je potfeba nanést na stavajici podloZeni dal$i material, do 3
mésict od naneseni ptvodni vrstvy odlehéete pivodné podlozené
misto GC RELINE I POINT FOR TRIMMING (ofezavaci koncovkou) a
naneste material.

. Pfi vyméné stavajiciho podlozkového materialu dodrzujte nasledujici
popsany postup:

a) Skalpelem ofezte a odstrarite co nejvé
materialu z akrylatového povrchu.

b) Kapnéte nékolik kapek GC RELINE TREMOVER FOR RESIN na
povrch akrylatové nahrady.

c) Vlozte nastroj nebo $pachtli mezi vrstvu silikonu a akrylatové
pryskyfice a odloupnéte silikon od akrylatové pryskyfice pomoci
nastroje.

d) Po odstranéni silikonového materialu ocistéte pro dalsi postup
dokonale cely povrch nahrady. Poté postupuijte podle krok ¢. 2-8
vy$e uvedeného navodu.
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i mnozstvi silikonového

USKLADNENI
Pro dosaZeni optimalniho vysledku skladujte pfi pokojové teploté
(16-25°C) (59-77°F), chraiite pfed pfimym slune¢nim zafenim.

BALENi )
1. UVODNI BALENI
1) GC RELINE I KARTUSE
Soft 59 g (48 mL) nebo ExtraSoft 57 g (48 mL) (1)
2) GC RELINE I PRIMER FOR RESIN, Primer na pryskyfici
89 (10 mL) (1)
3) GC RELINET POINT FOR TRIMMING, Ofezavaci koncovka (1)
4) GC RELINE TWHEEL FOR FINISHING, Lestici dokon¢ovaci
kotou€ (1)
5) GC RELINE I REMOVER FOR RESIN, Odstrariovac pro pryskyfici
59 (5.5mL) (1)
6) MICHACI KONCOVKY I L (6 kusti)
7) Jednorazovy $tétec (3)
8) Plastova $pachtle (1)
. NAHRADNI BALENI N
1) GC RELINE I KARTUSE
Soft 59 g (48 mL) nebo ExtraSoft 57 g (48 mL) (1)
2) GC RELINE I PRIMER FOR RESIN, Primer na pryskyfici 8 g
(10 mL) (1)
3) GC RELINE T FINISHING MATERIAL A&B, Modifikator A& B 10 g
(9 mL) (1) kazdy kus
4) GC RELINE T POINT FOR TRIMMING, Ofezavaci koncovka (3)
5) GC RELINE T WHEEL FOR FINISHING, Lestici dokon¢ovaci
kotou¢ (12)
6) GC RELINE I REMOVER (FOR RESIN), Odstrafiovac pro
pryskyfici 5 g (5.5 mL) (1)
7) Jednorazovy $tétec (6)
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UPOZORNENI
1. V ojedinélych pfipadech muze vyrobek zpUsobit citlivost u
nékterych osob. Jestlize jsou zaznamenany takové reakce, vyrobek
vice nepouzivejte a vyhledejte Iékaf'skou pomoc.

. Primer je prchavy a hoflavy. Nepouzivejte v blizkosti otevieného
ohné. Lahvicku ihned po pouZiti uzaviete a uchovavejte mimo
dosah zdroju vzniceni.

.V pfipadé zasazZeni o¢i ihned vyplachnéte vodou a vyhledejte
lékare.

. Zabranite kontaktu podloZzkového materialu s odévy. Po ztuhnuti a
proniknuti do textilie se téZko odstrariuje.

. PFi aplikaci podloZkového materidlu je tfeba dat pozor, aby nedo$lo
ke smichani nebo kontaktu s nasledujicimi materialy. Ty mohou
prodlouzit dobu tuhnuti, pfipadn& mohou zptsobit nepfiméfenou
adhezi.

* Latexové rukavice, prasek z rukavic

* Silikonové otiskovaci materialy kondenzacniho typu
* Polysulfidové otiskovaci materialy

* Materialy eugenolového typu

* Mékké podlozkové materialy od jinych vyrobct

* Neztuhlé akrylové pryskyfice

. Pfed pouZitim zkontrolujte, zda se hidel GC RELINETFOR

TRIMMING nebo GC RELINE I WHEEL FOR FINISHING otaci

spravné bez distorze.

Koncovkou nebo kotou¢em rotujte z podloZzeného materialu smérem

k bazi zubni nahrady.

. Na hrot ani kotou¢ béhem pouzivani pfili§ netlacte.

. PFi ofezavani nebo lesténi materialu podlozkového materialu
pouzivejte masku proti prachu, abyste se vyhnuli vdechnuti
silikonového prachu, a ochranné bryle.

10. P¥i praci vzdy pouzivejte osobni ochranné prostiedky, jako jsou

rukavice, oblicejové masky a ochranné bryle.
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Nékteré vyrobky, které jsou uvadéné v navodu k pouziti, mohou byt

klasifikovany jako nebezpe¢né podle GHS. Vzdy se seznamte s

bezpec&nostnimi listy, které jsou k dispozici na adrese:
https://www.gc.dental/europe

Muzete je také ziskat u svého dodavatele.

CISTENiI ADEZINFEKCE i

VICEUCELOVY DAVKOVACI SYSTEM: aby se zabranilo kfizové
kontaminaci mezi pacienty, potfebuje tento vyrobek dezinfekci stfedni
urovné. Ihned po pouziti zkontrolujte vyrobek a oznacte zhorseni.
Zlikvidujte vyrobek v pfipadé poskozeni.

NEPONORUJTE. Dukladné vycistéte vyrobek, aby se zabranilo
vysychani a hromadéni necistot. Dezinfikovat s registrovanymi
zdravotnickymi dezinfekénimi prostiedky na stfedni trovni podle
mistnich / narodnich smérnic.

Hlageni nezadoucich Gginka:
pokud obdrzite upozornéni o jakémkoli nezadoucim Gginku, reakci i
podobnych udalostech, které jsou spojeny s pouZivanim tohoto
pripravku, a to véetné téch, které nejsou uvedeny v tomto navodu k
pouZiti, oznamte to pfimo prostfednictvim pfislu§ného systému hlaseni
nezadoucich Gc¢ink( patficnému Gfadu ve vasi zemi, ktery je pfistupny v
nasledujicim odkazu:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
stejné jako nasemu systému hlaseni nezadoucich udalosti:
vigilance@gc.dental
Timto zpusobem pFispéjete ke zvySeni bezpeénosti tohoto produktu.

Posledné upravené: 01/2024

Prije uporabe pazljivo proitati upute za
uporabu.

GC RELINE™I Soft
GC RELINE™I ExtraSoft

MEKI MATERIJAL ZA PODLAGANJE NA BAZI VINIL POLISILOKSANA

GC RELINE"T PRIMER FOR RESIN

AKRILATNI PRIMER / ADHEZIV ZA MEKE MATERIJALE ZA
PODLAGANJE NA BAZI VINIL POLISILOKSANA

GC RELINE™I FINISHING MATERIAL

SREDSTVO ZA ZAVRSNO PREKRIVANJE ZA MEKE MATERIJALE
NA BAZI VINIL POLISILOKSANA

GC RELINE™I POINT FOR TRIMMING

POINT ZA TRIMANJE MEKOG MATERIJALA ZA PODLAGANJE

GC RELINE™T WHEEL FOR FINISHING

KOTACIC ZA POLIRANJE MEKOG MATERIJALA ZA PODLAGANJE

GC RELINE™T REMOVER FOR RESIN

SREDSTVO ZA UKLANJANJE MEKOG MATERIJALA ZA PODLAGANJE

Samo za struénu dentalnu uporabu u indikacijama za uporabu.

GC RELINE T Soft i ExtraSoft su meki vinil polisiloksanski materijali za
podlaganje ISO 10139-2 tip A.

INDIKACIJE ZA UPORABU

. Podlaganje proteza kod tanke osjetljive sluznice i resorbiranih

kostanih grebena.

Podlaganje proteza kod ostrih i ko§¢atih grebena.

. Podlaganje proteza kod kostanih potkopanih predjela (uz tekoce pri
stavljanju ili skidanju proteze).

4. Podlaganje proteza podrzanih implantatima.

wn

KONTRAINDIKACIJE
Izbjegavati uporabu proizvoda kod pacijenata s poznatom alergijom na
silikon.

UPUTE ZA UPORABU:

A)METODA DIREKTNOG PODLAGANJA

. Provjeriti akrilatnu protezu na nepogodnim i osjetljivim djelovima

sluznice (npr. s FIT CHECKER ADVANCED ili FIT CHECKER

ADVANCED BLUE).

Dezinficirati s ne-alkoholnim sredstvom i temeljito osusiti protezu.

Osloboditi podruéje koje ¢e se podlagati i ohrapaviti ga, idealno

postupkom mikroabrazije.

. Ocistiti u ultrasoni¢nom aparatu za ¢i$cenje koji sadrzi

ultrasoni¢nu ili enizmati¢nu otopinu i temeljito osusiti. Nanijeti

GC RELINE I PRIMER FOR RESIN (akrilatni prim a povrsinu

koja ¢e se spajati ¢istim, suhim kistom i lagano susiti Cistim, suhim,

nemasnim zrakom. Povrsina se ne smije onedistiti rukavicama od
lateksa, puderom iz rukavica i sl.

Napomena:

Bocicu zatvoriti odmah nakon uporabe.U bocicu primera ne smije

dodi vlaga. U protivnome tekucina primera moze postati mutna.

GC RELINE T Soft ili Extra Soft nanijeti direktno na protezu. Radno

vrijeme iznosi 2 minute na sobnoj temperaturi od 23°C (73°F).

Napomena:

1) Istisnuti paste iz patrone da se osigura ravnomjeran udio paste
u smjesi. U suprotnom, moze do¢i do sporog stvrdnjavanja i biti
¢e potrebno drzati protezu u ustima vise od 5 minuta.

2) Ne koristiti otapalo poput alkohola na podrucju izmedu
materijala GC RELINE I i proteze jer ¢e to uzrokovati odvajanje.

. Postaviti protezu u usta. Zamoliti pacijenta da njezno zatvori usta u
centralnoj okluziji i zatim izvede funkcijske kretnje.

. Ostaviti na mjestu najmanje 5 minuta i izvaditi protezu iz usta.

. Koriste¢i skalpel ili $kare, odstraniti visak na rubu GC RELINE II
Soft ili ExtraSoft materijala.

Lagano pritiskajuci, progresivno trimati s GC RELINE I POINT FOR

TRIMMING (point za trimanje) koriste¢i brzinu manju od 20,000

okretaja/min i zavrsiti s GC RELINE I WHEEL FOR FINISHING

(kotacic¢ za poliranje) koriste¢i brzinu manju od 6,000 okretaja/min.

Prije uporabe, kotaci¢ mora biti pricvré¢en na mandrelu fiksacijskim

poklopcem ili vijkom da bi sigurno bio na mjestu.

. Ako je potrebno postici jos gladu povrsinu, slijediti dolje navedenu
uputu (GC RELINE I FINISHING MATERIAL A'i B (sredstvo za zavr$no
prekrivanje) se prodaju zasebno).

a) Nanijeti GC RELINE I PRIMER FOR RESIN (akrilatni primer) na
periferne granice i rubove proteze i spojitis GC RELINE I
FINISHING MATERIAL (sredstvo za zavrsno prekrivanje).
Primer ne nanositi na materijal za podlaganje. Lagano osusiti
primer (kao u to¢ki 3. gore).

b) Nanijeti jednake koli¢ine GC RELINE Il FINISHING MATERIAL
A i B (sredstvo za zavr$no prekrivanje) na podlogu za mije$anje.
Mijesati plasticnom Spatulom i spuZzvom nanijeti mjeSavinu na
rubove prethodno nanesenog GC RELINE I Soft ili ExtraSoft
materijala i proteze. Vrijeme rada je 2 minute, a vrijeme
stvrdnjavanja 4 minute na sobnoj temperaturi od 23°C (73°F).
Ako je potrebno provijeriti prianjanje podloZene proteze, valja
koristiti nestvrdnuti materijal za kontrolu prianjanja.
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B) METODA INDIREKTNOG PODLAGANJA
1. Slijediti to¢ke br. 1-4 za metodu direktnog podlaganja.
2. Postaviti protezu na sadreni model i staviti ga u artikulator.
3. Skinuti protezu s modela nakon otprilike 30 minuta.
4. Ako je potrebno, postupak nastaviti prema tockama br. 7-8 za
metodu direktnog podlaganja.

Prikazana tehnika

akrilatni primer obrezati podruéﬁ'e iispolirati

materijal za N

materijal za
=== | podlaganje

podiaganje T\ —

| /

baza proteze

baza proteze

PN gumica/kotagic
rotacijski smjer akrilatni primer
materijal za

podlaganje — ‘materual za —

baza proteze

baza proteze

Sredstvo za zavr$no prekrivanje

materijal za
podlaganje

baza proteze

ODRZAVANJE PODLOZENE PROTEZE:

1. Savjetovati pacijenta da podloZenu protezu najmanje jednom dnevno
ocisti mekanom Cetkom i sapunom pod mlazom vode.

. Unutar 3 mjeseca od primjene GC RELINE II Soft ili ExtraSoft
materijala, provjeriti naslage plaka na protezi i stanje oralnog tkiva.
Ako je potrebno, otpustiti tocke pritiska i nanijeti dodatni GC RELINE
I Soft ili ExtraSoft materijal na oslobodeno podrucje.

. Ako je potrebno nanijeti dodatni sloj na postojece podloZeno mjesto,
osloboditi postojece podloZeno mjesto s GC RELINE I POINT FOR
TRIMMING (point za trimanje) i dodati materijal unutar 3 mjeseca od
originalnog podlaganja.

. Za zamijeniti postoje¢i materijal za podlaganje slijediti nize opisani
postupak:

a) Osloboditi akrilatnu povr§inu rezajuci silikonski materijal skalpelom.

b) Nanijeti nekoliko kapi GC RELINE I REMOVER FOR RESIN
(sredstvo za ukljanjanje) na povrsinu akrilatne proteze.

c) Umetnuti instrument ili spatulu izmedu silikonskog i akrilatnog sucelja
i ukloniti silikonski materijal s akrilata instrumentom ili spatulom.

d) Nakon uklanjanja silikonskog materijala, osigurati potpuno suhu
povrsinu akrilata.
Nakon toga slijediti korake 2-8 u gore navedenim naputcima.
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CUVANJE
Preporu¢eno ¢uvati na sobnoj temperaturi od (15-25°C) (59-77°F)
daleko od direktne sunceve svjetlosti za optimalnu uporabu.

PAKIRANJE

1. POCETNO PAKIRANJE

1) GC RELINEII patrona
Soft 59 g (48 ml) ili ExtraSoft 57 g (48 ml) (1)

2) GC RELINE I PRIMER FOR RESIN (akrilatni primer) 8 g (10 ml) (1)

3) GC RELINE T POINT FOR TRIMMING (point za trimanje) (1)

4) GC RELINE T WHEEL FOR FINISHING (kotaci¢ za poliranje) (1)

5) GC RELINE IREMOVER FOR RESIN (sredstvo za uklanjanje) 5 g
(5.5ml) (1)

6) Nastavci za mijeSanje tip I L (6 komada)

7) Kist za jednokratnu uporabu (3)

8) Plasti¢na spatula (1)

NADOPUNA

1) GC RELINE I patrona
Soft 59 g (48 ml) ili ExtraSoft 57 g (48 ml) (1)

2) GC RELINE I PRIMER FOR RESIN (akrilatni primer) 8 g (10 ml) (1)

3) GC RELINE I FINISHING MATERIAL A and B (sredstvo za
zavrdno prekrivanje) 10 g (9 ml) (1 od svakog)

4) GC RELINE I POINT FOR TRIMMING (point za trimanje) (3)

5) GC RELINE TWHEEL FOR FINISHING (kotai¢ za poliranje) (12)

6) GC RELINEIIREMOVER FOR RESIN (sredstvo za uklanjanje) 5 g
(5.5ml) (1)

7) Kist za jednokratnu uporabu (6)
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OPREZ
1. U rijetkim slu¢ajevima proizvod moZze uzrokovati osjetljivost kod
nekih ljudi. U takvim slu¢ajevima, prekinuti uporabu proizvoda i
obratiti se lije¢niku.

. Primer i sredstvo za uklanjanje je hlapljivo i zapaljivo. Ne

upotrebljavati ga blizu vatre. Bocicu zatvoriti odmah nakon uporabe

i drzati dalje od izvora topline.

U slu¢aju dodira s o¢ima, odmah isprati vodom i potraZiti pomo¢

lijecnika.

Paziti da materijal za podlaganje ne dode na odje¢u. Jednom kada

se stvrdne, teSko ga je odstraniti.

. Prilikom nano$enja materijala za podlaganje valja paziti da ne dode
do mijesanja ili dodira sa sljede¢im materijalima, jer mogu produZiti
vrijeme stvrdnjavanja ili rezultirati slabom adhezijom:

* rukavice od lateksa, puder iz rukavica :

* materijali za otiske na bazi kondenzacijskih silikona
* materijali za otiske na bazi polisulfida

* materijali koji sadrZe eugenol

* mekani materijali za podlaganje drugih proizvodaca
* nepolimerizirani akrilati

. Prije uporabe, provjeriti da li se GC RELINE I POINT FOR TRIMMING

(point za trimanje) ili GC RELINE T WHEEL FOR FINISHING (sredstvo

za zavr$no prekrivanje) ispravno rotira bez distorzije.

Rotirati point ili kotaci¢ za poliranje od podloZene proteze prema

bazi proteze.

Ne koristiti pritisak prilikom uporabe pointa ili kotaci¢a.

. Prilikom obrezivanja ili finalne obrade materijala za podlaganje
nositi zastitnu masku kako bi se izbjeglo udisanje silikonske prasine
i nositi zastitne naocale.

10. Osobna zastitna sredstva (Personal Protective Equipment - PPE),

kao $to su rukavice, maska za lice i sigurnosna zastita za o€i, treba
uvijek nositi.
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Neki proizvodi spomenuti u ovoj Uputi za uporabu mogu se klasificirati kao

opasni prema Globalno uskladenom sustavu razvrstavanja i oznacavanja

kemikalija (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of

Chemicals - GHS). Uvijek provjerite u sigurnosno tehni¢kom listu na:
https://www.gc.dental/europe

Takoder su dostupni kod vaseg dobavljaca.

CI$CENJE | DEZINFEKCIJA

VISEKRATNO UPOTREBLJIVA PAKIRANJA: kako bi se izbjeglo
oneci$éenje izmedu pacijenata ovi viekratno upotrebljivi predmeti
zahtijevaju dezinfekciju srednje razine. Odmah nakon uporabe
pregledati viSekratno upotrebljivi predmet i oznaciti oSte¢enja ako ih
ima. OSteceni predmet odbaciti.

NE URANJATI U TEKUCE SREDSTVO ZA DEZINFEKCIJU. Temeljito
ocistiti visekratno upotrebljivi predmet kako bi se sprijecilo susenje i
nakupljanje oneci$c¢enja.

Dezinficirati sredstvom za dezinfekciju srednje razine prema
registriranoj zdravstveno-infektivnoj kontroli sukladno regionalno /
nacionalnim smjernicama.

IzvjeScivanje o nezeljenim uéincima:

Ako postanete svjesni bilo kakvih neZeljenih ucinaka, reakcija ili sli¢nih

dogadaja do kojih je dodlo uporabom ovog proizvoda, ukljuujucii one

koji nisu navedeni u ovom uputstvu za uporabu, molimo da ih prijavite

direktno kroz odgovarajuéi sustav nadzora, odabirom odgovaraju¢eg

autoriteta u vasoj drzavi, dostupno putem sliedece veze:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

kao i na nas$ interni sustav nadzora: vigilance@gc.dental

Na taj ¢ete nacin doprinijeti pobolj$anju sigurnosti ovog proizvoda.

Zadnje izdanje: 01/2024

GC RELINE™T Soft
GC RELINE™I ExtraSoft

VINIL POLISZILOXAN PUHAN MARADO ALABELELO ANYAG

GC RELINE™T PRIMER FOR RESIN

REZIN PRIMER/ADHEZIV VINIL POLISZILOXAN PUHAN MARADO
ALABELELO ANYAGHOZ

GC RELINE™T FINISHING MATERIAL

VINIL POLISZILOXAN PUHAN MARADO ALABELELO ANYAGHOZ
HASZNALHATO LAKK

GC RELINE™T POINT FOR TRIMMING

KIDOLGOZO CSUCS PUHAN MARADO ALABELELO ANYAGOK
FORMAZASAHOZ

GC RELINE™II WHEEL FOR FINISHING

FINIROZO KORONG VINIL POLISZILOXAN PUHAN MARADO
ALABELELO ANYAGHOZ

GC RELINE™I REMOVER FORRESIN

ESZKOZ PUHAN MARADO ALABELELO ANYAG ELTAVOLITASAHOZ

Felhasznalasa csak szaképzett fogaszati személyzetnek javasoljuk az
indikacios terileteken.

A GC RELINE I Soft és ExtraSoft ISO 10139-2 besorolasu, A tipusu,
vinil polisziloxan, puhan marad¢ alabélel6 anyagok.

ALKALMAZASI TERULETEK

. Fogsorok alabélelése vékony, érzékeny nyalkahartya vagy
felszivodott gerinc esetén.

Fogsorok alabélelése éles vagy csontos gerinc esetén.
Fogsorok alabélelése csontos alamends részek esetén (a fogsor
nehézkes behelyezése és eltavolitasa esetén).

Implantatumokon rézitett fogsorok esetében.
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ELLENJAVALLATOK
Kerlilje a termék hasznalatat olyan paciensek esetében, akik szilikon
allergiaban szenvednek.

HASZNALATI UTMUTATO

A) KOZVETLEN ALABELELES

. Ellenérizze a fogsor megfeleld illeszkedését, valamint az érzékeny

nyalkahartya tertileteket (példaul FIT CHECKER ADVANCED vagy

FIT CHECKER ADVANCED BLUE segitségével).

Fertétlenitse nem alkohol alapu anyaggal és szaritsa le alaposan.

Vékonyitsa el és érdesitse az alabélelend® teriiletet, lehetéleg

mikroabrazidval.

Tisztitsa meg ultrahangos tisztitoban ultrahangos vagy

enzimatikus oldattal, majd szaritsa le alaposan. Vigye fel a GC

RELINE I PRIMER-t (rezin primer) a régzitési feliiletre egy tiszta,

szaraz ecsettel, majd tiszta, olajmentes Iégarammal gyengéden

szaritsa meg. A fellilethez ne érjen latex kesztylvel, vagy az abbol
szarmazo porral, stb.

Megjegyzés:

Hasznalat utan azonnal tegye vissza a zarékupakot. Ne engedje,

hogy a primer nedvességet kapjon, mert az lveg tartalma igy

zavarossa valik.

. Adagolja a GC RELINE I Soft-ot vagy ExtraSoft-ot kozvetleniil a
fogsorra. A munkaidd 23°C-os (73°F) szobahémérséklet esetén 2 perc.
Megjegyzés:

1) Ugy nyomja ki a pasztakat a patronbol, hogy egyenlé mennyiség
keriiljon a keverékbe. Ellenkezé esetben az anyag lassabban
kothet meg, és akar 5 percnél is tovabb kell a fogsort a szajban
tartania.

2) Ne hasznaljon alkohol tartalmu oldészert a GC RELINE I és a
fogsor kézti terlileten, mivel az az anyag szétvalasat okozhatja.

. lllessze a fogsort a szajba. Kérje paciensét, hogy finoman zarja

fogazatat centralis okklUzioba és végezzen funkcionalé mozdulatokat.

Tartsa a fogsort a helyén legalabb 5 percig, majd tavolitsa el a

s74jbol.

Egy éles késsel vagy olléval vagja le a GC RELINE I Soft vagy Extra

Soft felesleges széleit. A GC RELINE I csticcsal 20.000 fordulat/perc

alatt hasznalva enyhe nyomassal, fokozatosan igazitsa meg a

széleket, majd a GC RELINE I finirozé koronggal 6000 fordulat/perc

alatti fordulatszamon végezze el a finirozéast. Hasznalat el6tt a

korongot egy régzité sapkaval erésitse a mandrelre, vagy csavarja ra

addig, amig biztosan a helyére keriil.

. Amennyiben Ggy itéli, hogy még simabb felszinre van sziikség,
kévesse az alabbi utmutatét: (Figyelem: a GC RELINE II Finirozé A
és B anyag kiilén kiszerelésben kaphato)

a) Vigye fel a GC RELINE I PRIMER-t (rezin primer) a fogsor
széleire és hatéraira a GC RELINE I FINIROZO ANYAG
koétésének érdekében. Ne applikdlja a primert az alabélelé
anyagra. Gyengén szaritsa le a primert (Isd. a 3. pontnal
fentebb).

b) Adagoljon ki egyenlé mennyiségeket a GC RELINE I
FINISHING MATERIAL A és B anyagbol egy kever6témbre.
Keverje 6ket 6ssze a mlianyag spatulaval, majd egy szivaccsal
vigye fel a keveréket az eléz6leg felvitt GC RELINE I Soft vagy
ExtraSoft anyag széleire és a fogsorra. A munkaidé 2 perc, a
kotési ido 4 perc 23°C-os (73°F) szobahémérséklet esetén.
Amennyiben sziikséges az alabélelt fogsor illeszkedésének
ellenérzése, azt illeszkedés-ellenérzé anyaggal végezze.
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B) INDIREKT ALABELELES
1. Jarjon el a Direkt Alabélelés médszerének 1.-4. pontja alapjan.
2. Helyezze a fogsort a gipszmodellre, és nyomja egy artikulatorra.
3. Kb. 30 perc elteltével tavolitsa el a fogsort.
4. Sziikség szerint folytassa a Direkt Alabélelés modszerének 7.-8.
lépésével.

Azillusztralt technika

Rezin primer- Igazitsa és finirozza a teriiletet
Alabélels anyag — | AlAbElEIS anyag .\ —
Fogsor Fogsor
Hegy/korong

Forgasirany Rezin primer

— ‘Alabélelﬁ anyag —

Fogsor

Alabélel6 anyag

Fogsor

Finirozas

Fogsor

AZ ALABELELT FOGSOR KARBANTARASA

1. Utasitsa paciensét, hogy az alabélelt fogsort folyé viz alatt tisztitsa,
puha kefével és szappannal, naponta legalabb egyszer.

. A GC RELINE II Soft vagy ExtraSoft applikalasat kéveté 3 hénapon
beliil ellenérizze a fogsort fogkdképzddés tekintetében, valamint
ellendrizze a paciens szajnyalkahartyajanak allapotat is. Amennyiben
szlkséges, tavolitsa el a felfekvési pontokat és bélelje ala az igy
elvékonyitott tertiletet GC RELINE II Soft vagy ExtraSoft
segitségével.

. Amennyiben tovéabbi anyag hozzaadésa sziikséges a mar meglévd
alabéleléshez, a GC RELINE TKIDOLGOZO CSUCS segitségével
tavolitsa el az eredeti alabélelést az adott teriileten, majd vigye fel az
anyagot az eredeti alabéleléstdl szamitott 3 hénapon bell.

. Meglévé alabélelés cseréjéhez kovesse az alabbi lépéseket:

a) A szilikont vagja ki egy szike segitségével, igy tegye szabadda az
akril felliletet.

b) Adagoljon néhany csepp GC RELINE I REMOVER FOR RESIN-t
a fogsor felliletére.

c) Helyezze az eszkézt vagy spatulét a szilikon és a rezin feliilet kozé,
majd tavolitsa el a szilikont az eszkdz vagy spatula segitségével.

d) A szilikon eltavolitasa utan dolgozza at a fogsor illeszkedési
felszinét, hogy teljesen tiszta felliletet kapjon. Ezutan kovesse a
fenti felsorolas 2-8. pontjait.
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TAROLAS
Az optimalis teljesitmény érdekében szobahémérsékleten
(15-25°C) (59-77°F) tarolandd, kézvetlen napfénytdl tavol.

KISZERELESEK

1. BEVEZETO CSOMAG

1) GC RELINE I PATRON
Soft 59 g (48 ml) vagy ExtraSoft 57 g (48 ml) (1)

2) GC RELINE I PRIMER (PRIMER FOR RESIN) 8 g (10 ml) (1)

3) GC RELINET POINT KIDOLGOZO CSuCS (1)

4) GC RELINE II FINIROZO KORONG (1)

5) GC RELINE T REMOVER FOR RESIN 5 g (5.5 ml) (1)

6) MIXING TIP I L (6 darab)

7) Eldobhaté ecset (3)

8) Muanyag spatula (1)

UTANTOLTO CSOMAGOK

1) GC RELINE I PATRON Soft 59 g (48 ml) vagy ExtraSoft 57 g
(48 ml) (1)

2) GC RELINE I PRIMER FOR RESIN 8 g (10 ml) (1)

3) GC RELINE I FINISHING MATERIAL A&B 10 g (9 ml) (1 each)

4) GC RELINE I KIDOLGOZO HEGY (3)

5) GC RELINE I FINJROZO KORONG (12)

6) GC RELINE I REMOVER (FOR RESIN) 5 g (5.5 mL) (1)

7) Eldobhaté ecset (6)

N

FIGYELMEZTETESEK
1. Néhany esetben a termék érzékenységet okozhat egyes
péacienseknél. Amennyiben barmi ilyen reakciét tapasztal,
fliggessze fel a termék hasznalatat és forduljon szakorvoshoz.
A primer és a remover illékony és gyulékony anyagok. Ne hasznélja
nyilt lang kézelében. Hasznalat utan azonnal zarja vissza az
lveget, és tartsa tavol a gyujtéforrasoktol.
Amennyiben az anyag a szembe kerdil, azonnal dblitse le vizzel, és
forduljon szakorvoshoz.
Kertilje el, hogy az alébélel6 anyag a ruhazatara keriiljon, mert
beszivodasa és megkotése utan eltavolitasa nehézkes.
Az alabélel6 anyag applikalasanal tigyeljen arra, hogy az ne
érintkezhessen a kdvetkez6 anyagokkal, mert az késleltetheti a
kotést vagy m alyozhatja ar feleld rogzilést a fogsorhoz:
* Latex keszty(vel, az abbdl szarmazé porral
* Kondenzacios szilikon lenyomatanyagokkal
* Poliszulfid lenyomatanyagokkal
* Eugenoltartalmu anyagokkal
* Mas gyartok puhan marado alabélelé anyagaival
* Akril rezin anyagokkal azok megkétése el6tt )
Hasznalat el6tt ellendrizze, hogy a GC RELINE I KIDOLGOZO
CSUCS vagy FINIROZO KORONG zavartalanul forog az eszkézén.
A hegy/korong forgasiranya az alabélelé anyagtol a fogsoralap felé
iranyuljon.
Az igazitaskor/finirozaskor ne gyakoroljon tulzott nyomast a
fogsorra.
Az alabélel6 anyag igazitasakor/finirozasakor viseljen pormaszkot a
szilikonpor belélegzésének elkerilésére, valamint viseljen
védészemiiveget.

. Mindig viselje az olyan egyéni védéeszkdzoket mint a keszty,
maszk és biztonsagi szemiiveg.
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A hasznalati utmutatéban emlitett egyes termékek a GHS-nek
megfeleléen kockazatosak lehetnek.
Mindig olvassa el a biztonsagi adatlapokat, melyek elérhetéek az alabbi
linken:

https://www.gc.dental/europe
Az adatlapokat keresked6jétél is elkérheti.

TISZTITAS ES FERTOTLENITES

TOBBCELU KISZERELES: a paciensek kézti keresztfertézések
elkeriilésének érdekében ez az eszkdz kdzepes szintl dezinfekciot
igényel. A hasznalat utan azonnal ellenérizze az eszkoz és a cimke
sértetlenségét. Amennyiben sérilt dobja ki.

NE MERITSE FOLYADEKBA. Alaposan tisztitsa meg az eszkézt a
szennyezédések megtapadasanak vagy raszaradasanak elkeriilésére.
Fert6tlenitse egészségligyben regisztralt kdzepes szintl infekciokontrol
csoportba tartozé termékkel, a regionalis / nemzeti eléirasoknak
megfeleléen.

Nem kivant hatasok jelzése:
Amennyiben barmilyen nem kivant hatast, reakciot vagy hasonlét észlel
a termék hasznalata eredményeként, olyat is ami nem szerepel a
hasznalati utasitasban talalhato felsorolasban, kérjik jelentse
kozvetlenill a megfelel6 hatdsagnak. Az alabbi linken tudja kivalasztani
az On orszaganak megfeleld hatésag elérhetéségét:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
Kérjik, jelentse az esetet a sajat, belsé figyelmeztetd szolgalatunknak
is: vigilance@gc.dental
Ezaltal hozzajarul On is ezen termék biztonsagos hasznalatanak
javitasahoz.

Utoljara moédositva: 01/2024

GC RELINE™I Soft
GC RELINE™I ExtraSoft

POLIWINYLOSILOKSANOWY MATERIAL DO MIEKKIEGO
PODSCIELANIA

GC RELINE"T PRIMER FOR RESIN

PRIMER DO ZYWICY AKRYLOWEJ/SRODEK LACZACY DO
POLIWINYLOSILOKSANOWEGO MATERIALU DO MIEKKIEGO
PODSCIELANIA

GC RELINE™T FINISHING MATERIAL

MATERIAL DO POWLEKANIA DO POLIWINYLOSILOKSANOWEGO
MATERIALU DO MIEKKIEGO PODSCIELANIA

GC RELINE™T POINT FOR TRIMMING

OSTRZE DO SKRAWANIA MATERIALU DO MIEKKIEGO
PODSCIELANIA

GC RELINE™TI WHEEL FOR FINISHING

TARCZA POLERSKA DO KONCOWEGO OPRACOWANIA MATERIALU
DO MIEKKIEGO PODSCIELANIA

GC RELINE™"T REMOVER FOR RESIN

PREPARAT DO USUWANIA ZYWICY AKRYLOWEJ DO MATERIALU
DO MIEKKIEGO PODSCIELANIA

Do stosowania wytgcznie przez dentystyczny personel medyczny
zgodnie z zalecanymi wskazaniami.

GC RELINE I Soft i ExtraSoft to poliwinylosiloksanowe materiaty do
migkkiego podscielania typu A zgodnie z ISO 10139-2.

WSKAZANIA DO STOSOWANIA

1. Pods$cielanie protez w przypadku cienkiej wrazliwej btony $luzowej
i zanikajgcych wyrostkéw zebodotowych.

2. Podscielanie protez w przypadku ostrych wyrosli kostnych.

3. Podscielanie protez w przypadku kolbowato$ci wyrostka zebodotowego
(przy trudnosciach z wktadaniem i/lub zdejmowaniem protezy).

4. Podscielanie protez opartych na implantach.

PRZECIWWSKAZANIA
Nalezy unika¢ stosowania tego produktu u pacjentéw z rozpoznang
alergig na silikony.

INSTRUKCJA STOSOWANIA

A)PODSCIELANIE METODA BEZPOSREDNIA

. Skontrolowac proteze akrylowg pod wzgledem dopasowania
i wrazliwych obszaréw btony $luzowej (np. przy uzyciu FIT
CHECKER ADVANCED lub FIT CHECKER ADVANCED BLUE).

. Zdezynfekowa¢ preparatem nie zawierajgcym alkoholu i doktadnie
osuszyc¢ proteze. Uwolni¢ obszar, ktéry ma by¢ pod$cielany
i zmatowi¢ go, najlepiej poprzez mikroabrazje powierzchni.

. Oczysci¢ w myjce ultradzwigkowej z uzyciem ptynu czyszczacego
ultradzwigkami lub roztworu zawierajgcego enzymatyczny srodek
czyszczacy i doktadnie osuszy¢. Na powierzchnig taczenia natozy¢ za
pomocg czystego, suchego pedzelka primer do zywicy akrylowej GC
RELINE IPRIMER FOR RESIN i delikatnie osuszy¢ czystym, nie
zawierajgcym oleju powietrzem. Nie dotykac tej powierzchni rekawicami
lateksowymi, nie dopusci¢ do zanieczyszczenia pudrem z rekawic itp.
Uwaga:

Butelke zamyka¢ nakretkg natychmiast po uzyciu. Butelka

zawierajgca primer nie moze mie¢ kontaktu z wilgocia.

W przeciwnym razie ptyn primera stanie sie metny.

. Natozy¢ materiat GC RELINE I Soft lub ExtraSoft bezposrednio na
proteze. Czas pracy wynosi 2 minuty w temperaturze pokojowej 23°C.
Uwaga:

1) Wycisngé niewielkg ilos¢ past z nabojow, aby zapewni¢
réwnomierne proporcje past w mieszaninie. W przeciwnym razie
wigzanie moze by¢ spowolnione i konieczne bedzie utrzymanie
protezy w jamie ustnej przez ponad 5 minut.

2) Nie stosowac rozpuszczalnika, takiego jak alkohol, w obszarze
miedzy GC RELINE T a proteza, poniewaz spowoduije to separacje.

. Umiesci¢ proteze w ustach. Poleci¢ pacjentowi delikatne
zamknigcie w zwarciu centralnym, a nastepnie wykonanie ruchow
czynnosciowych w celu uksztattowania pobrzeza.

. Pozostawi¢ proteze na swoim miejscu przez co najmniej 5 minut,

a nastepnie wyja¢ z jamy ustnej.

Za pomocg skalpela lub nozyczek, usungé nadmiar materiatu

z brzegu podscielenia GC RELINE T Soft lub ExtraSoft. Stosujgc

lekki nacisk, przy predkosci nie przekraczajgcej 20.000 obr./min,

stopniowo zeszlifowac ostrzem do skrawania GC RELINE I POINT

FOR TRIMMING, a nastepnie wygtadzi¢ tarcza polerskag do

koncowego opracowania GC RELINE I WHEEL FOR FINISHING

stosujac predkosé nie przekraczajgcg 6.000 obr./min. Przed uzyciem
tarczy polerskiej nalezy umocowac jg na mandryli z blokujaca
nakretkg lub $rubg zapewniajaca jego pewne utrzymanie.

. Jezeli uznane zostanie za konieczne uzyskanie jeszcze, gtadszej
powierzchni, nalezy postepowac zgodnie z procedurg podang ponizej:
(Uwaga: Dwukomponentowy materiat GC RELINE I FINISHING
MATERIAL A i B do koricowego powlekania sprzedawany jest osobno)
a) Natozy¢ primer do zywicy GC RELINE I PRIMER FOR RESIN

na obrzeze i krawedzie protezy w celu uzyskania potgczenia
z materiatem powlekajgcym GC RELINE T FINISHING

MATERIAL. Nie naktada¢ primera na materiat podscielajgcy.
Osuszy¢ delikatnie primer (jak podano w punkcie 3 powyzej).

b) Na bloczku do mieszania odmierzy¢ w réwnych ilosciach
komponenty materiatu do powlekania GC RELINE I FINISHING
MATERIAL A i B. Wymiesza¢ szpatutkg z tworzywa i zmieszany
materiat natozy¢ za pomocg gabki na obrzeze z uprzednio
natozonego materiatu GC RELINE I Soft lub ExtraSoft i na
proteze. Czas pracy wynosi 2 minuty, a czas wigzania 4 minuty
w temperaturze pokojowej 23°C. JeZeli konieczna jest kontrola
dopasowania podscielonej protezy, zastosowa¢ materiat do
sprawdzania doktadno$ci dopasowania.

B)PODSCIELANIE METODA POSREDNIA
. Postepowac zgodnie z procedurg opisang w punktach 1-4 dla
bezposredniej metody podscielania.
. Natozy¢ proteze na model gipsowy i zamkna¢ gorne ramie artykulatora.
. Zdja¢ proteze z modelu po uptywie 30 minut.
. Jezeli to konieczne postgpowac zgodnie z procedura opisang
w punktach 7-8 dla bezposredniej metody podscielania.

N N

w

IS

o

~N o

©

BN

Schemat procedury
Primer do zywicy.

Ten obszar wymaga przycigcia
i wypolerowania

akrylowej
Material Material BN
podscielajgcy = podscielajacy "~ T

Plyta protezy Plyta protezy

Kierunek
rotacji

Materiat
podscielajacy

Ostrze do skrawania/tarcza polerska
Primer do zywicy

Ptyta protezy

Plyta protezy

Materiat do wykariczania

Plyta protezy

UTRZYMANIE PODSCIELONEJ PROTEZY

1. Zaleci¢ pacjentowi czyszczenie podscielonej protezy pod biezacg

wodg delikatng szczoteczka i mydtem co najmniej raz dziennie.

2. W ciggu 3 miesiecy od zastosowania materiatu GC RELINE I Soft lub
ExtraSoft skontrolowa¢ proteze pod katem nagromadzenia kamienia
nazebnego a takze stanu tkanek miekkich. Jezeli bedzie to konieczne,
nalezy usung¢ z protezy punkty nadmiernego ucisku oraz natozy¢ na
te obszary dodatkowy materiat GC RELINE T Soft lub ExtraSoft.

. Jezeli na istniejgce juz podscielenie wymagane bedzie natozenie
nowej warstwy, zmatowi¢ podscielony wczesniej obszar stosujgc
ostrze do skrawania GC RELINE I POINT FOR TRIMMING i natozy¢
materiat przed uptywem 3 miesiecy od pierwotnego podécielenia.

4. Aby wymienic¢ istniejgcy juz materiat podscielajacy, nalezy wykonac

procedure opisang ponizej:

a) Odstoni¢ powierzchnie akrylu usuwajgc/écinajac materiat
silikonowy skalpelem.

b) Nanies¢ kilka kropli GC RELINE TREMOVER FOR RESIN - preparatu
do usuwania zywicy akrylowej na powierzchnig protezy akrylowej.

¢) Wprowadzi¢ odpowiedni instrument lub szpatutke pomiedzy silikon
i zywice akrylowa i za jego pomocg usuna¢ materiat silikonowy
z zywicy akrylowej.

d) Po usunigciu materiatu silikonowego, uwolni¢ powierzchnig
dosluzéwkowg protezy, aby zapewni¢ catkowicie czystg
powierzchnig tgczenia. Nastepnie postepowa¢ zgodnie
z procedurg opisang w punktach 2-8 w instrukcji powyzej.
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WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Do zapewnienia optymalnych wtasciwosci zalecane jest
przechowywanie materiatu w temperaturze pokojowej

(15-25°C) (59-77°F) z dala od bezposredniego $wiatta stonecznego.

OPAKOWANIA
1. ZESTAW WPROWADZAJACY
1) NABOJ GC RELINE I
Soft 59 g (48 mL) lub ExtraSoft 57 g (48 mL) (1)
2) Primer do zywicy akrylowej GC RELINE I PRIMER FOR RESIN
89 (10 mL) (1)
3) Ostrze do skrawania GC RELINE I POINT FOR TRIMMING (1)
4) Tarcza polerska GC RELINE I WHEEL FOR FINISHING (1)
5) Preparat do usuwania zywicy akrylowej GC RELINE I REMOVER
FOR RESIN 5 g (5.5 mL) (1)
6) Koncowki mieszajgce MIXING TIP I L (6)
7) Pedzelek jednorazowego uzytku (3)
8) Szpatutka z tworzywa (1)
. OPAKOWANIA UZUPELNIAJACE
1) Naboj GC RELINE I
Soft 59 g (48 mL) lub ExtraSoft 57 g (48 mL) (1)
2) Primer do zywicy akrylowej GC RELINE I PRIMER FOR RESIN
8g(10mL) (1)
3) Materiat A i B do powlekania GC RELINE I FINISHING MATERIAL
A&B 10 g (9 mL) (po 1 z kazdego)
4) Ostrze do skrawania GC RELINE I POINT FOR TRIMMING (3)
5) Tarcza polerska GC RELINE I WHEEL FOR FINISHING (12)
6) Preparat do usuwania zywicy akrylowej GC RELINE I REMOVER
(FOR RESIN) 5 g (5.5 mL) (1)
7) Pedzelek jednorazowego uzytku (6)

SRODKI OSTROZNOSCI

1. W rzadkich przypadkach, u niektorych osob produkt moze
powodowac nadwrazliwos$¢. Jezeli wystapig takie reakcje, nalezy
przerwac stosowanie produktu i skonsultowac sig z lekarzem.
Primer i preparat do usuwania zywicy akrylowej sg substancjami
lotnymi i tatwopalnymi. Nie wolno ich stosowa¢ w poblizu ognia. Butelke
zamykac bezposrednio po uzyciu i trzymac z dala od zrédet zaptonu.
. W przypadku kontaktu z oczami, nalezy natychmiast przeptukac je
wodg i zasiegngé porady lekarza.
Unika¢ kontaktu materiatu do pod$cielania z ubraniem. Gdy zwigze
i wniknie w tkanine jest trudny do usuniecia.
Podczas stosowania materiatu do podscielania, nalezy zachowaé¢
szczegolng ostroznosé, aby unikng¢ zmieszania lub kontaktu
z wymienionymi ponizej materiatami. Mogg one opézni¢ czas
wigzania lub spowodowac ostabienie adhezji.
* Rekawice lateksowe, puder z rekawic
* Silikonowe masy wyciskowe o kondensacyjnym sposobie wigzania
* Polisulfidowe masy wyciskowe
* Materiaty zawierajace eugenol
* Materiaty migkkie do podscielania innych producentow
* Niespolimeryzowane zywice akrylowe
Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢, czy trzpien ostrza do skrawania
GC RELINE I POINT FOR TRIMMING lub tarczy polerskiej do
koncowego opracowania GC RELINE TWHEEL FOR FINISHING
prawidtowo wykonuije ruch obrotowy wokét osi, nie ,ucieka” w bok.
Rotujace ostrze do skrawania lub tarcze polerskg przesuwac od
materiatu pod$cielajacego w kierunku ptyty protezy.
Podczas pracy ostrzem do skrawania lub tarczg polerska nie
stosowa¢ zbyt duzego nacisku.
Podczas obrébki i polerowania materiatu pod$cielajgcego uzywaé
maski przeciwpytowej, aby zapobiec wdychaniu pytu krzemowego
i nosi¢ okulary ochronne.
10. Zawsze powinny by¢ uzywane $rodki ochrony indywidualnej (PPE),

takie jak rekawice, maski i okulary ochronne.
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Niektore produkty wymienione w niniejszej instrukcji stosowania moga

by¢ sklasyfikowane jako niebezpieczne zgodnie z GHS. Zawsze nalezy

zapoznac sie z kartami charakterystyki dostepnymi na stronie:
https://www.gc.dental/europe

Mozna je réwniez otrzymac od dostawcy.

CZYSZCZENIE | DEZYNFEKCJA X

WYROBY MEDYCZNE WIELORAZOWEGO UZYCIA: aby unikngé
krzyzowego zakazenia migdzy pacjentami wyréb wymaga dezynfekcji
$redniego stopnia. Bezposrednio po uzyciu produkt oraz etykiete nalezy
bada¢ pod katem uszkodzenia. Wyrzuci¢ produkt w razie stwierdzenia
uszkodzen.

NIE ZANURZAC W SRODKACH DEZYNFEKCYJNYCH. Doktadnie
oczysci¢ produkt, aby zapobiec wysychaniu i akumulacji substanciji
zanieczyszczajacych. Dezynfekcje wykonywaé dopuszczonym do
stosowania $rodkiem klasy medycznej do zapobiegania infekcjom
zgodnie z wytycznymi regionalnymi / krajowymi.

Raportowanie dziatan niepozadanych:
Jesli zauwazysz jakiekolwiek niepozadane dziatanie, reakcje lub
doswiadczysz podobnych zdarzen po zastosowaniu tego produktu,
uwzgledniajac takie, ktére nie zostaty wymienione w tej instrukcji
stosowania, zgto$ je bezposrednio w odpowiedniej jednostce
monitorowania, wybierajgc wasciwy organ w Twoim kraju dostepny za
posrednictwem ponizszego linka:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
jak réwniez do naszej wewnetrznej jednostki monitorowania:
vigilance@gc.dental
W ten sposéb przyczynisz sie do poprawy bezpieczenstwa tego produktu.

Ostatnia aktualizacja: 01/2024

GC RELINE™T Soft
GC RELINE™I ExtraSoft

MATERIAL PENTRU CAPTUSIRE, REZILIENT, VINIL POLISILOXANIC

GC RELINE™T PRIMER FOR RESIN

PRIMER/ADEZIV RASINIC PENTRU MATERIALE DE CAPTUSIRE
REZILIENTE VINIL POLISILOXANICE

GC RELINE™I FINISHING MATERIAL

MATERIAL PROTECTOR PENTRU MATERIALE DE CAPTUSIRE
REZILIENTE VINIL POLISILOXANICE

GC RELINE™I POINT FOR TRIMMING

VARF DE AJUSTARE A MATERIALULUI REZILIENT PENTRU
CAPTUSIRE

GC RELINE™T WHEEL FOR FINISHING

DISC DE FINISARE A MATERIALULUI REZILIENT PENTRU
CAPTUSIRE

GC RELINE™T REMOVER FOR RESIN

DECAPANT PENTRU MATERIALE DE CAPTUSIRE REZILIENTE

A se utiliza doar de catre profesionistii din domeniul stomatologic
conform indicatiilor de folosire.

GC RELINE I Soft si ExtraSoft sunt materiale de captusire rezilienta
vinil polisiloxanice tip A ISO 10139-2.

INDICATII DE UTILIZARE

1. Captusirea protezelor in cazul mucoasei subtiri si sensibile si a
crestelor resorbite.

2. Captusirea protezelor in cazul crestelor ascutite si osoase.

3. Captusirea protezelor in cazul pragurilor osoase (ce prezinta
dificultati la inserarea si/sau indepartarea protezei).

4. Captusirea protezelor cu suport pe implante.

CONTRAINDICATII
Evitati utilizarea acestui produs in cazul pacientilor cu alergii cunoscute
la silicon.

INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE

A) METODA CAPTUSIRII DIRECTE

. Verificati proteza résinica pentru a identifica zonele de mucoasé cu
adaptare necorespunzatoare sau care prezinta sensibilitate (e.x. cu
FIT CHECKER ADVANCED sau FIT CHECKER ADVANCED BLUE).

. Dezinfectati cu un produs fara alcool si uscati complet proteza.

Eliberati zona ce va fi captusita si creati asperitati, ideal prin

microabraziune.

. Curatati intr-un dispozitiv de curéatare ultrasonic cu o solutie
ultrasonica sau enzimatica si uscati complet. Aplicati GC RELINE
T PRIMER FOR RESIN pe suprafata de adeziune cu ajutorul unei
pensule uscate si curate si uscati usor cu aer necontaminat cu
ulei. Nu contaminati suprafata cu manusi din latex, pulbere din
manusi, etc.

Nota:

Tnchideti capacul flaconului imediat dupa utilizare. Nu contaminati

flaconul cu umezeala, pentru a evita ca primerul lichid sa devina

tulbure.

. Dozati GC RELINE I Soft sau ExtraSoft direct pe proteza. Timpul
de lucru este de 2 minute la temperatura camerei 23°C (73°F).
Nota:

1) Lasati pastele sa curgé din cartus pentru a asigura o distributie
egala a pastelor in amestec. In caz contrar, este posibil ca
materialul sa faca prizé mai incet si veti avea nevoie sa
mentineti proteza in cavitatea orala mai mult de 5 minute.

2) A nu se utiliza un solvent cum ar fi alcoolul pe zona dintre GC
RELINE I si proteza deoarece acest lucru va determina
separarea.

. Introduceti proteza n cavitatea orala. Rugati pacientul sa inchida
usor in ocluzie centrica si sa realizeze miscarile functionale.

. Mentineti proteza n pozitie timp de cel putin 5 minute si apoi
indepartati din cavitatea orala.

Utilizand un bisturiu sau o foarfeca, indepartati materialul in exces

de pe marginea GC RELINE I Soft sau ExtraSoft. Aplicand o

usoara presiune, ajustati progresiv cu ajutorul GC RELINET POINT

FOR TRIMMING utilizand o vitezd mai mica de 20,000 RPM, si

finisati cu GC RELINE I WHEEL FOR FINISHING utilizand o vitezad

mai mica de 6,000 RPM. Inainte de utilizare, discul trebuie fixat pe
mandrina cu un capac de fixare sau surub, pentru o fixare sigura.

8. Daca se considera necesar obtinerea unei finisari mai netede,

urmati procedeul de mai jos (NB: GC RELINE T FINISHING

MATERIAL A si B se vand separat)

a) Aplicati GC RELINE I PRIMER FOR RESIN pe pragurile si
marginile periferice ale protezei pentru adeziunea lui GC
RELINE I FINISHING MATERIAL. Nu aplicati primerul pe
materialul de céptusire. Uscati bland primerul (ca in etapa 3 de
mai sus).

b) Dozati cantitati egale de GC RELINE I FINISHING MATERIAL A
si B pe hartia de amestec. Amestecati cu o spatulé de plastic si
aplicati amestecul pe marginile materialului GC RELINE I Soft
sau ExtraSoft deja aplicat si pe proteza utilizand un burete.
Timpul de lucru este de 2 minute si timpul de realizare a prizei
este de 4 minute la temperatura camerei 23°C (73°F).

In cazul in care este necesara verificarea adaptarii protezei
captusite, utilizati un material de verificare a adaptarii,
nepolimerizat.
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B) METODA CAPTUSIRII INDIRECTE
1. Urmati instructiunile de la punctele nr. 1-4 din METODA
CAPTUSIRII DIRECTE
2. Montati proteza pe modelul din gips si presati-o pe un articulator.
3. Indepartati proteza de pe model dupa aproximativ 30 de minute.
4. Daca este necesar, urmati pasii nr. 7-8 din METODA CAPTUSIRII
DIRECTE.

Tehnicailustrata

Adeziv rasinic Ajustati aceasta ané si finisati

Material de

Material de ™
captusire

captusire ~

| 4

Baza protezei

—

Baza protezei

Directie Varf/ Disc

rotationala

Material de
captusire

Adeziv rasinic
—

Material de
ptusire

—

Baza protezei Baza protezei

Material de finisat

Baza protezei

INTRETINEREA PROTEZEI CAPTUSITE

1. Sfatuiti pacientul sa curete proteza captusita sub jet de apa, cu o

perie moale si séapun cel putin o data pe zi.

2. Dupa 3 luni de la aplicarea GC RELINE I Soft sau ExtraSoft verificati
proteza pentru a identifica eventualele acumulari de calculi si starea
tesutului oral. Dacé este necesar, eliberati punctele de presiune si
aplicati extra material GC RELINE I Soft sau ExtraSoft pe zona
respectiva.

. Daca este necesaré aplicarea unui strat aditional pe o captusire
existenta, eliberati zona captusita initial cu GC RELINE TPOINT FOR
TRIMMING si aplicati materialul in decursul a 3 luni de la aplicarea
initiala.

. Pentru a inlocui un material de céptusire existent urmati procedeul
descris mai jos,:

a) Descoperiti suprafata acrilica prin taierea siliconului cu un bisturiu.

b) Aplicati cateva picaturi de GC RELINE 1REMOVER FOR RESIN
pe suprafata protezei acrilice.

c) Inserati instrumentul sau spatula intre interfata de silicon si cea de
rasina acrilica si indepartati siliconul de pe rasina acrilica cu
instrumentul sau spatula.

d) Dupa indepartarea siliconului, eliberati suprafata de adaptare a
protezei pentru a obtine o suprafata complet curata. Apoi, urmati
etapele nr. 2-8 din instructiunile de mai sus.
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DEPOZITARE
Pentru o performanta optimé&, depozitati la temperatura camerei
(16-25°C) (69-77°F) si ferit de lumina solara directa.

AMBALARE
1. KIT INTRODUCTIV
1) GC RELINETCARTUS
Soft 59 g (48 mL) sau ExtraSoft 57 g (48 mL) (1)
2) GC RELINE I PRIMER FOR RESIN 8 g (10 mL) (1)
3) GC RELINET POINT FOR TRIMMING (1)
4) GC RELINE TWHEEL FOR FINISHING (1)
5) GC RELINE 1REMOVER FOR RESIN 5 g (5.5 mL) (1)
6) MIXING TIP I L (6 bucéti)
7) Pensula de unica folosinta (3)
8) Spatula de plastic (1)
. PACHETE REZERVE
1) GC RELINE TCARTUS
Soft 59 g (48 mL) sau ExtraSoft 57 g (48 mL) (1)
2) GC RELINE I PRIMER FOR RESIN 8 g (10 mL) (1)
3) GC RELINE I FINISHING MATERIAL A&B 10 g (9 mL) (1 each)
4) GC RELINE T POINT FOR TRIMMING (3)
5) GC RELINE T WHEEL FOR FINISHING (12)
6) GC RELINETIREMOVER (FOR RESIN) 5 g (5.5 mL) (1)
7) Pensula de unica folosinta (6)

N

ATENTIE
1. n cazuri rare, produsul poate cauza sensibilitate la anumite
persoane. Daca apar astfel de reactii, opriti utilizarea produsului si
consultati medicul.

. Primerul si decapantul sunt volatile si inflamabile. A nu se utiliza n
apropierea focului. Inchideti flaconul imediat dupa utilizare si feriti-I
de sursele de aprindere.

. In cazul contactului cu ochii, clatiti imediat cu apa si adresati-va
medicului.

. Evitati contactul materialului de céptusire cu imbrécémintea. Este
dificil de indepartat odata ce a facut priza si a penetrat tesatura.

. Atunci cand aplicati materialul de captusire,trebuie evitata
amestecarea sau contactul cu urmatoarele materiale. Acestea pot
intarzia realizarea prizei sau afecta adeziunea.

* Manusi din latex, pudra din manusi

* Materiale de amprenta pe baza de silicon de condensare
* Materiale de amprenta polisulfide

* Materiale care contin eugenol

* Materiale de captusire rezilienta ale altor companii

* Réasina acrilica nepolimerizata

. Tnainte de utilizare, verificati dacd axul GC RELINEII POINT FOR
TRIMMING sau GC RELINE T WHEEL FOR FINISHING se roteste
corect, fara distorsiuni.

. Rotiti varful sau discul dinspre materialul de captusire spre baza
protezei.

. Nu utilizati o presiune excesiva atunci cand folositi varful sau discul.

. Atunci cand ajustati sau finisati materialul de captusire, purtati o
masca de protectie pentru a evita inhalarea prafului de silicon, si
utilizati ochelari de protectie.

10. Echipamentul de protectie personal (PPE) cum ar fi manusile,

mastile si ochelarii de protectie trebuie utilizate intotdeauna.
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Unele produse mentionate in aceste Instructiuni de Folosire pot fi
clasificate ca periculoase conform GHS. Familiarizati-va intotdeauna cu
fisele cu date de siguranta disponibile la:

https://www.gc.dental/europe
Pot fi obtinute deasemenea de la distribuitorul dumneavoastra.

CURATAREA S| DEZINFECTAREA

RECIPIENTE DESTINATE UTILIZARILOR MULTIPLE: pentru a se evita
contaminarea incrucisata intre pacienti acest dispozitiv necesita un
nivel mediu de dezinfectare. Imediat dupa utilizare inspectati N
dispozitivul si eticheta pentru a observa daca au suferit deteriorari. In
cazul in care dispozitivul este deteriorat, renuntati la utilizarea sa.
ANU SE INTRODUCE IN LICHID. Curatati dispozitivul cu atentie
pentru a preveni uscarea si acumularea de substante contaminante.
Dezinfectati cu un produs medical autorizat pentru prevenirea si
controlul infectiilor de nivel mediu in conformitate cu reglementarile
nationale / regionale.

Raportarea efectelor nedorite:
In cazul in care apar orice fel de efecte nedorite, reactii adverse sau
evenimente similare ca urmare a utilizarii acestui produs, inclusiv a
celor neincluse in aceste instructiuni de folosire, va rugam sa le
raportati direct catre sistemul de control competent, relevant, prin
selectarea institutiei corespunzatoare din tara dumneavoastra din lista
disponibila n link-ul urmator:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
precum si catre sistemul nostru de control intern: vigilance@gc.dental
In acest fel veti contribui la imbunétatirea sigurantei oferite de acest
produs.

Revizuit ultima data: 01/2024

BHAMATENbHO NPONHTAVITE UHCTPYKLMIO
nepea npumereHmenm

GC RELINE™II Soft

GC RELINE™I ExtraSoft
OXU CU PEHAIZIH"“ II CocbT
XKW CU PEJNTAUH™ T QkcTpa CohT

BUHWNMNONUCUNOKCAHOBBI MATEPVAI ANA MPAMOW MAKOM
MEPEBA3VPOBKWM CbEMHbIX MPOTE30B

GC RELINE"I PRIMER FOR RESIN
KU CY PENAWH™ T NPAUMEP 1N NNACTMACC

MONUMEPHbIN MPAVMEP / AOTE3VB AN . N
BUHUMMONMUCUITOKCAHOBOIO MATEPUATA ANA NPAMOW MATKON
MEPEBA3V/POBKWM CBEMHbIX MPOTE30B

GC RELINE™ I FINISHING MATERIAL
[IKM C/ PENAVH™ TL MATEPYAN [IN OUHMLLIHOM OBPABOTKN

MOKPbITUE A1 BUHUNMONNCUIIOKCAHOBOIO MATEPUANA
ANA NPAMOU MATKOW MEPEBA3SNPOBKN CbEMHbIX MPOTE30B

GC RELINE™II POINT FOR TRIMMING

DKW CU PENTAUH™ I LUNU®OBATIbHASA FONIOBKA

WTNMSOBAIIBHASA FONTOBKA 1513 OEPABOTKN MACKOro
MEPEBA3VPOBOYHOIO MATEPUATIA

GC RELINE™ I WHEEL FOR FINISHING
MKV CY PENAH™ T oUNbLIbl KONECOOBPA3HbIE

KONECOOBPA3HbIE ®UNbLibl AN1A ®UHULLIHOW OBPABOTKM
MATKOro NEPEBA3NPOBOYHOIO MATEPUATIA

GC RELINE™I REMOVER FOR RESIN

DKV CV PENAH™ I PACTBOPUTESb NS NOJIUMEPOB
PACTBOPWTENb A1 MArKOTO NEPEBA3VIPOBOYHOTO MATEPUANIA

[Ains ncnonb3osaHns TONbKO BPA4YOM-CTOMATONOrOM B COOTBETCTBUN C
noka3aH1sIMU K PUMEHEHMIO.

GC RELINE I Soft u - 3T0 MArkue
npoknaaoyHble MaTepuarnsl, COoTBeTCTByloL e cTaHaapTy ISO 10139-2, Tun A.

MOKA3AHUSA K MPUMEHEHUIO
1. Mepe6a3upoBKa CbeMHbIX NPOTE308B NPY TOHKOI HYBCTBUTENBHON
CNU3MCTON NN pe30pBLnK anbBEONAPHOTO rpebHs.

2. Mepe6aanpoBka CbEMHbIX IPOTE30B NP HANNYMU OCTPOTO KOCTHOTO
anbBEONAPHOTO rPeGHs.

. Mepebasnposka CbeMHbIX NPOTE30B NPU HANUYNM KOCTHBIX NOAHYTPEHNIA
(Npy 3aTpyaHEHUSIX BO BPEMS! YCTAHOBKM /UK U3BNIEYEHNS NPOTE3a).

4. Nepe6a3npoBka CbEMHLIX IPOTE30B C ONOPOII HA UMMNAHTATSI.

NPOTUBOMOKA3AHUA
He npuMeHATb AaHHbIi NPOAYKT y NALMEHTOB C Hanuunem B aHamHese
annepruyeckix peakuyil Ha CUNMKOHOBbIE MaTepUars.

WHCTPYKLUMA NO SKCNNYATALUU

A) NPAMASA NEPEBA3VIPOBKA
1. MpoBepbTe NpaBunNbLHOCTL NpuneraHns 6asnca npoTesa kK NPOTE3HOMY

TOXY 1 BO3MOXHOE Hannuue YyBCTBUTENbHbIX 06acTer CIM3ncToin

nog npote3om (Hanp. ucnonb3ys matepuan FIT CHECKER ADVANCED

nnun FIT CHECKER ADVANCED BLUE).

. MpoAe3MHbULMPYIITE NOBEPXHOCTL NPOTE3a NOAXOAALMM CPEACTBOM,
He cofepxalynm CnupT, U 3aTeM TwartensHo npocywuTe. MonHocTbio
3a4uctute obnacte, noanexadulyio nepebasnposke, u 3arpybute eé,
NPeAnoYTUTENBHO C NOMOLLBK MUKPOAGPA3UBHON TEXHONOMUM PaBoThI.

3. OuncTUTE NOAroTC 7 NpoTe3 B yNbTp 0l1 ycTaHoBKe,
NoOMeCTUB B PacTBOP AN YbTPa3ByKOBbIX YCTAHOBOK MM B
(hepMeHTHbI PacTBOP, @ 3aTeM TiuaTenbHO npocywmTe. HanecuTe
npaimep GC RELINE I PRIMER FOR RESIN Ha nepe6asupyemyto
MNOBEPXHOCTb YACTOW CYXOit KUCTOUKOM 1 06ayINTE Cyxum, He
coaepxalumm Macna, Bo3ayxoM. M3Geraiite KoHTaKkTa NaTekcHbIX
nepyaTok, NopoLLKa C NepYaTokK 1 Np C NOBEPXHOCTBIO NPOTE3a.
Mpumeyanue:

BakpbiBanTe hnakoH ¢ NpaiiMepoM HeMeANEeHHo nocne

ncnonb3osaHusa. He gonyckaiTe nonagaHus Bnaru 8o pnakox, s

NPOTUBHOM CrlyYae XMAKOCTb NPaitMepa MOXET NOMYTHETb.

. BoinaBute GC RELINE I Soft unu Extra Soft HenocpeacTeeHHo Ha
npotea. Pabouee BpeMs COCTABMSIET 2 MUHY Tbl PU KOMHATHOM
Temnepatype 23°C (73°F).

Mpumeyanue:

1) Mepep Tem, kak NpUCTYNUTL k paboTe, BblaaBuTe HeGonbLuoe
KOMMYECTBO NaCT U3 KapTPUAKa, YTOBkI yGeanTLCs, YTo 06a
KOMMOHEHTa TCst HO, CMeCb B PaBHbIX
nponopumsix. EC COOTHOLEHWE NacT B CMECH HepaBHOE, BPEMst
OTBEPXKAEHNS 3aMELIaHHOTO MaTephana MOXeT YBENMIUTLCS, U Toraa
HYXHO Gy/eT BbiepXKaTb NPOTE3 B NONIOCTY PTa AOMbIE 5 MUHYT.

2) He ncnonbayitTe pacTsopuTenu Tuna cnuprta B 06nacTu rpaHuLbl
mexay npotesom u matepuanom GC RELINE I - aTo npuBeaér k
oTAeneHuio nepeGa3npoBOYHOro MaTepuana ot npoTeaa.

. YcTaHoBUTE NpoTe3 B NONOCTYH pTa naumeHTa. MonpocuTe nauneHTa
NPUKYCUTL B NONOKEHMN LIEHTPASBHON OKKIIO3UM 1 NPON3BeanTe
YHKLMOHANBHBIE ABKEHMS.

. MpoTes nonxeH ocTaBaTbCs HA CBOEM MECTE B TeYEHNE 5 MUHYT,
3aTem n3BneKuTe ero.

7. OCTPbIM HOXOM UMW HOXHULAMY YAANUTE N3NULIKKA MaTepuana ¢ kpaes
GC RELINE I Soft unu Extra Soft. Cnerka npuaaenusas, nocteneHHo
obpabartbiBaiiTe kpasi ¢ nomolbio ronoeku GC RELINE I POINT FOR
TRIMMING Ha ckopocTu He Bbllwe, Yem 20,000 06/MnH. PUHULIHYIO
obpaboTky Te [i] GC RELINE I
WHEEL FOR FINISHING Ha ckopocTy He Gonblueii, 4em 6,000 06/MuH.
Mepes ucnonkaosaHnem unbuUbl CneayeT HaAEXHO 3aKPenuTL Ha
BPALLAIOWEACS OCU C NOMOLLBIO (HMKCUPYIOLLETO KONNAYKa N BUHTA.

8. Ecnun Heobxoaumo 06uTheA elle Gonblueil rmaakocTyi, nocTynanTte
cneaytowum obpasom:

(NB: 1ByXKOMMOHEHTHbI MaTepuan ansa puHuwHon obpaboTtku (GC

RELINE T FINISHING MATERIAL A & B) npoaaértcsa oTaensHo)

a) Mo nepudbepun HaHecuTe Ha kpas npotesa npaiivep GC RELINE I
PRIMER FOR RESIN, aTo o6ecneuuT cBsiab C MaTepuanom Ans
uHMWHOM 06paboTkn GC RELINE T FINISHING MATERIAL. He
HaHOCHTE NMpaviMep HEMOCPEACTBEHHO Ha Nepe6asnpoBOYHLIN MaTepuarn.
AkkypaTHO npocyLu1Te npaimMep (kak on1caHo B NyHKTe 3 Bbilue).

b) Hakanarite Ha Gymary Ansi 3aMelLMBaHNs OAMHAKOBOE KOMIMYECTBO
KOMMNOHEHTOB MaTepuana Anst huHuiuHoi obpaboTkn GC RELINE I
FINISHING MATERIAL A & B. 3amelwuaiite MoaudukaTop NnacTUkoBbIM
wnarenem n HaHecuTe cMecb Ha kpasi GC RELINE I Soft unwm Extra Soft
v Kpasi npoTesa ¢ nomolibio rybku. Paboyee spems coctasnsiet
2 MUHYTBI, BpEMSA OTBEPXKAEHUS — 4 MUHYTbl NPU KOMHATHO
Temnepartype 23°C (73°F). CneayeT npoBepuTh NpUnacoBky npoTeaa,
MCNOnb3ysi CrieunanbHbli Matepuar.

B) HEMPAMAA NEPEBEA3SUPOBKA

. CnenyiiTe MHCTPYKUMAM NYHKTOB 1-4 Ans npsMoii nepe6asmposku.

2.YcTaHoBM T€ NPOTE3 Ha F’MNCOBOI MOAENM U NO3NLNOHNPYATE ero no
npuUKycy B apTUKynsTope.

3. CHUMUTe NpoTe3 ¢ Mofenu NpubnnuanTensHo Yepea 30 MUHYT.

4. Mpyn HeoBX04MMOCTN NPOU3BEANTE AENCTBUSA, ONUCAHHBIE B MYHKTaX
7-8 ans npsamon nepe6a3npoBKu.
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UNNIOCTPUPOBAHHASA TEXHUKA
O6pabortaitte aTy o6nacTe u

Mpaitmep ans nnacTmaccs! npomaoqweﬁ)nwmwm o6paboTky

MepeGaanposoynbiit
matepuan

Nepeasnposoursii ~
warephan ~

| A

Basuc npotesa

— —

Baauc npoteaa
Hanpasnerve
Bpawenys

MepeBaaupoBoyHbiit
marepran

Tonoska / anck
Mpaiimep ans nnacTmacce!
—

Tepetaanpososnsi l
> s

Basuc npotesa

Basuc npotesa

MaTepuansl Ansi okoHYaTeNbHOi 06paboTku

e
/777777777

Basvc npotesa

yXO[ 3A NEPEBA3UPOBAHHbLIM NPOTE30M

1. MopekoMeHAyiATe NaUMeHTy O4MILATL NPOTE3 Kak MUHUMYM OAUH Pas3 B
A€Hb MATKOW WETOYKON C MbISIOM B MPOTOYHOM BOAE.

2. Yepes 3 mecsua nocne HaHeceHus GC RELINE I Soft unu ExtraSoft
npoBepbTe NPOTE3 Ha NPE/IMET OTNOKEHNS 3YBHOTO KaMHsi, a Takxe
OLIEHUTE COCTOSHUE TkaHeil NonocTu pra. Mpu HeOBXOAMMOCTY yaanuTe
nNacTMaccy ¢ npoTe3a B MecTax 3aBblLEHMs 1 3aN0NHUTE X HOBOI
nopuueit matepuana.

3. Ecnn TpebyeTcs no6aBnTh eLé oauH crnon Matepuana nosepx
MMeIoLLerocs, 3a4ncTuTe NOBEPXHOCTb MMEloWerocs Matepuana
wrnudosansHon ronoskoit GC RELINE T POINT FOR TRIMMING n
HaHecuTe HOBEIN CTIo/ MaTepuana (He nosaHee, Yem yepes 3 mecsiua
nocne npeablayulei nepeGasnposku).

4. [INs 3aMeHbl MMEIOLErocsi MaTepuana creayiTe npoueaype, OnucaHHom
HIDKe:

a) HagpexbTe CUNUKOHOBBLIN MaTepuan ckanbnenem, 4tobbl
06HaXunack NoAnexallas NoBEPXHOCTb NNacTMacehl.

b) BblaaBuTe Heckonbko kanenb pactsoputens GC RELINE I
REMOVER FOR RESIN Ha noBepxHocTb npoTesa.

c) BcTaebTe WwWnaTenb Wnu Apyroi NOAXOAAWMIA MHCTPYMEHT Mexay
CrI0eM CUNIMKOHOBOrO MaTepyarna 1 niacTMaccoBoil OBEPXHOCTHIO
npoTesa 1, okasbiBasi yMEpPEHHOE AaBreHue, OTAENNTE CUIIMKOHOBbIN
matepuan ot npoTesa.

d) Mocne cnr 0 p 3aunctute T
npoTesa, Noanexallyio nepe6asnupoBke, 40 €& NOMHOM YACTOTbI. 3aTem
cnepynTe NyHKTam 2-8 BbILLEU3NOKEHHbBIX UHCTPYKLMIA.

It :

XPAHEHUE
[Ansi nonyyeHns ONTMMAarbHbIX PE3ynbTaTos paGoThl XpPaHUTE NPU KOMHATHOI
Temnepatype (15-25°C) (59-77°F) u Baanu oT NpsiMoro COfHeYHOro ceeTa.

YMNAKOBKU
1. CTAPTOBbI/I HABOP
1) MaTepwnan g kapTpuaxax GC RELINE I CARTRIDGE
KapTpuax Soft 59 r (48 mn) unu kapTpuax Extra Soft 57 r (48 mn) (1)
2) Mparimep ans nnactmaccsl GC RELINE I PRIMER FOR RESIN 8 (10 mn) (1)
3) WnudosanbHas ronoska GC RELINE I POINT FOR TRIMMING (1)
4) Konecoo6pasHble dunblbl GC RELINE T WHEEL FOR FINISHING (1)
5) Pacteoputens GC RELINE T REMOVER FOR RESIN 51 (5.5 mn) (1)
6) CmewmBalowne Hacaaku ans kaptpumxen MIXING TIP I L (6 wTyk)
7) OpgHopasosbie kucTm (3)
8) MnacTukosblii wnatens (1)
2. OTAENbHbIE NO3NUMK
1) Matepuan B kapTpumxax GC RELINE I CARTRIDGE
KapTpuax Soft 59 r (48 mn) unu kapTpuax Extra Soft 57 r (48 mn) (1)
2) Mpaimep ans nnactmaccel GC RELINE I PRIMER FOR RESIN 8 r (10 mn) (1)
3) Matepuan ans ¢punHuwHomn o6padotkn GC RELINE Il FINISHING
MATERIAL A&B 10 1 (9 M) (1 hiakoH Kax/aoro KOMMOHEHTa)
4) WnudosansHas ronoska GC RELINE I POINT FOR TRIMMING (3)
5) Konecoo6pasHblie hunbubl GC RELINE T WHEEL FOR FINISHING (12)
6) Pacteoputens GC RELINE T REMOVER FOR RESIN 51 (5.5 mn) (1)
7) OpHopasosbie kucTu (6)

MEPbI MPEAOCTOPOXHOCTHU

1. B peqikux Cnyyasx y HEKOTOPLIX NALNEHTOB HaBMIofanack NoBLILEHHas
4YBCTBUTENBLHOCTL K MaTepuany. B cyyae BO3HMKHOBEHMs!
annepruyecknx peakuyii Heo6xoANMOo NpekpaTUTL UCMoNb3oBaHNe
matepuana u 06paTUTLCS K Bpady COOTBETCTBYIOWIEN Crieynanmaaumn.

2. MNpaiimep 1 pacTBOpUTENb ABNSIOTCA NETYYUMU N OFHEONACHBIMU
seljecTsamu. He CNonbayiTe ux 86n13u OTKPLITOrO NNameHn.
BakpbiBaiiTe (hNakoH HEMEANEHHO NOCHE MCMONb30BAHNS U AEPKUTE €ro
BAMNM OT UCTOYHUKOB BOCTNAMEHEHMS.

3. B cnyyae nonapanus B rnasa HeMeAneHHo NPOMOoWTe NX BOAOI 1
ofpaTtuTech k Bpayy COOTBETCTBYIOLLEI Cneymannaaumn.

4. N3beraiite nonaaaHus nepe6a3vpoBOYHOro Matepnana Ha oaexay.
Ecnv oH nponuTaeT TkaHb 1 3aTBEpAEET, ero GyAeT TPyAHO yaanuTs.

5. Mpu HaHeceHU Nepe6a3npoBOYHOTO MaTepuarna CneanTe, YTobsl He
6bIN10 KOHTAKTa CO CeAYIOUWUMI MaTepuanami (OH1 MOryT 3aMeannTL
NPOLECC OTBEPXKACHUS UMM YXYALWNTb aAre3nio):

* NlaTeKcHble nepyaTku, NOPOLLOK C NepyaTok

* CnenoyHble CUMMKOHOBbLIE MaTepuansl KOHAEHCAUMOHHOo Tuna

* MonucynbduaHble cnenoyHbie MaTepuans

* Matepuarbl 3BreHosibHOro Tuna

* Msirkne nepe6a3npoBoyHble MaTepuanbl pyrux npoussoguTtenei
Tk HHble nnacTmaccbl

6. Nepea ncnonbaosaHnem GC RELINE I POINT FOR TRIMMING unu GC
RELINE T WHEEL FOR FINISHING y6eaunTtech, 4To ux ocu BpalaoTcs
npasunbHO, 6e3 MCKaXeHNiA.

7. TonoBKa Mnu AMCK JOMKHbI BPALLATLCS MO HANPaBNeHuio oT
nepe6a3vpoBOYHOro MaTepuana k 6asucy nporesa.

8. MNpu paboTe ¢ ronoBKon UNK ANCKOM He NpunaranTe n3bbITouHoe
nasnexve.

9. labbl He BAbIXaTb CUNMKOHOBY!O Mbifb, NPU 324YMCTKE N DUHULLHO
obpaboTke Nepe6a3npoBOUHOTO MaTepuana HafesaiTe NbiNe3alwunTHyI
MaCKy, a TaKKe HafleBaiTe 3alUTHbIE OUKM.

10. Mpu paGoTe BCeraa UCNoNb3yiTe MHAMBUAYaNbHbIE CPEACTBA 3aALNTHI
(PPE) — nepyaTku, 3aLUMTHbIE MACKM, 3aLUMTHbIE OYKM.

HekoTopbie NIPoAyKTEl, yIOMUHAEMbIE B HACTOSILLEN VHCTPYKUMK, MOTYT BbiTh

KNaccuuuMpoBaHL! Kak ONacHble B COOTBETCTBUM C COrnacoBaHHoM Ha

rnoGansHoM YPOBHE CUCTEMON KNAcCM(UKaLMM 1 MaPKUPOBKN XUMUUYECKIX

seuwecTs (GHS). O6a3aTensHo o C COOTBETCT!

Macnoptamu 6esonacHocTy (safety data sheets), focTynHbIMK No cebinke:
https://www.gc.dental/europe

MacnopTa 6e30MacHOCT! MOXHO Takxe 3anpocuTh y Bawero nocTaswpyka.

OYULLEHWE N OE3NHOEKLMA:
MHOIOPA30BbIE CUCTEMbI AN1A N3BNEYEHWA MATEPUATOB: BO

HOIA nep | OT NALMEHTa K NALUMEHTY
MHCTPYMEHTBI M0A0GHBIX CUCTEM TPEGYIOT NPOBEAESHNS Ae3MHBDEKLNN
NPOMEXYTOYHOTO ypoBHS. Cpasdy Nocne NPMMEHEHMs POBEPbLTE MHCTPYMEHT
11 3aBOACKUE METKI Ha NPEAMET NOBPEXaeHUA. B cryuae obHapyxeHus
NOBPEXAEHWUI HEME/NEHHO NPEKPATUTE UCTONL3IOBAHME UHCTPYMEHTA.
HE MOrPYXATb B XXWMAKOCTb. TwaTensHo o4nLaiiTe UHCTPYMEHT BO

v 3ar 4acTAL 1 nx

NoCneAyIoLLEro NpUCLIXaHNs K NOBEPXHOCTN MHCTPYMEHTa.
MpownssoauTe Ae3NHbEKLMIO, UCNONb3ys 0A06pPeHHbIe opraHamn
3/1paBOOXPAHEHNUS CPE/CTBA MH(EKUMOHHOIO KOHTPONS,, PEKOMEH/0BAHHbIE
ansir wn np TOYHOrO YPOBHSY; B NpoLecce
r wmn /iTe COOTBETCTBYIOLLE HOPMATUBbI
Per1oHanbHOro/HauMoHanbHoro NPaBoBOTO PEryNPOBaHMS.

VIHpopMaLmsi 0 HexenaTenbHbIX COBITUSIX, KOTOPLIE UMEIOT NPU3HAKM
HeBnaronpusTHOro cobbITus (MHUMAEHTa) NpyW UCMOMNb30BaHNN
BbILLIEHA3BAHHOTO MaTepuana Ha TeppuTopun Poccuiickoin deaepaumm, MoxeT
6biTb HaNpaBrieHa ynosHOMOUEHHOMY MPeACTaBUTENio Npou3BoanTens B PO,
000 «KpadhTsait ®apmar: e-mail: dental@kraftway.ru;
http://lwww.kraftwaydental.ru, 129626, r. Mockea, yn. 3-8 MbiTuuimHckas, a. 16,
cTpoeHue 60, komHaTa 30, nomelleHue |, atax 5, 8 495 232-69-33.

Mocneawss pepakuma: 01/2024




AEAH495X K#516mm

GC RELINE™I Soft
GC RELINE™T ExtraSoft

VINYL-POLYSILOXANOVY MAKKY REBAZOVACI MATERIAL

GC RELINE™I PRIMER FOR RESIN

ZIVICOVY PRIMER/ADHEZIVUM PRE VINYL-POLYSILOXANOVY
MAKKY REBAZOVACI MATERIAL

GC RELINE™T FINISHING MATERIAL

OCHRANNY LAK PRE VINYL-POLYSILOXANOVY MAKKY
REBAZOVACI MATERIAL

GC RELINE™T POINT FOR TRIMMING

BRUSIK NA OPRACOVANIE MAKKEHO REBAZOVACIEHO MATERIALU

GC RELINE™TI WHEEL FOR FINISHING

KOTUC NA DOKONCOVANIE MAKKEHO REBAZOVACIEHO MATERIALU

GC RELINE™T REMOVER FOR RESIN

ODSTRANOVAC MAKKEHO REBAZOVACIEHO MATERIALU (NA ZIVICU)

Na pouZzitie len v stomatologickej praxi v doporucenych indikaciach.

GC RELINE T Soft a ExtraSoft su vinyl polysiloxanové méakké
rebazovacie materialy podla ISO 10139-2 typ A.

INDIKACIE PRE POUZITIE

1. Rebazovanie zubnych nahrad u pacientov s tenkou citlivou sliznicou a

resorbovanymi vybezkami.

Rebazovanie zubnych nahrad u pacientov s ostrymi a kostenymi

vybezkami.

. Rebazovanie néhrad u pacientov s kostnymi podbiehavymi miestami
(ktori maju problémy napr. s vkladanim a vyberanim nahrady z ust).

. Rebazovanie protéz nesenych na implantatoch.

A& @ N

KONTRAINDIKACIE
Vyhnite sa pouZitiu tohto materialu u pacientov alergickych na silikén.

NAVOD NA POUZITIE

A) METODA PRIAMEHO REBAZOVANIA

. Skontrolujte sedenie protézy vogi sliznici (napr. s FIT CHECKER
ADVANCED alebo FIT CHECKER ADVANCED BLUE).

. Protézu vydezinfikujte s nealkoholovym dezinfek&nym pripravkom
a dokladne vysuste.

OdTlahgcite oblast, ktora ma byt rebazovana a zdrsnite ju, idealne

mikroabraziou.

. Vygistite v ultrazvukovej CistiCke obsahujlicej ultrazvukovy alebo
enzymaticky roztok a dokonale vysus$te. Na vazobny povrch
naneste ¢istym a suchym Stetcom Zivicovy primer GC RELINE I
PRIMER FOR RESIN a zfahka osuste ¢istym a suchym vzduchom
bez primesi oleja. Nekontaminujte povrch latexovymi rukavicami,
praskom z rukavic apod.

Poznamka:

Ilhned po pouZiti fladticku uzatvorte. Flasticku s Primerom

nekontaminujte vihkostou, inak by sa tekutina primeru mohla

zakalit.

. GC RELINE I Soft alebo ExtraSoft naneste priamo na zubnu
nahradu. Pracovny ¢as je 2 minuty pri izbovej teplote 23°C (73°F).
Poznamka:

1) Vytlacte pasty z kartuse, aby ste zabezpecili rovnomerny podiel
pasty v zmesi. V opacnom pripade mdze zmes tuhnit pomaly a
zubnu protézu budete musiet ponechat v Ustach dih$ie ako 5 minut.

2) Na oblast medzi GC RELINE II a zubnou protézou nepouzivajte
rozpustadlo, ako je alkohol, pretoZe to spdsobi oddelenie.

. Usadte nahradu v Ustach. PoZiadajte pacienta, aby jemne zhryzol

v centralnej okluzii a pomocou pohybov svalov upravite okraje.

Nahradu ponechajte najmenej 5 mindt na mieste a potom vyberte z Ust.

Pomocou skalpela alebo noznic odstrarite z okrajov nadbytoc¢né

mnozstvo GC RELINE II Soft alebo ExtraSoft. Pouzitim lahkého

tlaku postupne opracuijte s brisikom GC RELINE I POINT FOR

TRIMMING pri rychlosti maximalne 20,000 ot./min a dokondite s

dokon&ovacim koti¢om GC RELINE T WHEEL FOR FINISHING pri

rychlosti max. 6,000 ot./min.

Kotu¢ treba pred pouzitim nasadit na mandrel s fixaénou skrutkou,

aby sa udrzal bezpe¢ne na svojom mieste.

. Ak budete potrebovat, aby bol povrch este hladsi, dodrziavajte
nizsie uvedeny postup.

(NB: GC RELINE I Finishing material A a B su predavané

oddelene)

a) Na bocné hrany a okraje protézy naneste primer GC RELINE II
PRIMER FOR RESIN na naviazanie laku GC RELINE I
FINISHING MATERIAL. Primer neaplikujte na rebazovaci
materidl. Primer jemne osuste (ako je uvedené v bode 3 hore).

b) Na miesaciu podlozku naneste rovnaké mnozstvo laku GC
RELINE I FINISHING MATERIAL A a B. Plastovou $pachtlou
zmie$ajte a hubkou naneste na okraje predtym umiestneného
materialu GC RELINE II Soft alebo ExtraSoft do protézy. Pri
izbovej teplote 23°C (73°F) je pracovny ¢as 2 minuty a ¢as
tuhnutia 4 minuty.

Na pripadnu kontrolu presnosti dosadenia rebazovanej zubnej
nahrady pouZite kontrolny material.
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B) METODA NEPRIAMEHO REBAZOVANIA
1. Postupujte podla krokov 1-4 pre metédu priameho rebazovania.
2. Zubnu nahradu upevnite do modelu zo sadry a nasadte do
artikulatora.
3. Po priblizne 30 minutach ndhradu z modelu vyberte.
4.V pripade potreby pokracujte podla krokov 7-8 pre metodu
priameho rebazovania.

llustraéna technika

Zivicovy primer Tuto oblast orezte a vylestite

Rebazovaci  ~
materiél ~

Rebazovaci

material

A

Baza nahrady Baza nahrady

Gumicka/Lest. kotag

Smer otacok Zivicovy primer

Rebazovaci
materiél

Rebazovaci >
materiél

Béaza nahrady

Baza nahrady

Dokoné&ovaci material

Baza nahrady

UDRZBA O REBAZOVANE NAHRADY

1. Poradte pacientovi, aby zubnu nahradu aspoi raz za defi vy¢istil

jemnou kefkou a mydlom pod te¢tcou vodou.

2. Do 3 mesiacov od aplikacie materialu GC RELINE I Soft alebo
ExtraSoft zubnu nahradu skontrolujte, ¢i sa na nej neusadil zubny
kamei, a takisto skontrolujte stav ustnej sliznice. V pripade potreby
zbruste zo zubnej nahrady tlakové miesta a na odlah¢enut oblast
naneste novy material GC RELINE I Soft alebo ExtraSoft.

. Ak je potrebné naniest na stavajlice rebazovanie dalsiu vrstvu, do
3 mesiacov od nanesenia povodnej vrstvy, pévodné rebazované
miesto odstraiite s brisikom GC RELINET POINT FOR TRIMMING a
naneste novy material.

. Pri vymene stévajiceho rebazovacieho materialu dodrziavajte
nasledovny postup:

a) Skalpelom oreZzte a odstrarite ¢o najvacsie mnoZstvo starého
rebazovacieho materialu.

b) Naneste niekolko kvapiek odstrafiovaca silikonu na Zivice GC
RELINE I REMOVER FOR RESIN na povrch akrylovej protézy.

c) Vlozte nastroj alebo lopatku na rozhranie medzi silikonom a bazou
z akrylovej Zivice a pomocou neho odstraiite stary silikénovy
material.

d) Po odstraneni silikonového materiélu, vy¢istite adhezivny povrch
protézy, tak aby ste ziskali dokonale ¢isty povrch. Potom
postupuijte podla pokynov No. 2-8 vo vyssie uvedenych pokynoch.
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USKLADNENIE
Pre zachovanie optimalnych vlastnosti skladujte pri izbovej teplote
(15-25°C) (59-77°F) a chrarite pred priamym sineénym Ziarenim.

BALENIA _
1. UVODNE BALENIE
1) GC RELINE  CARTRIDGE (kartuse)
Soft 59 g (48 ml) alebo ExtraSoft 57 g (48 ml) (1)
2) GC RELINE I PRIMER FOR RESIN 8 g (10 ml) (1) (Primer na Zivicu)
3) GC RELINETII POINT FOR TRIMMING (1) (Brusik na opracovanie)
4) GC RELINE TWHEEL FOR FINISHING (1) (Kotu¢ na dokoncovanie)
5) GC RELINETREMOVER FOR RESIN 5 g (5,5 ml) (1)
(Odstrafiovaé na Zivicu)
6) MIXING TIPIL (6 kusov) (Zmiesavacie koncovky)
7) Jednorazové Stetce (3)
8) Plastova $pachtla (1)
. NAHRADNE BALENIA
1) GC RELINE I CARTRIDGE (kartusa)
Soft 59 g (48 ml) alebo ExtraSoft 57 g (48 ml) (1)
2) GC RELINE I PRIMER FOR RESIN 8 g (10 ml) (1) (Primer na zivicu)
3) GC RELINET FINISHING MATERIAL A & B, 10 g (9 ml) (1 kazdy)
4) GC RELINE I POINT FOR TRIMMING (3) (Brusik na opracovanie)
5) GC RELINE TWHEEL FOR FINISHING (12) (Kot na dokon&ovanie)
6) GC RELINEIIREMOVER (FOR RESIN) 5 g (5,5 ml) (1)
(Odstrarovac na Zivicu)
7) Jednorazové stetce (6)

N

UPOZORNENIE

. Vo vynimoénych pripadoch méze vyrobok spésobit citlivost u

niektorych osob. V tomto pripade preruste pouZivanie vyrobku a

vyhladajte lekara.

Primer a Odstrafovac je prchavy a horlavy. NepouzZivajte ich v

blizkosti otvoreného ohfia. Flasticky, ihned po pouZiti uzavrite a

drzte mimo dosahu zdrojov zapalenia.

V pripade zasiahnutia o¢i, ihned vyplachnite vodou a vyhladajte

lekara.

Vystrihajte sa kontaktu rebazovacieho materialu s odevmi. Po

stuhnuti a preniknuti do textilie sa tazko odstranuje.

Pri aplikacii rebazovacieho materiélu treba dat pozor, aby nedoslo k

miesaniu alebo kontaktu s nasledovnymi materialmi. Tie mézu

predIzit ¢as tuhnutia, pripadne mézu zapricinit nedostato¢nu

adhéziu.

* Latexové rukavice, prasok z rukavic

* Silikénové odtlackové materialy kondenzaéného typu

* Polysulfidové odtlackové materialy

* Materialy eugenolového typu

* Makké rebazovacie materialy od inych vyrobcov

* Nestuhnuté akrylové Zivice

Pred pouzitim skontrolujte, ¢i sa mandrel brisika GC RELINE I

POINT FOR TRIMMING alebo dokoncovacieho koti¢a GC RELINE

TWHEEL FOR FINISHING otaca spravne bez distorzie.

Pri opracovavani brusik alebo kotu¢ rotujte smerom z

rebazovacieho materiélu k baze zubnej nahrady.

Pri pouzivani brusika alebo kotuca na ne prili$ netlacte.

Pri opracovavani alebo dokon¢ovani rebazovacieho materialu

pouzivajte ochranné okuliare alebo masku, aby ste sa vyhli

vdychnutiu silikénového prachu.

10. Osobné ochranné prostriedky (OOP), ako su rukavice, ochranné
okuliare a masky by mali byt vzdy pouzivané.
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Niektoré vyrobky uvadzané v tomto navode na pouzitie, mdzu byt

klasifikované ako nebezpeéné podla GHS. Vzdy sa oboznamte s

bezpecnostnymi listami, ktoré su k dispozicii na strankach:
https://www.gc.dental/europe

Mézete ich tiez ziskat od svojho dodavatela.

CISTENIE A DEZINFEKCIA

VIACUCELOVY DAVKOVACI SYSTEM: aby sa zabranilo krizovej
kontamin&cii medzi pacientmi potrebuje tento vyrobok dezinfekciu na
strednej drovni. Ihned po pouZitim skontrolujte vyrobok a oznacte
zhor$enie.

Zlikvidujte vyrobok v pripade poskodenia.

NEPONARAJTE. Dékladne vycistite vyrobok, aby sa zabranilo
vysychaniu a hromadeniu necistét. Dezinfikovat s registrovanymi
zdravotnickymi dezinfekénymi prostriedkami na strednej tirovni podia
regionalnych / narodnych smernic.

Hlasenie neziaducich G¢inkov:
Ak sa Vam vyskytnu akékolvek neziaduce ucinky, reakcie alebo
podobné udalosti, pri pouzivani tohto vyrobku vratane tych, ktoré nie st
uvedené v tomto navode na pouzitie, oznamte ich priamo cez prislusny
vigilance systém, zadanim spravnej autority Vasej krajiny, na
nasledujicom linku:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
ako aj na nasom vnutornom systéme bdelosti: vigilance@gc.dental
Tymto spdsobom prispejete k zvy$eniu bezpecnosti tohto vyrobku.

Datum poslednej revizie: 01/2024

GC RELINE™T Soft
GC RELINE"T ExtraSoft

MEHKI MATERIAL ZA PODLAGANJE NA BAZI VINIL POLISILOKSANA

GC RELINE"T PRIMER FOR RESIN

AKRILATNI PRIMER / ADHEZIV ZA MEHKE MATERIALE ZA
PODLAGANJE NA BAZI VINIL POLISILOKSANA

GC RELINE™T FINISHING MATERIAL

SREDSTVO ZA KONCNO PREKRIVANJE MEHKIH MATERIALOV
NA BAZI VINIL POLISILOKSANA

GC RELINE™T POINT FOR TRIMMING

KONICA ZA OBLIKOVANJE MEHKEGA MATERIALA ZA PODLAGANJE

GC RELINE™T WHEEL FOR FINISHING

DISK ZA POLIRANJE MEHKEGA MATERIALA ZA PODLAGANJE

GC RELINE™"TI REMOVER FOR RESIN

SREDSTVO ZA ODSTRANJEVANJE MEHKEGA MATERIALA ZA
PODLAGANJE

Samo za profesionalno dentalno uporabo.

GC RELINE I Soft in ExtraSoft sta vinil polisiloksanska mehka
materiala za podloge 1ISO 10139-2 tipa A.

INDIKACIJE ZA UPORABO

. Podlaganje protez v primeru tanke ob¢utljive sluznice in resorbiranih
grebenov.

. Podlaganje protez v primeru ostrih in ko§¢enih grebenov.

. Podlaganje protez v primeru kostnih podvisov (pri tezavnem
vstavljanjem ali odstranjevanju proteze).

. Podlaganje implantatno podprtih protez
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KONTRAINDIKACIJE
Izogibajte se uporabi tega proizvoda pri pacientih z znano alergijo na
silikone.

NAVODILA ZA UPORABO
A)METODA DIREKTNEGA PODLAGANJA

s FIT CHECKER ADVANCED ali FIT CHECKER ADVANCED BLUE).
Dezinficirajte z ne-alkoholnim sredstvom in temeljito osusite
protezo. Ocistite podrocje podlaganja in ga nahraprite, idealno s
postopkom mikroabrazije.

Ogistite v ultrazvo¢nem ¢istilcu z uporabo ultrazvoéne oz.
enizmati¢ne raztopine In temeljito osusite. Nanesite GC RELINE I
PRIMER FOR RESIN (akrilatni primer) na vezavne povrsine, s
pomocjo Cistega, suhega ¢opica in nezno osusite s suhim zrakom,
ki ne vsebuje olja. Povr§ine ne smete kontaminirati z lateks
rokavicami, pudrom iz rokavic ipd.

Opomba:

I

w

Steklenicko takoj po uporabi zaprite s pokrovékom. Ne kontaminirajte

steklenicke primerja z vlago, da se izognete da postane primer
moten.

. Nanesite GC RELINE II Soft ali Extra Soft direktno na protezo.
Delovni ¢as je 2 minuti pri sobni temperaturi 23°C (73°F).
Opomba:

1) Odzracite paste iz kartu$e, da zagotovite enakomeren delez

IS

paste v mesanici. V nasprotnem primeru se lahko strdi po¢asi in

boste morali zobno protezo zadrzati v ustih ve¢ kot 5 minut.
2) Ne uporabljajte topila, kot je alkohol, na obmocju med GC
RELINE II in zobno protezo, saj bo to povzrocilo odlepitev.
Postavite protezo v usta. Pacient naj nezno zapre v centri¢ni
polozaj, nato pa naj izvaja misi¢ne gibe.
Pustite na mestu vsaj 5 minut, nato vzemite protezo iz ust.
. Z skalpelom ali $karjami odstranite viske materiala GC RELINE I Soft
ali Extra Soft. Pod blagim pritiskom postopoma oblikujte z GC RELINE

o
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I POINT FOR TRIMMING s hitrostjo manj kot 20000 obratov na minuto

in dokonéajte z GC RELINE T WHEEL FOR FINISHING s hitrostjo
manj kot 6000 obratov na minuto. Pred uporabo morate disk namestiti
na mandreli s fiksacijskim pokrovom ali z vijakom da ostane fixen.

. Za $e bolj gladek kon¢éni izgled, sledite navodilom spodaj (GC
RELINE I FINISHING MATERIAL A in B se prodajata posamezno)
a) Nanesite GC RELINE I PRIMER FOR RESIN na periferne meje

in robove proteze in vezati z GC RELINE I FINISHING
MATERIAL. Primerja ne nanaSajte na material za podlaganje.
Nezno osusite primer (kot je opisano pod 3. zgoraj

©
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b) Razdelite enaki koli¢ini GC RELINE I FINISHING AMTERILA A

in B na mesalno plos¢ico. Zmesajte s plasti¢no spatulo in
mesanico z gobico nanesite na robove proteze predhodno
obdelano z GC RELINE 1 Soft ali Extrasoft materialom za
proteze. Delovni ¢as je 2 minuti in as strjevanja je 4 minute pri
sobni temperaturi 23°C (73°F).

Po potrebi preverite prileganje podloZene proteze z mehkim
materialom za preverjanje prileganja

B) INDIREKTNA METODA PODLAGANJA
1. Delajte po navodilih iz Direktne metode podlaganja 1. — 4.
2. Protezo postavite na model iz mavca in vstavite v artikulator.
3. Protezo odstranite iz modela po priblizno 30 minutah.
4. Po potrebi sledite navodilom iz Direktne metode podlaganja 7. — 8.

Shematski prikaz metode

Akrilatni primer Odstranite predel in dokoncajte

Material za ~
N —

Material za
> | podlaganje N

podlaganje

Baza proteze Baza proteze

. Konica/Kolo
Smer vrtenja Akrilatni primer
Material za Material za —
podlaganje — ‘ podlaganje

Baza proteze Baza proteze

Finirni material

Baza proteze

VZDRZEVANJE PODLOZENE PROTEZE

1. Pacientu svetujte, naj umiva podloZeno protezo z mehko krtacko in
milom pod tekoco vodo vsaj enkrat dnevno.

2.V treh mesecih po nanosu GC RELINE I Soft ali Extra Soft preverite,

Ce prihaja na protezi do nabiranja zobnega kamna in preverite stanje

mehkih tkiv. Po potrebi sprostite protezo na problemati¢nih mestih in

tja nanesite dodaten material GC RELINE I Soft ali ExtraSoft.

e je potreben dodaten sloj pod Ze obstojeco podloZitev,
razbremenite podroc¢je z GC RELINE I POINT FOR TRIMMING in
nanesite material v treh mesecih od originalne podloZitve.

. Za menjavo obstojece podlozitve sledite naslednjim navodilom.

a) sprostite akrilatno povrino z odstranitvijo silikonskega materiala s

skalpelom.

b) nanesite nekaj kapljic GC RELINE TREMOVER FOR RESIN na

povrsino akrilatne proteze.

c) vstavite instrument ali spatulo med silikon in akrilat in odstranite

silikon z akrilata z instrumentom ali spatulo.

d) po odstranitvi silikona, poskrbite za popolnoma suho povrsino

akrilata. Nato sledite navodilom od 2-8
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SHRANJEVANJE
Za optimalen rezultat priporocljivo shranjujte na sobni temperaturi
(15-25°C) (59-77°F) stran od direktne soncne svetlobe.

PAKIRANJE
1. ZACETNO PAKIRANJE
1) GC RELINE ITkartusa
Soft 59 g (48 ml) ali Extra Soft 57 g (48 ml) (1)
2) GC RELINE I Primer za akrilat 8 g (10 ml) (1)
3) GC RELINE I konica za oblikovanije (1)
4) GC RELINE I polirni disk (1)
5) GC RELINE II odstranjevalec akrilata 5 g (5,5 ml) (1)
6) Mesalni nastavki tip IT L (6 kom)
7) Copié za enkratno uporabo (3)
8) Plasti¢na spatula (1)
. NAKNADNO PAKIRANJE
1) GC RELINE I kartu$a
Soft 59 g (48 ml) ali Extra Soft 57 g (48 ml) (1)
2) GC RELINE I Primer za akrilat 8 g (10 ml) (1)
3) GC RELINE I Finalni material A&B 10 g (9 ml) (1 vsak)
4) GC RELINE I konica za oblikovanje (1)
5) GC RELINE I polirni disk (1)
6) GC RELINE I odstranjevalec akrilata 5 g (5,5 ml) (1)
7) Copic za enkratno uporabo (3)

N

OPOZORILA
1. V redkih primerih lahko izdelek pri nekaterih [judeh povzro¢i
preobcutljivost. V takem primeru prekinite z uporabo in napotite
pacienta k zdravniku.

2. Primer in sredstvo za odstranjevanje sta hlapljiva in gorljiva. Ne
uporabljajte ga v bliZini ognja. Steklenic¢ko zaprite takoj po kon¢ani
uporabi. Izogibajte se virom gorenja.

3. V primeru stika z omi, takoj sperite z vodo in poi$¢ite zdravnisko
pomog.

4. Pazite da material za podlaganje ne pride v stik z obleko, kajti ga je
tezko odstraniti, ko se enkrat strdi in prodre v blago.

5. Pri nanasanju materiala za podlaganje je potrebna pazljivost, da se
material ne zmes$a ali pride v stik z naslednjimi materiali., ker to
lahko podalj$a ¢as strjevanja ali povzro¢i neustrezno adhezijo.

« Lateks rokavice, puder iz rokavic

« Kondenzacijski silikonski odtisni materiali.

« Polisulfidni odtisni material (Npr. GC Surflex-F, Omniflex, Coe-flex).
« Materiali, ki vsebujejo evgenol (Npr. GC odtisni materiali).

* Mehki materiali za podlaganje drugih proizvajalcev.

» Nepolimerizirana akrilatna smola.

6. Pred uporabo preverite, ¢e se os na GC RELINE I POINT FOR
TRIMMING in GC RELINE I WHEEL FOR FINISHING vrti pravilno,
brez distorzije.

7. Konico ali kolo vrtite v smeri od materiala za podlaganje proti bazi
proteze.

8. Ko uporabljate konico ali kolo ne izvajajte prevelikega pritiska.

9. Pri obrezovaniju ali konénem obdelovanju materiala za podlaganje

nosite za$¢itno masko, da ne vdihavate silikonskega prahu in
za$¢itna ocala.

10. Osebna varovalna oprema kot so rokavice, obrazna maska in
za$¢itna o¢ala se mora vedno uporabljati.

Nekateri proizvodi omenjeni v teh navodilih za uporabo so lahko

klasificirani kot nevarni glede na GHS. Vedno se poducite o navodilih za

varno uporabo na:
https://www.gc.dental/europe
Lahko pa jih dobite tudi pri vasem zastopniku.

CISCENJE IN DEZINFEKCIJA

PAKIRANJA ZA VECKRATNO UPORABO: da se izognete navzkrizni
kontaminaciji med pacienti, se za to pakiranje zahteva dezinfekcija
srednjega nivoja. Takoj po uporabi vegkratnega pakiranja, le tega
preglejte in oznacite mesta poSkodb ¢e so le-ta prisotna. Po§kodovane
dele zavrzite.

NE NAMAKAJTE V TEKOCE SREDSTVO ZA DEZINFEKCIJO. Temljito

odistite pakiranje za veckratno uporabo, da preprecite susenje in
nabiranje umazanije.

Dezinficirajte s sredstvom za dezinfekcijo srednjega nivoja, glede na
registrirano zdravstveno infektivno kontrolo, skladno z regionalnim /
nacionalnim smernicam.

Porocilo o neZelenih uginkih:
Ce se zavedate kakrsnih koli nezelenih u¢inkov, reakcij ali podobnih

dogodkov, do katerih je pri$lo pri uporabi tega izdelka, vkljuéno s tistimi,

ki niso navedeni v tem navodilu za uporabo, jih prijavite neposredno
prek ustreznega sistema za stalni nadzor, tako da izberete ustrezen
organ v vasi drzavi dostopni preko naslednje povezave:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_sl|
kot tudi v naSem sistemu notranjega nadzora: vigilance@gc.dental
Na ta nacin boste prispevali k izbolj$anju varnosti tega izdelka.

Zadnja izdaja: 01/2024

. Preverite akrilatno protezo na tankih in ob&utljivih mestih sluznice (npr.

p

Pre upotrebe pazljivo protitati uputstvo.

GC RELINE™I Soft
GC RELINE™I ExtraSoft

MEKI MATERIJAL ZA PODLAGANJE NA BAZ| VINIL POLISILOKSANA

GC RELINE™TI PRIMER FOR RESIN

AKRILATNI PRIMER / ADHEZIV ZA MEKE MATERIJALE ZA
PODLAGANJE NA BAZI VINIL POLISILOKSANA

GC RELINE™T FINISHING MATERIAL

SREDSTVO ZA ZAVRSNO PREKRIVANJE ZA MEKE MATERIJALE
NA BAZI VINIL POLISILOKSANA

GC RELINE™T POINT FOR TRIMMING

VRH ZA OBREZIVANJE MEKOG MATERIJALA ZA PODLAGANJE

GC RELINE™T WHEEL FOR FINISHING

TOCKIC ZA POLIRANJE MEKOG MATERIJALA ZA PODLAGANJE

GC RELINE™"T REMOVER FOR RESIN

SREDSTVO ZA UKLANJANJE MEKOG MATERIJALA ZA
PODLAGANJE

Samo za stru¢nu stomatolo$ku upotrebu u indikacijama za upotrebu.

GC RELINE I Soft i ExtraSoft su meki vinil polisiloksan materijali za
odlaganje ISO 10139-2 tip A.

INDIKACIJE ZA UPOTREBU

1.

2.
3.

4.

Podlaganje proteza kod tanke osetljive sluzokoZe i resorbovanih
kostanih grebena.

Podlaganje proteza kod oétrih i ko§¢atih grebena.

Podlaganje proteza kod kostanih potkopanih predela (uz teSkoce pri
stavljanju ili skidanju proteze).

Podlaganje proteza podrzanih implantatima.

KONTRAINDIKACIJE
Izbegavati upotrebu proizvoda kod pacijenata sa poznatom alergijom na
silikon.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:
A)METOD DIREKTNOG PODLAGANJA

. Proveriti akrilatnu protezu na nepogodnim i osetljivim delovima
sluzokoZe (npr. sa FIT CHECKER ADVANCED ili FIT CHECKER
ADVANCED BLUE).

Dezinfikovati bezalkoholnim sredstvom i temeljno osusiti protezu.

Osloboditi podrucje koje ¢e se podlagati i ohrapaviti ga, idealno

postupkom mikroabrazije.

. Ogistiti u ultrazvu¢nom aparatu za ¢iS¢enje koji sadrZi ultrazvuéni

ili enizmati¢ni rastvor i temeljno osusiti. Naneti GC RELINE I

PRIMER FOR RESIN (akrilatni primer) na povrsinu koja ¢e se

spajati istom, suvom Cetkicom i lagano susiti Cistim, suvim,

nemasnim vazduhom. Povrsina se ne sme kontaminirati
rukavicama od lateksa, puderom iz rukavica i sl.

Napomena:

Bodicu zatvoriti odmah nakon upotrebe.U bocicu primera ne sme

doci vlaga. U suprotnom te¢nost primera moze postati mutna.

GC RELINE I Soft ili Extra Soft naneti direktno na protezu. Radno

vreme iznosi 2 minuta na sobnoj temperaturi od 23°C (73°F).

Napomena:

1) Istisnite malo pasti iz kertridZza da biste obezbedili ravhomernu
proporciju pasti u mesavini. U suprotnom, moze do¢i do sporog
stvrdnjavanja i moracdete da drZite protezu u ustima viSe od 5 minuta.

2) Nemojte koristiti rastvara¢ poput alkohola na mestu izmedu GC
RELINE I i proteze jer ¢e to izazvati razdvajanje.

Postaviti protezu u usta. Zamoliti pacijenta da nezno zatvori usta u

centralnoj okluziji i zatim izvede funkcijske kretnje.

. Ostaviti na mestu najmanje 5 minuta i izvaditi protezu iz usta.
Koriste¢i skalpel ili makaze, odstraniti viak na rubu GC RELINE II
Soft ili ExtraSoft materijala. Lagano pritiskajuci, progresivno
odsecati sa GC RELINE I POINT FOR TRIMMING koristeci brzinu
manju od 20,000 okretaja/min i zavrsiti sa GC RELINE T WHEEL
FOR FINISHING koristec¢i brzinu manju od 6,000 obrtaja/min. Pre
upotrebe, tocki¢ mora biti pricvré¢en na mandrelu fiksacijskim
poklopcem ili zavrtnjem da bi sigurno bio na mestu.

. Ako je potrebno posti¢i jo$ glatkiju povrsinu, slediti dole navedeno
uputstvo (GC RELINE T FINISHING MATERIAL A i B se prodaju
odvojeno).

a) Naneti GC RELINE I PRIMER FOR RESIN na periferne granice
i rubove proteze i spojiti sa GC RELINE I FINISHING
MATERIAL. Primer ne nanositi na materijal za podlaganje.
Lagano osusiti primer (kao u tacci 3. gore).

b) Naneti jednake koli¢ine GC RELINE I FINISHING MATERIAL A
i B na podlogu za me$anje. Mesati plasticnom $patulom i
sunderom naneti me$avinu na rubove prethodno nanes$enog GC
RELINE I Soft ili ExtraSoft materijala i proteze. Radno vreme je
2 minuta, a vreme stvrdnjavanja 4 minuta na sobnoj temperaturi
od 23°C (73°F). Ako je potrebno proveriti prijanjanje podlozene
proteze, treba koristiti nestvrdnuti materijal za kontrolu
prijanjanja.
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B) METOD INDIREKTNOG PODLAGANJA

1. Slediti tacke br. 1-4 za metod direktnog podlaganja.

2. Postaviti protezu na gipsani model i staviti ga u artikulator.

3. Skinuti protezu sa modela nakon otprilike 30 minuta.

4. Ako je potrebno, postupak nastaviti prema tackama br. 7-8 za
metod direktnog podlaganja.

Prikazana tehnika

akrilatni primer obrezati podrucje i ispolirati

materijalza >~ 7
podlaganje ~

materijal za

podiaganie — —

A

baza proteze baza proteze

silikonska gumica

rotacijski smer PP
akrilatni primer

materijal za

podlaganje podlaganje l

baza proteze

R ‘ materijal za

baza proteze

Materijal za zavrsnu obradu

baza proteze

ODRZAVANJE PODLOZENE PROTEZE:

1.

N

w

>

Savetovati pacijenta da podloZenu protezu najmanje jednom dnevno

ocisti mekanom ¢etkom i sapunom pod mlazom vode.

. Za 3 meseca od primene GC RELINE I Soft ili ExtraSoft materijala,
proveriti naslage plaka na protezi i stanje oralnog tkiva. Ako je
potrebno, otpustiti tacke pritiska i naneti dodatni GC RELINE II Soft ili
ExtraSoft materijal na oslobodeno podrucje.

. Ako je potrebno naneti dodatni sloj na postojece podloZeno mesto,

oslobodite postoje¢e podloZeno mesto sa GC RELINE I POINT FOR

TRIMMING i dodajte materijal za 3 meseca od originalnog

podlaganja.

Da se zameni postojeci materijal za podlaganje sledite dole opisani

postupak:

a) Osloboditi akrilatnu povr$inu rezajuci silikonski materijal
skalpelom.

b) Naneti nekoliko kapi GC RELINE T REMOVER FOR RESIN na
povrsinu akrilatne proteze.

c) Umetnuti instrument ili $patulu izmedu silikonskog i akrilatnog
spoja i ukloniti silikonski materijal sa akrilata instrumentom ili
Spatulom.

d) Nakon uklanjanja silikonskog materijala, osigurati potpuno suvu
povrsinu akrilata.

Nakon toga sledite korake 2-8 u gore navedenim uputstvima.

CUVANJE
Preporu¢eno ¢uvati na sobnoj temperaturi od (15-25°C) (59-77°F)
daleko od direktne sunceve svetlosti za optimalnu upotrebu.

PAKOVANJE

1.

N

POCETNO PAKOVANJE
1) GC RELINE I patrona
Soft 59 g (48 ml) ili ExtraSoft 57 g (48 ml) (1)
2) GC RELINET primer za akrilat 8 g (10 ml) (1)
3) GC RELINE I vrh za obrezivanje (1)
4) GC RELINE I to¢ki¢ za poliranje (1)
5) GC RELINE I sredstvo za uklanjanje za akrilat 5 g (5.5 ml) (1)
6) Nastavci za mesanije tip I L (6 komada)
7) Cetkica za jednokratnu upotrebu (3)
8) Plasti¢na Spatula (1)
. DOPUNA
1) GC RELINE I patrona
Soft 59 g (48 ml) ili ExtraSoft 57 g (48 ml) (1)
2) GC RELINE T primer za akrilat 8 g (10 ml) (1)
3) GC RELINEII Finishing materijal A&B 10 g (9 ml) (1 od svakog)
4) GC RELINE I vrh za obrezivanje (3)
5) GC RELINE T tocki¢ za poliranje (12)
6) GC RELINE I sredstvo za uklanjanje (za akrilat) 5 g (5.5 ml) (1)
7) Cetkica za jednokratnu upotrebu (6)

OPREZ

1. U retkim slu¢ajevima proizvod moze uzrokovati osetljivost kod nekih
ljudi. U takvim slu¢ajevima, prekinuti upotrebu proizvoda i obratiti se
lekaru.

Primer i sredstvo za uklanjanje je isparljivo i zapaljivo. Ne
upotrebljavati ga blizu vatre. Bocicu zatvoriti odmah posle upotrebe
i drzati dalje od izvora topline.

U sluéaju dodira sa o¢ima, odmah isprati vodom i potraziti pomo¢
lekara.

Paziti da materijal za podlaganje ne dode na ode¢u. Jednom kada
se stvrdne, tesko ga je odstraniti.

Prilikom nano8enja materijala za podlaganje treba paziti da ne dode
do mesanja ili dodira sa slede¢im materijalima, jer mogu produziti
radno vreme stvrdnjavanja ili rezultirati slabom adhezijom:

* rukavice od lateksa, puder iz rukavica :

* materijali za otiske na bazi kondenzacionih silikona

* materijali za otiske na bazi polisulfida

* materijali koji sadrze eugenol

* mekani materijali za podlaganje drugih proizvodaca

* nepolimerizovani akrilati

Pre upotrebe, proveriti da li se GC RELINE I VRH ZA OBREZIVANJE ili
GC RELINE I TOCKIC ZA FINISIRANJE ispravno rotira bez distorzije.
Rotirati vrha ili tocki¢ za poliranje od podloZene proteze prema bazi
proteze.

Ne koristiti pritisak prilikom upotrebe vrha ili tockica.

Prilikom obrezivanja ili finalne obrade materijala za podlaganje
nositi zastitnu masku kako bi se izbeglo udisanje silikonske prasine
i nositi zastitne naocare.

Li¢na zastitna sredstva, kao $to su rukavice, maska za lice

i sigurnosna zastita za o¢i, treba uvek nositi.
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Tepea 3acToCyBaHHsM yBaXHO
NPOUMTITE IHCTPYKLIIO 3 BUKOPUCTAHHS!

GC RELINE™I Soft
[xiCi PENAWH I Cocbt
GC RELINE™II ExtraSoft

OxiCi PENAWH I EkctpaCodT
BIHIT NONICUITOKCAHOBA ENACTUYHA NMPOKIALKA NI
BHIMHWUW NPOTE3 ANA 3ACTOCYBAHHA NPAMUM METOLOM

GC RELINE™T PRIMER FOR RESIN

DxiCi PENAWH I Mpaiimep Ans CUNiKoH

y
BIHI1 NONIICUTOKCAHOBU M'AKN MATEPIAN [IN1A MEPEEA3YBAHHA

GC RELINE™I FINISHING MATERIAL

OxiCi PENAVH I ®iHipyBanbHU MaTepian
TIOKPUBHWV MATEPIAS ANt BIHIN MOMICUIOKCAHOBOIO
M'SIKOrO MATEPIANY [J151 NEPEBA3YBAHHSA

GC RELINE™I POINT FOR TRIMMING
OxiCi PEJNTAUH I NonoBka ansa TpimiHry

OBPI3HA TONTOBKA 413 M'AKOrO MATEPIANY A1 NEPEBA3YBAHHA

GC RELINE™T WHEEL FOR FINISHING

OxiCi PENAWH I uck ans diHipyBaHHA
MIONIPYBATLHE KOMECO [1N1A M'AKOTO MATEPIANY 117 MEPEBA3YBAHHS

GC RELINE™T REMOVER FOR RESIN
[OxiCi PENTAUH I PemyBep AnA cUnNikoHy

3ACIB ANA BUOANIEHHA M'AKOrO MATEPIATTY INTA NEPEBA3YBAHHA

Neki proizvodi spomenuti u ovom Uputstvu za upotrebu mogu da se
klasifikuju kao opasni prema GHS. Uvek proverite u sigurnosno
tehni¢kom listu na:

https://www.gc.dental/europe
Takode su dostupni kod vaseg dobavljaca.

CISCENJE | DEZINFEKCIJA

VISEKRATNO UPOTREBLJIVA PAKOVANJA: kako bi se izbegla
kontaminacija izmedu pacijenata ova viekratno upotrebljiva pakovanja
zahtevaju dezinfekciju srednjeg nivoa. Odmah posle upotrebe
pregledati viSekratno upotrebljivo pakovanje i oznaciti o$te¢enja ako ih
ima. OSte¢enu spravu odbaciti.

NE URANJATI U TECNO SREDSTVO ZA DEZINFEKCIJU. Detaljno
ocistiti visekratno upotrebljivo pakovanje kako bi se sprecilo suSenje i
nakupljanje prljavstine.

Dezinfikovati sredstvom za dezinfekciju srednjeg nivoa prema
registrovanoj zdravstveno-infektivnoj kontroli u skladu sa regionalno /
nacionalnim smernicama.

Obavestavanje o nezeljenim dejstvima:

Ako postanete svesni bilo kakvih neZeljenih dejstava, reakcija ili sli¢nih

dogadaja do kojih je doslo upotrebom ovog proizvoda, ukljuCujuéi i one

koji nisu navedeni u ovom uputstvu za upotrebu, molimo da ih prijavite

direktno kroz odgovarajuéi sistem nadzora, odabirom odgovarajuceg

autoriteta u vasoj drzavi, dostupno putem sledece veze:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

kao i na na$ interni sistem nadzora: vigilance@gc.dental

Na taj nacin doprine¢ete pobolj§anju sigurnosti ovog proizvoda.

Poslednja revizija: 01/2024

[ins BUKOPUCTaHHS NULLE NikapAMU-CTOMATONOraMy Y BUNAAKaX, Lo onucaHi
B [laHil IHCTPYKLT.

GC RELINE I Soft (1xiCi Penaiit T Cochr) Ta ExtraSoft (EkctpaCodt) —
nonicunokcaHoBi Matepiany Ans m'sikoro nepebasysaHHs 1ISO 10139-2 Tun A.

MOKA3AHHA AN BAKOPUCTAHHSA

1. AAns nepe6asyBaHHs 3HIMHOrO NpoTe3a y BUNazAKY TOHKOT Yy Tnneoi
cnu3oBoi Ta pe3opbuii rpebeHis.

2. ins nepe6a3dyBaHHs 3HIMHOTO NPOTE3a Y BUNA/KY HAasiBHOCTi FOCTPUX
rpe6eHiB Ta rpeGeHiB 3 TOHKOI CMIN30BOIO.

3. ins nepe6asyBaHHs 3HIMHOTO NpoTe3a y BUNa/iKy HasBHOCTi BUPaXeHUX
NIAHYTPIHb (IO YCKNAAHIOKOTE NPOLIEC BCTAHOBNEHHS Y1 BUNYYEHHS
3HIMHOrO NpoTesa).

4. ins nepe6a3syBaHHs 3HIMHUX NPOTE3iB Ha iMNNaHTaTax.

MPOTUMOKA3AHHSA
YHUKaiTe BUKOPUCTAHHA NPOAYKTY Y NaUiEHTIB 3 NiATBEPAXEHOI anepriyHo
peakuieto Ha CUNIKOHOBI MaTepianu.

BKA3IBKU 10 BUKOPUCTAHHSA
A) METO[ NPAMOIO NEPEBA3YBAHHA MPOTE3A
1. MepeBipTe NNAacTMacoBWiA 3HIMHWIA NPOTE3 Ha NPUNAraHHS Ta HAsBHICTL
UyTNMBKX AINSHOK Ha Cr30BIi 06onoHLi (Hanpuknag, 3a gonomoroio FIT
CHECKER ADVANCED (®IT YEKEP E[IBAHC[) a6o FIT CHECKER
ADVANCED BLUE (®IT YEKEP EABAHC BNAKUTHUN).

2. NpopesiHdikyinTe piAUHOLO, ika HE MICTUTL CNIUPT, Ta peTeNbHO BUCYLWITL
3HIMHUIA npoTea. Buaanite wap matepiany npoTesa 3 AiNsSHOK, Wo
npuaHaveHi aAns nepebasysaHs Ta 3arpy6iTk i, HaliKpallle - 3a ONOMOroio
nicKoCTpyMeHeBoro anapara.

. OYMCTITh B YNbTPa3BYKOBIil BaHHI, ika MICTUTb PO3UMH NS YNbTPa3ByKoBOI

w

06po6ku abo eH3MMaTUYHWII PO3YWH, | pETENbHO BUCYLWITb. BUkopucToBylouMn

YUCTUI NEH3NUK, HAHECITL Npaimep ans nnactmac GC RELINE I (OxiCi
PEJIAVH II) Ha KOHTaKTHY NOBEPXHIO Ta BUCYLLITb CTPYMEHEM CYXOro
uncToro nosiTps 6e3 Aomiok MacTuna. He 3abpyaHioiiTe noBepxHio

na py , Tanbkom 3 py iTn.

Mpumitka:

Oppasy nicns BUKOPUCTAHHA BCTAHOBITb KPULLEYKY NAALKM Ha Micue.
YHuKaiiTe NOTpannsHHs BONOMM B NAALWKY Npaimepa, iHakwe pianHa
MOXe NOMYTHITU.

4. Posnoainite GC RELINE I Soft (IxiCi PEMAWH I Cocht) a6o ExtraSoft
(EkctpaCodT) 6esnocepeaHbo no npotedy. Po6ouuit 4ac matepiany
cKnaaae 2 XBUnMHM Npy KiMHaTHI TemnepaTypi 23°C (73°F).
Mpuwmitka:

1) Buaasite nacTv 3 kapTpuaxa, wob 3abeaneynti piBHOMipHY nponopuilo

nacT B CyMili. IHaKwWwe cyMmill Moxe TBEPAHYTW NOBINLHO, i Bam
[10BEAETbCS TPUMATN NPOTE3 Y POTOBIi NOPOXKHUHI Binblue 5 XBUNKUH.
2) He BUKOPUCTOBYITE PO3YMHHIK, HANPUKNaa cnupT, Ha AinsHui Mix GC
RELINE I (AxiCi PENAVH I) Ta 3HiMHUM NpOT@30M, OCKinbKM Lie
npu3seze 10 BTpaTyh ajresii.
. BcTaHoBITL NpoTe3 y NOpOXHUHI poTa. MonpociTe nauieHTa nerko 3iMKHy T

o

uieneny B NONOXeHHI LeHTpanbHOi OKNIoaii | BUKOHaNTe dyHKLUioOHamnbHI Npo6u.
. MauieHT NOBMHEH yTpuMyBaTh NPoTe3 y Uil No3uLii ynpoaoBX WoHanMeHwe
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5 XBUNMH, NiCAISt YOTO NPOTE3 il BUBECTY 3 NOPOXHUHM POTa.

7. Cxanbnenem abo Hoxuusamu Buaanits Hagmwkn GC RELINE T Soft (AxiCi
PENAVH I Cogot) abo ExtraSoft (ExctpaCodbt) no kpasix. 3a gonomoroio
OBPI3HOI TONTOBKW GC RELINE I 3 nerkum aycunnam Ha WemuakocTi Ao
20.000 o6epris Ha xB1UnMHy 0BpixkTe MaTepian Ta 3a AONOMOroK
MNONIPYBAJIbHOIO KOMIECA GC RELINE T (AxiCi PENIAVH T)

BiANoONipyiTe NOBEPXHIO NpoTe3a Ha WBMAKOCTi 40 6000 06epTiB Ha XBUNUHY.

Mepen 3acTocyBaHHAM KONECO Crif BCTAHOBUTI Ha MaHapeny 3 dikcyounm
KkoBMmaykom abo 3akpyTUTH, 1106 BOHO Ha/liiHO Y TPMMYBAMOCA Ha MicLi.
.Y pasi notpe6un oTpumaHHs wie 6inbLu rnaakoi NOBEpXHi BUKOHaTe
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npoueaypu, Wo onucani Huwk4e: (Mpumitka: nonipysansHi Matepianu A 1a

B GC RELINE I (OxiCi PENTAVH I) npoaatoTbcsi okpemo).

a) Ans 6oHanHry MONIPYBAIIBHOIO MATEPIANY GC RELINE I (OxiCi
PEJ'IA@H 1) HaHeciTb npaiimep Ans nnactmac GC RELINE T (OxiCi
PENAWH I) ha nepudbepito Ta no kpasix npoteaa. He HaHOCITL Npaiimep
Ha maTepian ans nepe6asysaHHs. O6epexHo BUCYLWITL NpaitMep (k.
3a3Hay4eHo B NYHKTI 3 BuLLe).

6) HaHeciTe Ha 610K ANs 3aMillyBaHHs OAHAKOBY KiNbKiCTb NOMNipYBanbHNX

martepianis A ta 5 GC RELINE I (OxiCi PE/TAMH I). 3amiwaiite

NNacTMacoBMM WNaTeNIemM Ta HaHECiTb OTPUMAHy CyMill ryGKolo Ha Mexi

MiX paHilwe Haknaaenum matepianom GC RELINE I Soft (AxiCi
PENAWH I Cod) abo ExtraSoft (EkctpaCodT) Ta npotezom. PoGounit
yac cknapae 2 XBUNWHW, @ 4ac TBEPAIHHA — 4 XBUNUHU NPU KIMHATHI
Temnepartypi 23°C (73°F).

Axwo Tpeba TV npunacy r

npoTesa, BUKOPUCTOBYITE HENOMIMEPU30BaHNIA MaTepian Ans
NepeBipKN NPUNSraHHs.

b) METOZ HEMPAMOTIO NEPEEA3YBAHHA
1. BoTpumy#iTech BKasisok n. 1-4 woao meToay NpsmMoro nepebasysaHHs.
2. BcTaHoBITL NpOTE3 Ha rincoBy Moaens Ta 3adikcyiiTe ii B apTukynaTopi.
3. 3HimiTb NnpoTea 3 moaeni Yepea 30 XBUNUH.
4. Mpw noTpebi AOTpUMYITECS BKA3iBOK N. 7-8 LLOAO METOAY NPSIMOro
nepebasyBaHHs.

|I’|DOCTPOBBNB meToaukKa
MpaiiMep Ans nnacTmacw

O6piaaTw B wiii 06nacti Ta sigwnidysat

Marepian ans

Marepian ana ~
nepeGasysaks _—

= | nepetasysanta <

| 4

Ba3a 3HiMHOro npotesy

Baasa 3HiMHOro npoTeay

Hanpsimok
obepTaHHs

loniska/ Koneco

Mpaiimep Ans nnacTmack

Marepian ans

Marepian Ans
nepeGasyBanHs

— ey, | =

Basa aHimHoro npoTeay

Baaa aimHoro npoTeay

TepMeTuK KpaioBOro NPUNSAraHHs

Marepian an:
nepeba3syBaH

Baasa 3HiMHOro npoteay

Aaornsa 3A NEPEBA30BAHMM MPOTE3OM
1. Monepe/bTe NauieHTa Npo Te, WO 3HIMHUIA NpoTe3 HeOobXiAHO NPUHaNMHI
pas3 Ha [1eHb YACTUTM M'SKOIO LL{TKOIO T2 MUTIOM Mifi NPOTOYHOI BOAOI0.

2. Makcumym Yepes Tpu micsili 3 4acy nepe6asyBaHHa NpoTesa 3a A0NOMOroio

GC RELINE I Soft (AxiCi PENIAVH I Codr) abo ExtraSoft (EkcTpaCodT)
PEKOMEHAYETLCA NEPEBIPUTY IHOr0 Ha HAABHICTL HANbOTY, @ TAKOX OLHUTK

cTaH siceH. Mpu noTpe6i BUAANiTL MaTepian NpoTeaa y To4kax TUCKY | 3HOBY

HaHeciTe GC RELINE I Soft ([xiCi PEMAMH I Codt) abo ExtraSoft
(EkctpaCodT) Ha Ui obnacri.

. Mpwn HeoBxiaHOCTi HaHeCeHHA A0aTKOBOTO Wapy Ha BXe nepebasoBaHnii
NPOTE3 He NiaHiLLe, Hix Yepe3 3 MICALI 3 Yacy NepLIOro nepebasysaHHs,
BUAaniTe Matepian Ans nepebasysaHHs 3 BignosiaHoi obnacTi 3a
nonomorot OBPI3HOT MOMIOBKU GC RELINE I (OxiCi PENIAVH I) Ta
HaHeciTb HOBWIA Wap.

4. [1ns 3amiHvn paHile HaHeceHoro maTepiany Ans nepe6asyBaHHsA

AOTPUMYIATECS HACTYMHOT NpoLeaypu:

a) BiaKpuiiTe aKpUNOBY NOBEPXHIO, 3pi3aBLLM CUNIKOHOBHI MaTepian
ckanbnenem.

6) HaHeciTb kinbka kpanens 3acoby ans suaaneHHs GC RELINE I
REMOVER FOR RESIN (OxiCi PEJTAVIH I Pemysep Ans cunikoHy) Ha
NOBEPXHIO aKPUIOBOTO NpoTe3a.

B) MoMmiCTiTb WnaTenb 4N AKMIA-HeByab IHCTPYMEHT MiX CUNIKOHOBOIO Ta
aKpUIoBOIO NOBEPXHEIO Ta BUAANITH CUIIKOHOBMI MaTepian 3 akpuny
wnatenem abo LM iHCTPYMEHTOM.

r) Micnsi BUAAnNeHHs CuUikoOHOBOro MaTepiany BuAaniTe Wwap matepiany
npote3a, wob NoBepxHs 3aNUWNNAcs NOBHICTIO Y1CTok. MoTiM
BUKOHaiiTe Nn. 2-8, Aki HaBe[eHi B IHCTPYKLiT BULLE.
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3BEPIFAHHA
[ins onTUManbHUX po6o4mnx xapakTepucTuk 36epiranTe nNpu KiMHaTHIN
Temnepartypi (15-25°C) (59-77°F) noaani Big NpsiMoro COHSYHOro CBiTNa.

MAKOBAHHA
1. MIOYATKOBMM HABIP
1) GC RELINE I (AxiCi PEfTAVH I) KAPTPUIX
Soft (CodpT) 59 r (48 mn) abo ExtraSoft (EkcTpaCoght) 57 r (48 mn) (1)
2) GC RELINE I PRIMER FOR RESIN (OxiCi PENAWH I Mpaiimep ans
cunikoHy) 8 r (10 mn) (1)
3) GC RELINE I POINT FOR TRIMMING (AxiCi PEJTAVIH I lonoska ans
Tpiminry) (1)
4) GC RELINE I WHEEL FOR FINISHING (OxiCi PENAH I Auck ans
diHipyBaHHs) (1) .
5) GC RELINE I REMOVER FOR RESIN (OxiCi PENIAVH I Pemysep ans
cunikoHy) 5r (5.5 mn) (1)
6) 3MILIYBANBHA HACAAKA I L (6 wryk)
7) Me3nuk Ansi HaHeceHHs (3)
8) MnacTukoBwit Wnatens (1)
. OOAATKOBI YMAKOBKW .
1) GC RELINE I (AxiCi PENAWH ) KAPTPUIDK
Soft (CodpT) 59 r (48 mn) abo ExtraSoft (EkcTpaCodht) 57 r (48 mn) (1)
2) GC RELINE I PRIMER FOR RESIN (OxiCi PEMTAWH T MNpaiimep ans
cunikoHy) 8 r (10 mn) (1)
3) GC RELINE I FINISHING MATERIAL ([xiCi PEJIAVH I ®inipysansHuit
matepian) A 1a B 10 r (9 mn) (1 koxHWi1) .
4) GC RELINE I POINT FOR TRIMMING (AxiCi PENAWH I lonoska ans
TpimiHry) (3) .
5) GC RELINE T WHEEL FOR FINISHING (AxiCi PENAWH T Auck ana
iHipyBaHHs) (12)
6) GC RELINE T REMOVER FOR RESIN (OxiCi PEfIAVIH I Pemysep ans
cunikoHy) 5 (5.5 mn) (1)
7) NeHanuk ans HaHeceHHs (6)

YBATA

1. Y NOOAMHOKIX BUNAAKAX MaTepian MOXe BUKINKATI Yy TNNBICTb Y AKX
nioaei. Y pasi BUHUKHEHHS Takux peakuiii NPUNUHITL BUKOPUCTAHHSA
marepiany Ta 3BepHiTbCA A0 Nikaps BiANoBiAHOI cneuianisauii.
Mpaiimep i 3acib Ans BUAanNeHHs € 3anMUCTUMK Ta neTiouumn. He
BUKOPUCTOBYIATE NO6NM3y BOrHIo. OApasy NiCNsi BUKOPUCTAHHS 3aKkpuiiTe
NNALWKy | TpUMainTe noaani Bia AXepen 3aiMaHHs.
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nikapsi.
YHukaiiTe nonagaHHa maTepiany Ansa nepe6asysaHHs Ha oasr. MaTepian,
1110 NPOHUK B CTPYKTYPY TKaHWUHW Ta 3aTBEPAIB, BaXKO BUAANSAETLCS.
. Mpwn 3acTocyBaHHi maTepiany ans YHUKaiiTe 3Mily
ab0 KOHTAKTY 3 TakuMm MaT 1140 MOXYTb CIp ™
36inblIeHHs Yyacy TBepAiHHA abo 3alKOANTU HanexXHIN aaresii:
* JlaTeKcHi pykaBUYKK, TanbK 3 pykaBU4ok
* CunikoHOBWIA Bin6UTKOBMIN MaTepian kOHAEHcaLiiiHoro Tuny
* Monicynbiaxnii Bin6UTKOBUI MaTepian
* MaTepianu 3 BMiCTOM eBreHony
* M'sikuit maTepian ns nepe6asyBaHHs NpoTe3iB BiA iHWWX BUPOBHUKIB
* HenonimepusoBaHa akpunosa nnactmaca
6. Mepep BUKOPUCTaHHSIM NepekoHanTecs, wo Tpumay GC RELINE I POINT
FOR TRIMMING ([1xiCi PEJTAVIH I FoniosKa ansi TpiMiHry) a6o
MONIPYBANBLHOIO GC RELINE I WHEEL FOR FINISHING (OxiCi PENAVH
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I Auck Ans ciHipyBaHHs) 06epTaeTbes B NpaBuUibHOMY Hanpsimky 6e3 GokoBux

nepemilleHb.

7. Tonoska a6o koneco NoBuHHI 06epTaTucs y HaNPsMKY Bia MaTepiany aAns
nepe6asysaHHsa ao 6asucy npoTesa.

. He npuknapaiite HaaMipHux 3ycunb npu po6oTi 3 06pi3HOI0 roNoBKoIo Yn
nonipyBansHUM KONECoM.

. MNia Yac 06po6ku 4u NonipyBaHHs maTepiany Ans nepe6asyBaHHs
HaAAraitTe NUNo3ax1cHy Macky Ans 3anobiraHHsi BAUXaHHIO APiGHNX
CUNIKOHOBYX YACTOK T KOPUCTYMTECS 3aXMCHIMI OKYNSpamMu.

10. 3aBxAn BUKOPUCTOBYITE 3aCOBM iHAMBIAYaNbHOTO 3aXMUCTY, Taki K

3aXWCHI pyKaBUYKM, MacKu Ta 3aXUCHi 3acobm Ans oyen.
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[eski i3 sranannx B AaHii iIHCTPYKLIT 3 ekcnnyaTauii npoaykTis MOXyTb 6yTn
oxapakTepu3oBaHi, sk HeGeaneuHi 3rigHo YarogxxeHoi Cuctemun Knacudikauii

XiMiYHMX pevoBMH. 3aBX K O3HaOMNIOATECA 3 nacnopTamu XimiuHoi 6eanekn

NPOAYKTIB, SiKi MOXHA 3aBaHTaXWUTU Ha HACTYMHUM NOCUNAHHAM:
https://www.gc.dental/europe

MacnopTu XimMiYHOT Ge3neku Takox MOXHa oTpumaTy y Batoro

nocrayanbHuKa.

OYMLLEHHA TA AE3IHOEKLIA

CUCTEMM JOCTABNEHHA BAFATOPA30BOIO BUKOPUCTAHHSA: 3 meTolo
3anobiraHHa nepexpecHoMy iHiKyBaHHIO NaLieHTIB Ui CUCTEMU BUMaraTb
AesiHdekuii cepeanboro pisHa. Oapasy nicns BUKOPUCTaHHA NepesipsiiTe ix
cTaH. He BMKOpUCTOBYIATE Y pasi NOLIKOAKEHHS.

BUknaaitTe cuCTeMy y pasi ii NOIKOMKEHHSI.

HE 3AHYPIONTE Y PO3YUHU ANA OE3IHOEKLIT. PeTem’Ho 0YMUCTITh
cuctemy, wob zanobirtn Ta

I'Iponealurblkywe ii 3aco6om ns cepelHbOro pIBHFl ,clealHd)eKuu AKNi
3apeecTPOBAHMIi B YCTaHOBAX OXOPOHY 3[0POB'S BIAMOBIAHO A0
perioHanbHUX/HaLioHanbHNUX BUMOT.

He6axaHi ehekTun — 3BiTHICTH
Axuio BK AisHaeTecs npo Byab-aki HebaxaHi Hacniakwy, peakuii a6o noaiGHi
BUNAAKM, LLO BUHUKNIN BHACIAOK BUKOPUCTAHHS LIbOTO MPOAYKTY, BKMKOYaKUM
Ti, O He 3a3HaueHi B Ui IHCTPYKLUIT WOAO BUKOPUCTaHHS, Byab nacka,
nosifomMTe NPo HMX 6e3N0CEPe/iHbO YNOBHOBAXEHOMY NPECTABHUKY
BUPOGHMKa B YKpaiHi 3a HACTYMHUM NOCUNAHHAM:

info@kristar.ua
a TaKkoX /10 HaLOoi CUCTEMM BHY TPIilIHLOTO KOHTPONIO: vigilance@gc.dental
Takum YnHom, BM ByneTe cnpuaTi NiaBuLLEHHIO 6e3neku Lboro NpoayKTY.

OcTaHHi 3miHn BHeceHo: 01/2024

¥
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YnoBHOBaXeHWi NpeAcTaBHUK B YkpaiHi:

ToBapuCTBO 3 0GMEXeHOI0 BiANOBIAaNbHICTIO
«KPICTAP-LIEHTP»

Byn. Mexwuripceka, 6ya. 50, kB.2, m. Kuig, 04071, YkpaiHa
Ten/dakc: +380445020091, e-mail: info@kristar.ua
kristar.ua

Le BiHin

.Y BUNa/Ky KOHTaKTY 3 04MMa, HEranHo NPOMUIATE BOJOKO Ta 3BEPHITLCA A0

1.
2.
3

4.

GC RELINE™I Soft
GC RELINE™I ExtraSoft

VINIL POLISILOKSAN YUMUSAK ASTAR MATERYALI

GC RELINE"T PRIMER FOR RESIN

VINIL POLISILOKSAN YUMUSAK ASTAR MATERYALI iGIN REZIN
PRIMER/ADEZIV

GC RELINE™T FINISHING MATERIAL

VINIL POLISILOKSAN YUMUSAK ASTAR MATERYALI ICIN ORTUCU

GC RELINE™T POINT FOR TRIMMING

YUMUSAK ASTAR MATERYALINI ICIN TRIMLEME UCU

GC RELINE™T WHEEL FOR FINISHING

YUMUSAK ASTAR MATERYALINI BITIRMEK ICIN LASTIK

GC RELINE™T REMOVER FOR RESIN

YUMUSAK ASTAR MATERYALI GIKARICI

Sadece 6nerilen endikasyonlarda bir disg hekimi tarafindan kullanilir.

GC RELINE I Soft ve ExtraSoft, ISO 10139-2 tip A'ya gére vinil
polisiloksan yumusak astar malzemeleridir.

KULLANIM iGiN ENDIKASYONLAR

ince hassas mukoza ve rezorbe sirt durumunda protezin
astarlanmasi.

Keskin ve kemikli sirt olmasi durumunda protezin astarlanmasi.
. Kemik girintileri oldugu hallerde (protezin yerlestiriimesi ve/veya
cikarilmasinda zorluk yasandiginda) protezin astarlanmasi
implant destekli protezlerin astarlanmasinda

KONTRA ENDIKASYONLARU
Silikon alerjisi olan hastalarda bu Uriini kullanmaktan kagininiz.

KULLANMA TALIMATI
A) DIREK BESLEME METODU

. Rezin protezin uyumsuz yerlerini ve mukozanin hassas oldugu
yerleri konrol edniz. (Orn. FIT CHECKER ADVANCED veya FIT
CHECKER ADVANCED BLUE ile).

. Protezi alkol igermeyen bir Uriinle dezenfekte ediniz ve iyiice
yikayiniz.

Besleme yapilacak alanine igini rahatlatin ve piriizlendirirn, ideal

olarak mikroabrazyon ile

. Ultrasonik temizleme makinesinde ultrasonik veya enzimatik
sollisyon igererek temizleyiniz ve iyice kurutunuz. REZIN IGIN GC
RELINE I PRIMER ‘I baglanti yiizeylerine temiz ve kuru bir firca ile
uygulayiniz ve hafif, yagsiz hava ile kurutunuz. Yiizeyi lateks
eldive, eldiven tozu vb ile kontamine etmeyiniz.

Not:

Kullanimdan hemen sonra sisenin kapagdini kapatiniz. Primer

likidinin bulanik olmasini engellemek igin,primer sisesini nem ile

kontamine etmeyiniz.

. Protezin igine direk olarak GC RELINE T Soft or ExtraSoft sikiniz.
Calisma siiresi oda sicakiginda 23°C (73°F)'de 2 dakikadir.

Not:

1) Macunlarin esit oranda karisimini saglamak igin kartustaki
macunlarin havasini alin. Aksi halde sertlesmesi yavas olabilir
ve protezi 5 dakikadan fazla agizda tutmaniz gerekebilir.

2) GC RELINE I ile protez arasindaki bélgede baglantinin etkilenip
ayrilmasini engellemek igin alkol gibi bir solvent kullanmayin.

. Protezi hastanin agzina yerlestirin. Hastadan agzini hafifge sentrik

okliizyon konumuna kapatmasini ve kas hareketlerini yapmasini

isteyiniz.

En az 5 dakika yerinde tutun ve protezi agizdan gikarin.

Bisttiri yada makas kullanarak GC RELINE I Soft veya ExtraSoft

kenarlarindaki fazla malzemeyi alin. Hafif basing uygulayarak, GC

RELINE I TRIMLEME UCU ile dakikada 20.000 devirden daha

diisik bir hizla devamli bir sekilde trimleyin ve GC RELINE I

BITIRME LASTGi ile dakikada 6.000 devirden daha diisiik bir hizla

bitirin. Kullanmadan énce disk bir mandrel iizerine sabitleme

kapagi ile sabitlenmelidir veya yerinde giivenli tutumak gin
vidalanmalidir.

Daha piriizsiiz bir bitis elde edilmesi gerekiyorsa, asagidaki

prosediirii uygulayiniz. (GC RELINE I BITIRME MATERYALI A ve

B ayri satilir)

a) GC RELINE I FINISHING MATERYALINE yapismasi igin
protezin kenar sinirlarina ve marjinlerine GC RELINE I PRIMER
FOR RESIN uygulayin. Primeri besleme materyalinin izerine
uygulamayiniz. Hafif hava ile primeri kurutunuz (yukatida adim
3'deki gibi)

b) Karistirma pedine GC RELINE I FINISHING MATERIAL'den A
ve B'den esit miktarlarda sikiniz. Plastik bir spatille karistirin ve
bir siinger ile daha 6nceden yerlestirilien GC RELINE I Soft or
ExtraSoft malzemesinin kenarlarina ve proteze uygulayiniz.
Calisma siiresi, 23°C oda sicakliginda (73°F) 2 dakika,
sertlesme stiresi ise 4 dakikadir. Astarlanmis protezin uyum
kontrolii yapilmasi gerekiyorsa, sertliesmemis uyum kontrol
malzemesi kullanin
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B) INDIREK ASTARLAMA METODU

. Dogrudan Astarlama Yénteminde yer alan 1-4 arasi adimlari takip
ediniz.

Protezi algi model (izerine sabitleyip artikilatore bastiriniz.

. Yaklasik 30 dakika sonra protezi modelden ayiriniz.

Gerekirse Dogrudan Astarlama Yéntemindeki 7. ve 8. adimlari
takip ediniz.

rPON

Resimli Teknik

Rezin primer Bu bolgeyi tr\mljyin ve bitirin

=== | Astar malzemesi * —

A

Astar malzemesi

Protez kaidesi Protez kaidesi

N . Ug/Frez
Dénme yéni Rezin primer

Astar malzemesi — ‘As(ar malzemesi —

Protez kaidesi

Protez kaidesi

Bitim Materyali

/777777777

Protez kaidesi

ASTARLANMIS PROTEZIN BAKIMI

1.

Hastaya astarlanmis protezi giinde en az 1 defa akar su altinda
yumusak bir firga ve sabun ile temizlemesini 6neriniz.

2. GC RELINE I Soft or ExtraSoft malzemesinin uygulanmasindan

w

sonra 3 ay icinde, protezi kontrol ederek kalkiilis akiimiilasyonuna ve
oral dokularin durumunu control ediniz.
Gerekirse baski noktalarini igine bosaltarak rahatlatiniz ve bu
bosaltilan alanlara ilave GC RELINE I Soft veya ExtraSoft koyunuz.

- Eger varolan beslemenin lizerine ilave astar gerekiyorsa, GC
RELINE I POINT FOR TRIMMING ile orjinali bosaltiniz ve orjinal
uygulamada 3 ay iginde materyali uygulayiniz.

4. Varolan astar materyalini de@istirmek igin, asagidaki prosedri

izleyiniz.:

a) Silikon materyali bistiri ile keserek akrilik ylizeyini agiga
cikariniz.

b) Birkag damla GC RELINE I REMOVER FOR RESIN (REZIN ICIN
CIKARICI) akrilik ytizeyine damlatiniz.

c) Silikon ve akrilik rezin ylizeyi arasina spatula veya alet yerlestiriniz
ve silicon materyali akrlikten spatula veya ale tile uzaklastiriniz.

d) Silikon materyali uzaklastirdiktan sonra,tamamiyle temiz yiizey
elde etmek igin protezin uyum ylizeylerini bosaltip rahatlatiniz.
Daha sonra yukaridaki adim 2-8'i takip ediniz.

?,r' o

SAKLAMA KOSULLARI
En iyi performans igin, normal oda sicakliginda (15-25°C) (59-77°F)
dogrudan giines 1s1gindan uzakta saklayin.

PAKETLEME

1.

N

BASLANGIC KiTi
1) GC RELINE I CARTRIDGE( KARTUS)

Soft 59 g (48 mL) veya ExtraSoft 57 g (48 mL) (1)
2) GC RELINE IREZIN IGIN PRIMER 8 g (10 mL) (1)
3) GC RELINE I TRIMLEME ICIN UG (1)

4) GC RELINE I BITIRME I(;IN LASTIK (1)

5) GC RELINE IREZIN ICIN AYIRICI 5 g (5 5mL) (1)
6) KARISTIRMA UCU II L (6 adet)

7) Tek kulanimlik Firga (3)

8) Plastik spatula (1)

. REFIL PAKETLEME

1) GC RELINE 1 CARTRIDGE (KARTUS)

Soft 59 g (48 mL) VEYA ExtraSoft 57 g (48 mL) (1)
2) GC RELINE IREZIN IGIN PRIMER 8 g (10 mL) (1)
3) GC RELINE I BITIRME MATERYALI A&B 10 g (9 mL) (1 herbiri)
4) GC RELINE I TRIMLEME ICIN UC (3 adet)

5) GC RELINE I BITIRME ICIN LASTIK (12 adet)
6) GC RELINE IREZIN iGIN AYIRICI 5 g (5.5 mL) (1)
7) Tek kulanimlik Firga (6)

UYARI

1. Bazi nadir durumlarda triin bazi kisilerde hassasiyete neden
olabilir. Béyle bir durum tecriibe edildiginde, triini kullanmayi
durununuz ve uzmana basvurunuz. 2.

. Primer ve ¢ikarici ugucu ve yanicidir. Atese yakin yerlerde
kullanmayin. Kullandiktan sonra siseyi derhal kapatin ve ates
kaynaklarindan uzak tutunuz.

. Gozlerle temas etmesi durumunda derhal bol su ile yikayin ve tibbi

yardim alin.

Besleme malzemesini giysilere bulastirmayin. Sertlestikten ve

kumasa isledikten sonra gikarmasi zordur.

Beslemeyi uygularken asagidaki maddelerle karismamasina veya

temas etmemesine 6zen gosteriimelidir. Sertlesme siiresini

geciktirebilir veya adezyonu disirebilir.

*Lateks eldiven, eldiven tozu

*Kodanse tipi silikon 6l¢li malzemesi

*Polisiilfir 6lgli malzemesi (GC Surflex-F, Omniflex, Coe-flex gibi)

*QOjenol tip malzemeler (GC Olgli Malzemesi gibi)

*Farkh marka yumusak astar malzemesi
*Sertlesmemis akrilik rezin

Kullanmadan 6nce GC RELINE I TRIMLEME UCU veya GC

RELINE I BITIRME LASTIGININ saftinin dogru déndiigiinden emin

olun.

Ucu veya lastigi, astarlanmis malzemeden protez kaidesine dogru

donddrin.

. Ucu veya lastigi kullanirken asiri baski uygulamayin.

. Besleme malzemesini trimlerken veya bitirirken, silikon tozlarini
solumamak igin maske kullanin ve koruyucu bir gézliik takin.

. Daima eldiven, yiiz maskesi ve glivenlik gozItigi gibi kisisel
koruyucu ekipmanlar (KKE) takiimalidir.
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Pirms lietosanas rupigi izlasiet lietoanas
instrukciju

GC RELINE™I Soft
GC RELINE™I ExtraSoft

VINILA POLISILOKSANA MIKSTAIS PARBAZESANAS MATERIALS

GC RELINE™TI PRIMER FOR RESIN

PRAIMERIS LIETOSANAI AR GC RELINE II

GC RELINE™T FINISHING MATERIAL

PARKLASANAS MATERIALS VINILA POLISILOKSANA MIKSTAM
PARBAZESANAS MATERIALAM

GC RELINE™T POINT FOR TRIMMING

TRIMMERIS MIKSTA PARBAZESANAS MATERIALA APSTRADEI

GC RELINE™T WHEEL FOR FINISHING

DISKS MIKSTA PARBAZESANAS MATERIALA APSTRADEI

GC RELINE™"T REMOVER FOR RESIN

MIKSTA PARBAZESAMAS MATERIALA NONEMEJS

Drikst lietot tikai zobarstniecibas specialisti, ka noteikts lietosanas instrukcija.

GC RELINE I Soft un ExtraSoft ir A-tipa ISO 10139-2 vinila
polisiloksédna miksts parbazésanas materials.

INDIKACIJAS

1.

2
3.
4.

Protézu parbazésana gadijumos, kad ir planas sensitivas glotadas
un rezorbéta kaula kore.

. ProtéZu parbazésana gadijumos, kad kaula kore ir asa un kaulaina.
Protézu parbazeésana gadijumos, kad kaulam ir zem sevis ejoSas
vietas (kad protézi grati ievietot muté vai iznemt no tas).

Implantu atbalstitu protéSu parbazésana.

KONTRINDIKACIJAS
Izvairieties lietot So produktu pacientiem ar apstiprinatu alergiju uz
silikoniem.

L

IETOSANAS NORADIJUMI

A) TIESA PARBAZESANAS METODE

. Parbaudiet vai akrila protéze der un vai glotada nav jutigas zonas
(piem., izmantojot FIT CHECKER ADVANCED vai FIT CHECKER
ADVANCED BLUE).

. Dezinficg&jiet ar Iidzekli, kura sastava nav spirls un rapigi
nozavéjiet protézi. Atslogojiet parbazejamo virsmu un padariet to
nelidzenu, vislabak izmantojot mikroabraziju.

. Notiriet ultraskanas tiri$anas iekarta, kura ir ultraskanas vai enzimu
$kidums, un erTgi nozavéjiet. Uz saitéjamo virsmu ar sausu, tiru
otinu uzklajiet GC RELINE I PRIMER FOR RESIN (sveku
praimeris) un maigi nozaveéjiet ar bezellas gaisa straklu.
Nepieskarieties virsmai ar lateksa cimdiem, cimdu paderi, u.tml..
Piezime:

Uzreiz péc lietoSanas aiztaisiet pudeles vacinu. Praimera pudeli

nedrikst kontaminét ar mitrumu, jo praimera kidrums k|ds dulkains.

. Uzklajiet GC RELINE I Soft vai ExtraSoft materialu tiesi uz
protézes. Darba laiks 23°C (73°F) istabas temperatira ir 2 minates.
Piezime:

1) Lai iegltu vienadas proporcijas, kad pastas tiks samaisitas.
izteciniet nedaudz pastas no kartridZa. Ja pastas nebis
pareizas attiecibas, maisijums cietés I&ni un protéze bus jatur
mute ilgak neka 5 minmes
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paredzets uzklat GC RELINE ]] nelietot, jo notiks atslanosanés.

. Uzsédiniet protézi muté. Paltdziet pacientam viegli sakost
centralaja okldzija un veikt muskulu kustibas.

. Atstajiet in situ vismaz 5 mindtes un péc tam iznemiet protézi no
mutes.

7. Ar asu nazi vai $kérém no GC RELINE I Soft vai ExtraSoft malam
nogriezt lieko materialu. Ar vieglu spiedienu pakapeniski ar GC
RELINE I POINT FOR TRIMMING ar atrumu mazaku par 20,000 RPM
apstradat malas, apstradi pabeigt ar GC RELINET WHEEL FOR
FINISHING atrums mazaks par 6,000 RPM. Pirms lieto$anas
instruments ir jaievieto turétaja ar fiksacijas uzmavu vai skravi, lai tas
stabili turétos vieta.

. Ja nepieciedams iegut vél gludaku virsmu sekojiet zemak
aprakstitai proceddrai:

(NB: materialus GC RELINE T FINISHING MATERIAL A un B

pardod atseviski).

a) Uzklat GC RELINE I PRIMER FOR RESIN uz periféram malam
un robezam, lai saistitu GC RELINE I FINISHING MATERIAL.
Neklajiet praimeri uz parbazésanas materiala. Maigi nozavét
praimeri (ka iepriek$ aprakstits 3. punkta).

b) Sagatavot vienadus daudzumus GC RELINE I FINISHING
MATERIAL A un B uz maisama bloknota. Samaisit ar
plastmasas lapstinu un maisTjumu ar sikli uzklat uz
GC RELINE I Soft or ExtraSoft materiala malam. Kopé&jais
darba laiks ir 2 minGtes un sacieté$anas laiks 4 mindtes 23°C
(73°F) istabas temperatira. Ja nepiecieSams parbaudit
parbazétas protézes piegulu, izmantojiet nesacietinatu sézas
parbaudes materialu.

o o
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B) NETIESA PARBAZESANAS METODE

Rotacijas virziens

1. Veiciet solus Nr.1-4 ka TIESA PARBAZESANAS METODE.

2. Protézi nostiprinat gipsa veidulT un nostlprlnat artikulatora.

3. Péc 30 minatém protézi iznemt no gipsa veidula.

4. Ja nepiecie$amas, talak veiciet sojus Nr.7-8 ka tiesa TIESA
PARBAZESANASMETODE.

Tehnikas ilustracija

Sveku praimeris Apstradajiet $0 vietu
Parbazésanas Parbazésanas ~
materials materials 3\ ——

Protézes baze Protézes baze

Liesmina/Disks

Parbazésanas

Sveku praimeris
materials —

— |Parbazésanas
materials

Protézes baze

Protézes baze

Materiali apstradei

Protézes baze

PARBAZETAS PROTEZES KOPSANA

1.
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lesakiet pacientam parbazéto protézi tirit zem tekosa tdens, ar

miksti birsti un ziepém vismaz reizi diena.

. 3 ménesu laika péc GC RELINE I Soft vai ExtraSoft materiala
aplikacijas parbaudiet protézes aplikuma uzkrasanas veido$anos un
mutes audu stavokli. Ja nepiecieSams, atslabiniet spiediena punktus
un uzklajiet papildu GC RELINE I Soft vai ExtraSoft materialu uz
atslabinatajam vietam.

. Ja nepiecieSams papildus slanis uz eso$a, tad ne vélak ka 3 ménesus
péc pirmas aplikacijas apstradajiet iepriek$ uzklato parbazésanas
materialu ar GC RELINE I POINT FOR TRIMMING un uzklajiet
materialu.

. Lai aizvietotu esoSo parbazésanas materialu sekojiet zemak

aprakstitai procedarai:

a) Atklajiet akrila virsmu,ar skalpeli grieZot silikona materialu.

b) DaZus pilienus GC RELINE I REMOVER FOR RESIN uzklajiet uz

akrila protézes.

c) Instrumentu vai lapstinu ievietojiet starp silikona un akrila sveku
virsmu un ar instrumentu vai lapstinu no akrila svekiem nonemiet
silikona materialu.

d) Kad silikona materials ir nonemts, atslabiniet protézes saskares
virsmu, lai virsma batu pilnigi tira. Talak veiciet solus Nr.7-8 ka
instrukcijas ieprieks.

UZGLABASANA
Optimalai izmanto$anas kvalitatei, uzglabat istabas temperatara
(15-25°C) (59-77°F) prom no tieSiem saules stariem.

IEPAKOJUMI

1.

N

INTRO KOMPLEKTS .
1) GC RELINE I KARTRIDZS
Soft 59 g (48 mL) vai ExtraSoft 57 g (48 mL) (1)
2) GC RELINE I PRIMER FOR RESIN 8 g (10 mL) (1)
3) GC RELINET POINT FOR TRIMMING (1)
4) GC RELINE T WHEEL FOR FINISHING (1)
5) GC RELINE I REMOVER FOR RESIN 5 g <5 5mL) (1)
6) MIXING TIP II L (6 gabali)
7) Vienreizlietojama suka (3)
8) Plastmasas lapstina (1)
. PAPILDIEPAKOJUMI
1) GC RELINE I KARTRIDZS
Soft 59 g (48 mL) vai ExtraSoft 57 g (48 mL) (1)
2) GC RELINE I PRIMER FOR RESIN 8 g (10 mL) (1)
3) GC RELINE T FINISHING MATERIAL A&B 10 g (9 mL) (1 katrs)
4) GC RELINE T POINT FOR TRIMMING (3)
5) GC RELINE T WHEEL FOR FINISHING (12)
6) GC RELINE I REMOVER (FOR RESIN) 5 g (5,5 mL) (1)
7) Vienreizlietojama suka (6)

BRIDINAJUMS

1. Retos gadijumos daziem cilvékiem $is izstradajums var izraisit
paaugstinatas jutibas reakciju. Sadu reakciju gadijuma partrauciet
izstradajuma lieto$anu un konsultéjieties ar arstu.

2. Praimeris un nonéméjsir gaistosi un uzliesmojosi. Neizmantot
uguns avota tuvuma. Pudeles péc lietosanas nekavéjoties aiztaisit
un uzglabat prom no uguns avotiem.

3. Kontakta gadijumaar acim nekavéjoties izskalot ar Gdeni un vérsties
péc mediciniskas palidzibas.

4. lzvairieties no parbazésanas materiala nok|i$anas uz drébém. Péc
sacieté$anas un nok|G$anas auduma to ir grati iztirit.

5. Uzklajot parbazésanas materialu, izvairieties no kontakta un
samaisiSanas ar sekojosiem materialiem, jo tie var kavét
sacieté$anu vai traucét adhéziju.

* Lateksa cimdi, cimdu paderis

* Kondensacijas tipa nospiedumu materiali

* Polisulfidu nospiedumu materiali

* Eigenola tipa materiali

* Citu razotaju mikstie parbazésanas materiali
* Nesacietéjusi akrila sveki

6. Pirms lietoSanas parbaudiet vai GC RELINE T POINT FOR
TRIMMING vai GC RELINE I WHEEL FOR FINISHING instrumentu
rokturis roté pareizi bez vibrécijas

7. Instrumentus apstradei roté&jiet virziena no parbazésanas materiala
uz protézes bazi.

8. Stradajot ar apstrades instrumentiem nepiemérojiet parmérigu
spiedienu.

9. Apstradajot vai apgriezot parbazésanas materialu, valkajiet masku,
lai izvairTtos no silikona putek|u ieelpo$anas, ka arT aizsargbrilles.

10. Vienmér javelk personigais aizsargaprikojums, pieméram, cimdi,

sejas maskas un acu dro$ibas aizsargi.

Prie$ pradédami naudoti
atidziai perskaitykite instrukcijas

GC RELINE™I Soft
GC RELINE™I ExtraSoft

ELASTINGAS VINILPOLISILOKSANINIS LAINERIS

GC RELINE™I PRIMER FOR RESIN

DERVINE RISAMOJI/ADHEZYVINE MEDZIAGA
VINILPOLISILOKSANINIAM ELASTINGAM LAINERIUI

GC RELINE™T FINISHING MATERIAL

APSAUGINE MEDZIAGA VINILPOLISILOKSANINIAM ELASTINGAM
LAINERIUI

GC RELINE™T POINT FOR TRIMMING

SLIFAVIMO TAURELE ELASTINGAM LAINERIUI

GC RELINE™T WHEEL FOR FINISHING

POLIRAVIMO GUMYTE ELASTINGAM LAINERIUI

GC RELINE™T REMOVER FOR RESIN

ELASTINGO LAINERIO SALINIMO MEDZIAGA

Skirtas tik gydytojy-odontology naudojimui, pagal rekomenduojamas
indikacijas.

GC RELINE I Soft ir ExtraSoft yra minkstos vinyl polisiloksaninés
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erbazavimo medZiagos ISO 10139-2 tipas A.

Onceki kullanma kilavuzunda refere edilen bazi tiriinler GHS’e gére
zararli siniflandirilabilir. Daima kendinizi asagidaki linkte mevcut olan
glvenlik bilgi
pusulularina aligtirabilirsiniz.

https://www.gc.dental/europe
Ayni zamanda tedarikgiden elde edilebilir.

TEMIZLEME VE DEZENFEKSIYON

COK KULLANIMLI TASIMA SISTEMi: Hastalar arasi gapraz
kontamizasyonu 6nlemek igin bu cihaz orta-seviye dezenfeksiyon
gerektirir.

Cihaz hasar goriirse, ¢ope atiniz.

DALDIRMAYINIZ. Kontaminasyon akiimiilasyonunun kurumasini
onlemek igin iyice cihazi temizleyiniz. Orta-seviye kayitl saglk bakimi-

derecesi konrtol grubu riin yerel / ulusal rehnerlere gore dezenfeksiyon

yapiniz.

istenmeyen Etkiler Raporu:
Kullanim talimatinda listelenmeyen yan etkiler dahil olmak tizere, bu
ardndn kullanimiyla ilgili herhangi bir yan etki (istenmeyen etki),
reaksiyon veya benzeri olaylarin tespiti durumunda asagidaki linkten
erisebilecegdiniz bulundugunuz ilkenin uygun otoritesini segerek
dogrudan ihtiyat sistemi ile liitfen rapor ediniz.
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
ig ihtiyat sistemimize de bilgi vererek; vigilance@gc.dental ; bu iriiniin
glvenligini arttirmaya katkida bulunacaksiniz.

Son Revizyon: 01/2024

Dazi §Ts intrukcijas produkti saskana ar GHS tiek klasificéti ka bistami.
lepazities ar Dro§ibas datu lapu var:

https://www.gc.dental/europe
Tas var sanemt arf no jusu piegadataja.

TIRISANA UN DEZINFICESANA

DAUDZREIZLIETOJAMAM PIEGADES SISTEMAM: lai novérstu
krustenisko kontaminé$anu pacientu starpa, $ai iericei javeic vidéja
ITmena dezinfekcija Uzreiz péc lietoSanas parbaudiet vai ierice un tas
markéjums nav nolietoti.

Jaierice ir bojata, izmetiet to.

NEIEGREMDET SKIDRUMA. Ripigi notiriet ierici, lai netirumi
nenozitu un neuzkratos. Dezinficéjiet ar vidéja Iimena registrétu
veselibas apriipes pakapes infekciju kontroles izstradajumu atbilstosi
regionalajam / valsts vadiinijam.

Nevélamu blakusefektu zinoanas sistéma:

Ja jums kl|ast zinami jebkadi nevélami blakusefekti, reakcija vai lidzigi

notikumi, kas radusies produkta lietoSanas laika, ieskaitot tadus, kas

nav minéti 8T produkta instrukcija, ligums par tiem zinot tiesi vigilances

sistéma, izveloties attiecigo atbildigo iestadi sava valsti, kas ir

atrodamas $aja saitée:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

ka arf masu vigilances sistéma: vigilance@gc.dental

Tada veida jus sniegsiet savu ieguldijumu uzlabojot produkta lieto$anas

dro$ibu.

Pédeéjo reizi parskatits: 01/2024

NAUDOJIMO INDIKACIJOS

. Ploksteliy perbazavimui, jei gleiviné jautri ir plona bei suzeméjusi
alveoliné atauga.

. Ploksteliy perbazavimui, jei astrs alveolés krastai.

. Ploksteliy perbazavimui, jei yra kaulo egzostoziy (sunku jdéti ir/ar
isimti proteza)

4. Perbazuojant ploksteles ant implanty.

[SIN)

KONTRAINDIKACIJOS
Venkite naudoti medziagg pacientams alergiskiems silikono daleléms.

NAUDOJIMO BUDAS
A)TIESIOGINIS PERBAZAVIMO METODAS

1. Nustatykite perbazuojamas dervinio protezo vietas, jautrios
gleivinés sritis (pvz. Naudojant FIT CHECKER ADVANCED ar FIT
CHECKER ADVANCED BLUE medziagas).

2. Dezinfekuokite alkoholio savo sudétyje neturinciais produktais ir
kruop$ciai iSsausinkite. Perbazuojamas vietas pasiurkstinkite,
tinkamiausia mikroabrazija.

3. Valykite ultragarsinéje voneléje su ultragarsiniais ar fermentiniais
tirpalais. Tuomet kruop$ciai isausinkite. Ant jungiamojo
pavirsiaus $variu, sausu teptuku uztepkite GC RELINE I PRIMER
FOR RESIN ir nusausinkite tepalo neturin¢ia orapate. Naudodami
3ig medziagg nedéveékite lateksiniy ar pudruoty pirstiniy.

Pastaba:

Po naudojimo nedelsdami uZsukite buteliukg. Nesudrékinkite

buteliuko, kitaip praimerio skystis taps drumzlinas.

4. Paskirstykite GC RELINE I Soft ar ExtraSoft medZiagg ant protezo.
Darbinis laikas - 2 minutés esant 23°C (73°F) kambario temperatarai.
Pastaba:

1) I8spauskite pastas i$ kasetés, kad uztikrintuméte vienodg pasty
proporcijg misinyje. PrieSingu atveju ji gali létai kietéti ir jums
reikés laikyti protezg burnoje ilgiau nei 5 minutes.

2) Tarp GC RELINE II ir protezo nenaudokite tirpiklio, pvz.,
alkoholio, nes tai sukels atsiskyrima.

5. |dékite plokstelg j burnos ertme. Papra$ykite paciento Svelniai
sukasti | centrine okliuzijg ir atlikti funkcinius judesius.

6. Tokioje padétyje palaikykite maZiausiai 5 minutes, tada iSimkite
plokstele.

7. Astriu peiliu ar skalpeliuku nupjaukite GC RELINE I Soft ar
ExtraSoft medziagos pertekliy, esantj krastuose. Naudodami
mazesnj nei 20,000 aps /min greitj $lifavimo galvutémis GC
RELINETI POINT FOR TRIMMING apdirbkite proteza, véliau greitj
nustatykite mazesnj nei 6,000aps /min ir poliruokite restauracijg
poliravimo gumytémis (GC RELINE I WHEEL FOR FINISHING).
Prie$ naudojimg jos turi bati jdétos j laikiklj su fiksuojamuoju
dangteliu ar saugiai jsuktos.

8. Jei reikalingas dar lygesnis restauracijos pavirsius, vadovaukités
Zemiau pateiktais veiksmais: (GC RELINE I FINISHING
MATERIAL A ir B parduodamos atskirai)

a) Uztepkite GC RELINE I PRIMER FOR RESIN ant plokstelés
periferiniy sieny bei krasty, kad véliau uzdétuméte GC RELINE
I FINISHING MATERIAL. Nedékite praimerio ant
perbazuojamos medziagos. Svelniai i§dZiovinkite risamaja
medziagg (kaip aprasyta 3 punkte).

b) Ant maiSymo popierélio paruoskite GC RELINE I FINISHING
MATERIAL A ir B lygiais kiekiais. Mai$ykite plastmasine mentele
ir kempinéle uzdékite misinio ant plokstelés. krasty, kur pries tai
buvo uztepta GC RELINE I Soft or ExtraSoft medziagos.
Darbinis laikas yra 2 minutés, o kietéjimo- apie 4esant 23°C
(73°F) kambario temperatdrai.Jei batina dar pakoreguoti
plokstele - naudokite nekietéjancias pritaikymo medziagas.

B)NETIESIOGINIS PERBAZAVIMO METODAS
1. Atlikite Tiesioginio perbazavimo metodo skyriaus 1-4 punktus.
2. Plokstele jgipsuokite ir jstatykite j artikuliatoriy.
3. Nuimkite plokstele nuo gipsinio modelio po 30 minuéiy.
4. Jei batina,atlikite Tiesioginio perbazavimo metodo skyriaus
7-8 punktus.

Technikos iliustracijos

Dervinis praimeris- Sig vieta paé\ifuokiljir nupoliruokite

Perbazavimo  ~

Perbazavimo
Zi medZiaga ~

medZiaga
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Plokstelés baze Ploksteles baze
Poliravimo galvutés ir gumytés

Dervinis praimeris

—
me
/7777

Plokstelés baze

Sukimosi kryptis

Perbazavimo
medziaga

Plokstelés baze

UzZzbaigimo medziagos (Finishing material A&B)

Ploksteles baze

PERBAZUOTO PROTEZO PRIEZIURA
1. Patarkite pacientui plauti perbazuotg protezg po tekanéiu
vandeniu, valyti minkstu Sepetéliu bei pasta bent kartg per dieng.
2. 3 ménesiy laikotarpiu po GC RELINE I Soft ar Extra Soft medzZiagos
uzdéjimo tikrinkite burnos audiniy baklg bei plokstelg, kad nesikaupty
akmenys. Jei bitina, sumazinkite aukstas vietas ir ant
perbazuojamos vietos uzdékite papildomg GC RELINE I Soft ir
ExtraSoft medziagos kiekj.
Jei reikalingas papildomas medziagos sluoksnis, pakoreguokite jau
perbazuotg vieta GC RELINE T POINT FOR TRIMMING ir 3 ménesiy
laikotarpiu nuo pagrindinés aplikacijos uzdékite naujg sluoksnj.
. Norédami pakeisti esamg perbazavimo medZiaga, sekite Siomis
instrukcijomis:
a) Iki akrilinio pavirsiaus skalpeliuku nuimkite elastingg medziaga.
b) Ant akrilinio protezo pavirSiaus uZlasinkite keletg laSy GC RELINE
T REMOVER FOR RESIN.
c) Tarp akrilinio ir elastingo plokstelés sluoksnio jkiskite instrumentg
ar mentele, tuomet jy pagalba pasalinkite silikoninj sluoksnj.
d) Nuémus elastinj sluoksnj , nuvalykite jungiamuosius pavirsius, kad
jie baty visiskai $varis. Tada atlikite 2-8 instrukcijos punktus.

w
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LAIKYMAS
Optimaliam darbui laikykite kambario (15-25°C) (59-77°F)
temperataroje atokiau nuo tiesioginés saulés Sviesos.

PAKUOTES
1. ]VADINIS RINKINYS
1) Vienas GC RELINE I SVIRKSTAS
Soft 59 g (48 mL) ar ExtraSoft 57 g (48 mL) medziagos (1)
2) 8 g (10 mL) praimerio dervai (GC RELINE I PRIMER FOR RESIN) (1)
3) Viena $lifavimo taurelé (GC RELINE I POINT FOR TRIMMING) (1)
4) Vienas poliravimo diskelis (GC RELINE I WHEEL FOR
FINISHING) (1)
5) 5 g (5.5 mL) dervos $alinimo medZiagos
(GC RELINE I REMOVER FOR RESIN) (1)
6) 6 vnt MAISYMO ANTGALIUKU (L)
7) 3 vnt. vienkartiniy Sepetéliy
8) Plastikiné masymo mentelé (1)
. PAPILDYMO PAKUOTE N
1) Vienas GC RELINE I SVIRKSTAS
Soft 59 g (48 mL) ar ExtraSoft 57 g (48 mL) medziagos (1)
2) 8 g (10 mL) praimerio dervai
(GC RELINE I PRIMER FOR RESIN) (1)
3) 10 g (9 mL) restauracijos uzbaigimo medziagos (GC RELINE T
FINISHING MATERIAL A&B) (1
4) 3 vnt. $lifavimo taureliy (GC RELINE I POINT FOR TRIMMING)
5) 12 vnt. poliravimo diskeliy
(GC RELINET WHEEL FOR FINISHING)
6) 5 g (5.5 mL) dervos $alinimo medziagos
(GC RELINE I REMOVER FOR RESIN) (1)
7) 6 vnt. vienkartiniy Sepetéliy

N

ATSARGIAI
1. Retais atvejais jautresniems Zmonéms medziaga gali sukelti

alergines reakcijas. Jei taip nutiko, nutraukite $io produkto vartojimg

bei kreipkités j gydytoja.

Risamoji bei $alinamoji medziaga yra lakios ir degios. Nenaudokite

Salia atviros ugnies 3altiniy. ISkart po naudojimo uzdarykite

buteliukus ir laikykite atokiau nuo degiy $altiniy.

. Jei Sios medziagos pateko j akis, nedelsiant plaukite vandeniu ir
kreipkités j gydytoja.

. Venkite perbazuojamosios medziagos patekimo ant drabuZiy. Bus
sunku i$valyti.

. Naudodami perbazuojamajg medziaga, venkite jos kontakto su
Zemiau iSvardytomis medziagomis, jos gali ilginti kietéjimo laikg bei
silpninti adhezija:

* su lateksinémis ar pudruotomis pirtinémis

* kondensacinio tipo silikoninémis atspaudinémis medziagomis
* polisulfidinémis atspaudinémis medziagomis

* eugenolio turin¢iomis medziagomis

* kity kompanijy mink$tomis perbazavimo medziagomis

* nesukietéjusiomis akrilinémis dervomis

. Prie$ naudojima patikrinkite ar poliravimo priemonés GC RELINE I

POINT FOR TRIMMING ar GC RELINE I WHEEL FOR FINISHING

sukasi taisyklingai be trikdziy.

Poliravimo galvuéiy ir diskeliy sukimosi kryptis turi bati nuo

perbazuojamos medziagos link plokstelés bazés.

Poliruodami per stipriai nespauskite.

. Lygindami ar poliruodami perbazuotas vietas, dévékite apsaugine
kauke bei akinius.

10. Dirbant visada naudokite asmenines apsaugines priemones -

pirétines, veido kauke ir apsauginius akinius.

~

[S I N

o

~N

o

Kai kurie naudojimo instrukcijose nurodyti produktai GHS gali bati
klasifikuojami kaip pavojingos medziagos. Visada susipaZinkite su
medZiagy charakteristiky duomenimis. Juos galite rasti:

https://www.gc.dental/europe
nformacijos taip pat galite gauti pas tiekéjus.

VALYMAS IR DEZINFEKCIJA

DAUGKARTINIO NAUDOJIMO DOZAVIMO SISTEMOS: siekdami
iSvengti pacienty uzkrétimo — Sioms priemonéms taikykite vidutinio lygio
dezinfekcija. 15kart po naudojimo apzidrékite priemones ir jy etiketes,
jvertinkite nusidévéjima. Jei sistema nebetinkama naudoti- iSmeskite.

NEMIRKYKITE. Kad nesikaupty ir nepridzitty ne$varumai -

priemones

kruopsc¢iai valykite. Naudokite vidutinio lygio sveikatos prieZidros jstaigy
higienos normas atitinkancias dezinfekcines priemones, vadovaukités
vietiniais / valstybiniais jstatais.

Pranesimas aple nepageldau]amus padarinius:

Jeir

produktu p. éjote bet kokj instrukcijose

nepaminétg Salutinj efekta, nepageidaujama reakcijg ar neatitikima,
praSome apie juos tiesiogiai pranesti atitinkamoms instancijoms. Tai
galite padaryti Siame internetiniame puslapyje, pasirinkdami Jasy $aliai
atstovaujancia valdZios institucijg:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

Taip pat galite radyti misy kompanijos atstovams: vigilance@gc.dental
Taip prisidésite prie produkto saugumo gerinimo.

Patikslinta: 01/2024

GC RELINE™I Soft
GC RELINE™I ExtraSoft

VINUULPOLUSILOKSAAN PEHME UMBERBASEERIMISMATERJAL

GC RELINE™I PRIMER FOR RESIN

VAIKADHESIIV VINUULPOLUSILOKSAAN PEHMELE
UMBERBASEERIMISMATERJALILE

GC RELINE™T FINISHING MATERIAL

KATTEMATERJAL VINUULPOLUSILOKSAAN PEHMELE
UMBERBASEERIMISMATERJALILE

GC RELINE™T POINT FOR TRIMMING

INSTRUMENT PEHME UMBERBASEERIMISMATERJALI LOIKAMISEKS

GC RELINE™II WHEEL FOR FINISHING

KETAS PEHME UMBERBASEERIMISMATERJALI VIIMISTLEMISEKS

GC RELINE™T REMOVER FOR RESIN

PEHME UMBERBASEERIMISMATERJALI EEMALDAJA (VAIGULE)

Kasutamiseks ainult hambaravi spetsialistidele soovitatud
kasutusnéaidustuste korral.

GC RELINE T Soft ja ExtraSoft on viniitil-poliisiloksaanist pehmed
alusmaterjalid ISO 10139-2 tiilip A.

KASUTUSNAIDUSTUSED

. Proteeside Gimberbaseerimine 6hukese tundliku limaskesta ja
taandunud alveolaarharjade puhul.

. Proteeside imberbaseerimine teravate ja luiste alveolaarharjade
puhul.

. Proteeside imberbaseerimine luu 66nsuste puhul (sealhulgas
raskused proteesi paigaldamisel v6i eemaldamisel)

4. Implar i toetuvate pr ide Umberbaseerimine.

w N =

VASTUNAIDUSTUSED
Valtida selle toote kasutamist patsientidel kes on silikoonide suhtes
allergilised.

KASUTUSJUHEND

A) DIREKTNE UMBERBASEERIMINE

. Kontrolli proteesi mitteistuvust ja limaskesta tundlikke piirkondi (nt. FIT
CHECKER ADVANCED v6i FIT CHECKER ADVANCED BLUE'ga).

. Desinfitseeri alkoholi mittesisaldava vahendiga ja kuivata protees
korralikult.

Vabasta ja karesta, soovituslikult mikroabrasiooni kasutades,

umberbaseeritav piirkond.

. Puhasta ultraheli- v6i enstiimlahust sisaldavas ultrahelimasinas
ja kuivata korralikult. Aplitseeri GC RELINE I PRIMER FOR
RESIN sidustatavale pinnale puhta kuiva pintsliga ning kuivata
ornalt 6livaba 6huga. Valdi pinna saastumist, kokkupuutumist
latekskinnastega, kinnastes oleva pulbriga jne.

Marge:

Sulge pudel kohe péarast kasutamist korgiga. Valdi niiskuse

sattumist primeri pudelisse, sest see muudab vedeliku haguseks.

. Doseeri GC RELINE I Soft v6i ExtraSoft otse proteesile. Todaeg
toatemperatuuril 23°C (73°F) on 2 minutit.

Marge:

1) Valjutage vaike kogus pastasid padrunist, et tagada tihtlase
segu proportsioon. Vastasel juhul v6ib see kovastuda
aeglaselt ja peate proteese suus hoidma lle 5 minuti.

2) Arge kasutage lahustit nagu alkohol GC RELINE I ja proteesi
vahelisel alal, kuna see pdhjustab eraldumist.

. Aseta protees suhu. Palu patsiendil tsentraalses oklusioonis
hammustada kokku ja teostada funktsionaalsed liigutused.

. Hoia vahemalt 5 minutit ning seejérel eemalda protees suust.

. Skalpelli voi kéare kasutades eemalda ligne materjal GC RELINE
1 Soft véi ExtraSoft servadest. Rakendades &rna survet viimistle
GC RELINE I POINT FOR TRIMMING freesiga kiirusel mitte tile
20,000 PM ja I6peta GC RELINE I WHEEL FOR FINISHING
kettaga. Lopetamisel kasuta kiirust alla 6,000 PM. Enne
kasutamist jélgi, et ketas oleks korralikult kinnitatud mandrelli
kiilge korgi voi kruviga.

. Kui on vaja saavutada siledamat I6pptulemust, siis jargi allolevaid
protseduure (NB! GC RELINE I Finishing Material A & B on

N

w

IS

o

~o

®

i)

a) Aplitseeri GC RELINE I PRIMER FOR RESIN proteesi
valisservadele ja déartele, et sidustada GC RELINE I
FINISHING MATERIAL. Ara aplitseeri primerit
umberbaseerimismaterjalile. Kuivata érnalt primer (nagu on
kirjeldatud tleval p.3).

b) Doseeri vordne kogus GC RELINE I FINISHING MATERIAL A
ja B segan isele. Sega baatliga ja kdsnaga.
Aplitseeri segu eelnevalt asetatud GC RELINE I Soft voi
ExtraSoft materjali servadesse ja proteesile. Toatemperatuuril
23°C (73°F) on tédaeg 2 minutit ja kdvenemisaeg 4 minutit.
Vajadusel kasuta imberbaseeritud proteesi sobivuse
kontrollimiseks selleks moeldud materjale.

B) INDIREKTNE UMBERBASEERIMINE

. Etapid 1-4 viiakse labi vastavalt otsese imberbaseerimise

meetodile.

Vala protees kipsmudelisse ja aseta see artikulaatorisse.

Eemalda protees mudelist umbes 30 minuti parast.

. Jatka vajadusel vastavalt otsese iimberbaseerimise meetodi
etappidele 7-8.

rON

lllustreeritud Tehnika

Vaiguprimer Eemalda see piirkond ja viimistle
v
N — | at —
Protees Protees

Poorlemissuund Poleer / Ketas I
Vaiguprimer
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Protees

Protees

Viimistlusmaterjal (Finishing material A&B)

Protees

UMBERBASEERITUD PROTEESI HOOLDUS

1. Soovita patsiendil puhastada imberbaseeritud proteesi jooksva vee

all pehme harja ja seebiga véahemalt (ks kord paevas.

2. Kolme kuu jooksul parast GC RELINE II Soft’i véi ExtraSoft'i
asetamist kontrolli hambakivi kogunemist proteesile ja pehmete
kudede seisundit. Vajadusel vabasta survet kandvad alad ja lisa
taiendav GC RELINE II Soft'i v6i ExtraSoft’i kiht.

. Kui on vaja aplitseerida taiendav kiht olemasolevale pinnale, siis
eemalda Uimberbaseeritud pind GC RELINEI POINT FOR
TRIMMING instrumendiga ja aplitseeri materjal vdhemalt 3 kuu
jooksul alates esmasest imberbaseerimisest.

. Olemasoleva umberbaseerlm\smaterjall vélja vahetamiseks jargi
allolevaid juhis
a) Paljasta akrdli pind I6igates silikooni skalpelliga.

b) Pane paar tilka GC RELINE I REMOVER FOR RESIN'i proteesi
akridlist pinnale.

c) Suru instrument voi spaatel silikooni ja akriiiili vahele ja eemalda
silikooni kiht akradli pinnalt.

d) Pérast silikooni eemaldamist puhasta proteesi pind ja jargi
ulaltoodud punkte 2-8.
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HOIUSTAMINE

Parima tulemuse saavutamiseks on soovitatav hoiustada
toatemperatuuril (15-25°C) (69-77°F), otsese paikesevalguse eest
kaitstuna.

PAKENDID
1. ALUSTUSKOMPLEKT
1) GC RELINE T CARTRIDGE
Soft 59 g (48 mL) voi ExtraSoft 57 g (48 mL) (1)
2) GC RELINE I PRIMER FOR RESIN 8 g (10 mL) (1)
3) GC RELINETII POINT FOR TRIMMING (1
4) GC RELINE T WHEEL FOR FINISHING (1)
5) GC RELINE 1REMOVER FOR RESIN 5 g (5.5 mL) (1)
6) MIXING TIPTI L (6 tk)
7) Uhekordsed pintslid (3)
8) Plastikspaatel (1)
. TAITEPAKENDID
1) GC RELINE I CARTRIDGE
Soft 59 g (48 mL) v6i ExtraSoft 57 g (48 mL) (1)
2) GC RELINE I PRIMER FOR RESIN 8 g (10 mL) (1)
3) GC RELINE I FINISHING MATERIAL A&B 10 g (9 mL) (kumbagi 1)
4) GC RELINETTPOINT FOR TRIMMING (3)
5) GC RELINE TWHEEL FOR FINISHING (12)
6) GC RELINE I REMOVER (FOR RESIN) 5 g (5.5 mL) (1)
7) Uhekordne pintsel (6)

N

HOIATUS
1. Harvadel juhtudel vGib toode osadel inimestel pdhjustada
tlitundlikkust. Sellisel juhul I6peta koheselt toote kasutamine ja
poordu arsti poole.
. Primer ja eemaldaja on lenduvad ja tuleohtlikud. Ara kasuta neid
lahtise tule I&hedal. Sulge pudel kohe parast kasutamist ja hoia
eemal siiliteallikatest.
Silma sattumisel loputa hoolikalt veega ja p66rdu arsti poole
Valdi imberbaseerimismaterjali sattumist riietele, kuna parast
kdvastumist ja riidesse tungimist on seda raske eemaldada
Aplitseerides imberbaseerimismaterjali valdi segunemist voi
kokkupuudet jargnevate materjalidega. Need vdivad aeglustada
materjali kdvenemist véi norgendada adhesiooni.
« Latekskindad, pulber kinnastest
« Kondenseeruv silikoonjélijendmaterjal
« Polisulfiid jaljendmaterjalid
« Eugenooli sisaldavad materjalid
« Teiste tootjate pehmed imberbaseerimismaterjalid
+ Kdvanemata akriilvaik
. Enne kasutamist veendu, et GC RELINE 1 POINT FOR
TRIMMING v6i GC RELINE TWHEEL FOR FINISHING oleksid
ima kahjustusteta ja podrleksid korrektselt iima vibratsioonita.
Podra ketast voi puuri imberbaseeritud materjalilt proteesi suunas
Ketast v6i puuri kasutades ara avalda liigset survet.
Kanna timberbaseerimismaterjali viimistlemise ja poleerimise ajal
tolmumaski, et hoiduda silikoontolmu sissehingamisest. Kanna
kaitseprille.
. Alati tuleb kanda kaitsevarustust nagu kindad, ndomask ja
kaitseprillid.
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Osad tooted kdesolevas kasutusjuhendis voivad GHS'is (kemikaalide

Uhtne tGlemaailmne k imis- ja margistamissiisteem) olla

klassifitseeritud kui tervist kahjustavad.

Tutvu alati ohutusjuhenditega, mis on saadaval siin:
https://www.gc.dental/europe

Samuti saab neid edasimiija kaest.

PUHASTAMINE JA DESINFEKTSIOON

MITMEKORDSELT KASUTATAVAD KANDESUSTEEMID:
patsientidevahelise ristkontaminatsiooni véltimiseks tuleb see vahend
desinfitseerida kesktasemele vastava infektsioonikontrolli vahendiga.
Kohe peale kasutamist hinda kahjustuste olemasolu seadmel.
Kahjustunud vahend kuulub &ra viskamisele.

MITTE SISSE KASTA. Saasteainete kinni kuivamise ja kuhjumise
ennetamiseks puhasta seade péhjalikult. Desinfitseeri kesktasemele
vastava infektsioonikontrolli vahendiga jargides kohalikke /
rahvusvahelisi juhendeid.

Soovimatu méju raport:

Kui olete teadlik voi eelnevalt kogenud antud toote kasutamisel

tekkinud mis tahes soovimatust mé&just, reaktsioonist v6i muudest

sarnastest omadustest, sealhulgas sellistest, mida kéesolevas

kasutusjuhendis ei ole loetletud, palun teavitage nendest otse vastavat

jarelvalvesusteemi, valides sobiv oma riigi asutus allolevalt lingilt:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_et

samuti voite teavitada meie sisest jarelvalvesiisteemi:

vigilance@gc.dental

Sel viisil saate aidata kaasa toote ohutuse parandamisele.

Viimati revideeritud: 01/2024
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